@ IMPORTANT PRODUCT INFORMATION
VARILITE

Icon™ Back System / JUNIOR Back Support

WITH VARILOCK™ HARDWARE

Instruction Manual

Important Note for Dealers:
Please provide the User or Caregiver with this manual.

Supplier:
Please ensure the user of this wheelchair cushion receives and
understands this important product information.

Product Covered in this Manual

lcon™ Back Low, Icon™ Back Mid, lcon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, JUNIOR Mid Back
Support and JUNIOR Deep Back Support

Intended Use and Contraindications Symbol Glossary

The Icon and JUNIOR back supports are designed for wheelchair users and are intended to be fitted to wheelchairs. These
back supports provide support and positioning to the trunk and pelvis and reduce pressure on the spine.

Weight Limit

( . ® o O _
100 1bs <12in 300 1be 12in - 21in P >21in
45kg (30cm) (30cm - 53cm (53cm) Warning / Caution

For use with round canes 1 inch (256 mm), 7/8 inch (22 mm) or 3/4 inch (19 mm) in diameter. . .
Authorised Representative

in the European Union

Important Warning and Safety Information

VARILITE products should be selected, configured and prescribed by a seating professional who is experienced in seating
and positioning, and is capable of determining if the product is suitable for an individual's specific needs. The intended use
statement alone is not sufficient to make this determination.

TO AVOID INJURY, read, understand and follow all instructions and warnings in this manual before using your VARILITE
product.

Width of product

There are hazards associated with the use of wheelchairs and adaptive equipment. If you misuse your wheelchair or your Depth of product

back support you can be seriously injured.

/\ WARNINGS

e |nstallation, adjustment and any modification of your VARILITE back support should be performed only by a qualified
seating professional.

e Ensure the cushion and cover are free of foreign objects that could damage the cushion or cause increased localized
pressure.

* Never use your VARILITE back support if any hardware is missing, malfunctioning, or broken. Seek qualified assistance
with any repairs or adjustments.

e Never exceed the weight capacity of the wheelchair as specified by the manufacturer.

Bottom or inferior
orientation of product

Front or anterior of
product

Back or posterior of

* Never exceed the weight capacity of the back support. product
e Never perform weight training or other activities of daily living that cause you to exceed the weight capacity of the
wheelchair.
e Never lift the wheelchair by the back support. Manufacturer

e Never store your back support in conditions of extreme heat or expose to direct sunlight for long periods of time. Back
support surfaces may become extremely hot if left in the sunlight or in a hot car.

e Never use the back support without it's cover. Using the back support without its cover increases the risk of flammability.
When the cushion and cover are used together, VARILITE back supports have met the flammability requirements of ISO
7176-16 and ISO 8191-1.

e Never leave Slide Caps in the open position. Doing so may allow the Slide Brackets to disengage from the Holsters,
causing the back support to fall off of the wheelchair. This can result in serious injury. causing the back support to fall off
of the wheelchair. This can result in serious injury. Fig. A

\

N\

Date of Manufacture

Consult Electronic
Instructions
for Use

N\
N\
N N N\

Solution consisting of
minimum 70% Isopropyl
Alcohol.

« DL EEFEE P

Fig. A

INCORRECT ‘ ‘
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@ Icon™ Back System / JUNIOR Back Support Instruction Manual

VARILITE

MOTOR VEHICLE TRANSPORTATION SAFETY WARNING:

It is safest to transfer out of your wheelchair and into a manufacturer-installed vehicle seat, and use the vehicle's
crash-tested occupant restraint system. Failure to use the appropriate equipment for restraint in a vehicle can result in

serious injury or death.

e The ANSI RESNAWC-20 and ISO 16840-4 standards are not considered applicable to individual seating system
components. These standards address complete seating systems consisting of a seating surface and a back support

used together in a specific configuration.

e An 18" wide Icon Tall back support and an 18" wide by 18" deep Evolution™ seating system were configured onto a
surrogate wheelchair frame and successfully crash tested according to the test specified in ANSI RESNA WC-20.

e A risk assessment should be performed by competent seating professionals in the case that a provider wishes to

configure VARILITE products for use during transportation in a motor vehicle.

/\ CAUTIONS

e The Icon Back Mid and Icon Back Tall are compatible with the VARILITE PAL and Fixed Lateral Supports. If your back
support was configured with lateral thoracic supports (Laterals), see the instructions for use that came with the laterals

for specific safety and operation information.

e To ensure optimal cushion performance and foam integrity, VARILITE recommends that you leave the valve open
and allow your VARILITE back cushion to fully inflate overnight at least once a week. Repeat the “Cushion Setup and

Adjustment” procedure when you are ready to use it again.

Product Detail and Specifications

ADJUSTER
PLATE

SLIDE CAP

SHELL

BRACKET . PERMANENT
MOUNT z

HOLE

SLIDE
BRACKET

Materials used in the construction of VARILITE back support:

VARILITE does not use latex or phthalates anywhere in the construction of our products.

VARILITE
wl

Cacas ase o

Back Support Operation
REMOVAL

*NOTE: When
Permanent Mount
Screws are
engaged, Slide
Brackets cannot be
removed from the
Holster

©2021 Cascade Designs, Inc. #34-286-1



@ Icon™ Back System / JUNIOR Back Support Instruction Manual

VARILITE

CUSHION SETUP AND ADJUSTMENT:

Inflating Cushion:
1. To inflate cushion, remove load from cushion.
2. Open air valve by turning valve counterclockwise.
3. When cushion is fully inflated, close air valve by turning valve clockwise.

Adjusting Cushion:
1. To adjust the air level of the VARILITE back support cushion, begin with the cushion fully inflated and the valve closed.
2. Position yourself securely in your wheelchair.
3. Turn the valve counterclockwise to open the valve and release air.
4. Close the valve when the most comfortable and supportive position is achieved.

Removing Cushion:
1. Pull the cushion up to detach the cover from the shell.
2. Detach the handle flap form the handle patch inside the shell and pull the flap through the slot in the shell.
3. Remove the back cushion from the attached flap on the inside of the cover.
Note: Installation is the reverse of removal.

TROUBLESHOOTING

For additional assistance, please see the Icon Back System and JUNIOR Back Support Installation Guide or contact VARILITE
customer service.

CLEANING AND DISINFECTION
A Warning: Do not use quaternary ammonium-, chlorine- or hydrogen peroxide-based products to disinfect your back
support. These products can damage your back support.

A Disinfectants are NOT effective on porous surfaces such as foam or wood. If necessary, they may be cleaned by hand
wiping with a damp cloth. They cannot be effectively disinfected and must NOT be used by different individuals.

% VARILITE recommends a minimum 70% solution of isopropyl alcohol for use as a disinfectant.
6 When cleaning and disinfecting the shell, avoid getting liquid underneath the edge trim.

Cover Cleaning and Disinfection Procedure:
See laundering symbols in this document and on care and use tag.

Cushion Cleaning and Disinfection Procedure:

1. Hand wash cushion under hot tap water (40C) until all visible soil is removed from the cushion. Use mild liquid dish
soap if needed. Repeat if necessary.

2. Rinse the cushion thoroughly, so that the soap is completely removed from the cushion.

3. Let cushion dry for at least 30 minutes.

4. Spray entire cushion with 70% Isopropyl alcohol (IPA) ensuring that the entire pad is saturated.
5. Let cushion dwell with 70% IPA for 10 minutes.

6. Repeat steps four and five once more.

Ensure cushion is fully dry before resuming normal use.

Shell Cleaning and Disinfection Procedure:

1. Hand wash shell with hot tap water (40C) until all visible soil is removed. Use mild liquid dish soap if needed.
Repeat if necessary.

< 2.To disinfect, spray with 70% Isopropyl Alcohol, ensuring all surfaces are saturated. Maintain a 10-minute wet time.
Ensure shell is fully dry before resuming normal use.

TRANSPORTATION, DISPOSAL, AND RECYCLING

Should you need to ship your VARILITE product, place in a plastic bag to keep dirt and debris off the back support, and place
into a cardboard shipping box.

At the end of its useful life, treat your VARILITE product as general waste and dispose of in accordance with all applicable
local regulations. Contact your local recycling authority to determine if recycling options exist for the product.

MANUFACTURER AND WARRANTY INFORMATION

For VARILITE product warranty information, please refer to the dealer or distributor you purchased your product from.

Products may be covered by one or more US and international patents and trademarks, including Icon™ Back System and
JUNIOR Back Support products.

In the event of a serious issue or injury, please report the incident to VARILITE customer service. Additionally, if you reside
in the European Union, please notify the manufacturer or distributor, and the competent authority of the Member State in
which you are established.

Information printed in this manual may have changed since this document was printed. Current information is
available on our website at www.VARILITE.com.

Product Registration is available on our website at www.VARILITE.com.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41
Seattle, WA 98134 US 30175 Hannover, Germany c €

Phone: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

HANDLE FLAP
AND SHELL SLOT

Cover Cleaning
and Disinfecting
Instructions

=

&

Cushion and
Shell Cleaning
Instructions

& =

Shell Disinfecting
Instructions

§ O
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@ WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN

Icon™ Riickensystem / JUNIOR Riickenstiitze

MIT VARILOCK™ HARDWARE
Gebrauchsanleitung

Wichtiger Hinweis fiir Handler:
Geben Sie diese Gebrauchsanleitung bitte dem Benutzer bzw. Betreuer.

Lieferant:
Sorgen Sie bitte daflir, dass der Benutzer dieser Rlickensttitze ftir
Rollstiihle diese Produktinformationen erhélt und versteht.

Diese Anleitung bezieht sich auf folgende Artikel:

Icon™ Back Low, lcon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, JUNIOR Mid
Ruckenstltze und JUNIOR Deep Ruckenstitze

VARILITE

Bestimmungsgemafe Verwendung und Gegenanzeigen

Die Ruckenstutzen Icon und JUNIOR sind fir Rollstuhlfahrer konzipiert und dienen der Rollstuhlausstattung. Diese Rickenstitzen
dienen als Stiitz- und Haltungshilfe fir den Rumpf und das Becken und vermindern den Druck auf die Wirbelsaule.

() () ()

100 1bs <30 cm 30cm-53cm >53cm
300 Ibs 400 Ibs

ko (<12in) (12in-21in) (>21in)

Zur Verwendung mit runden Rahmenrohren mit einem Durchmesser von 19, 22 oder 25 cm.

Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise

VARILITE-Produkte sollten von einer orthopadischen Fachkraft ausgewahlt, konfiguriert und verschrieben werden, die in
Sitz- und Haltungsfragen versiert ist und feststellen kann, ob das Produkt geméf den individuellen Anforderungen eines
Rollstuhlfahrers geeignet ist. Eine Aussage zum Verwendungszweck allein reicht fir diese Feststellung nicht aus.

Zur VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN lesen, verstehen und beachten Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser
Anleitung, bevor Sie Ihr VARILITE-Produkt verwenden.

Die Verwendung von Rollstiihlen und anpassungsfahiger Ausriistung beinhaltet ein Gefahrenrisiko. Der unsachgemaRe
Gebrauch des Rollstuhls oder der Rickenstiitze kann schwere Verletzungen nach sich ziehen.

/\ WARNHINWEISE

e Der Einbau, die Anpassung und die Veranderung dieser Rickenstiitze von VARILITE sollte nur von einer orthopédischen
Fachkraft vorgenommen werden.

e \ergewissern Sie sich, dass das Kissen und der Kissenbezug frei von Fremdkaérpern sind, die das Kissen beschadigen oder
an bestimmten Stellen Druckpunkte verursachen kénnten.

e \erwenden Sie lhre VARILITE-Rlckenstiitze nicht, wenn Hardware fehlt, die Funktion nicht gewahrleistet ist oder ein Defekt
vorliegt. Reparaturen oder Anpassungen dirfen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.

e Beachten Sie die vom Hersteller angegebene zuldssige maximale Gewichtsbelastung des Rollstuhls.

e Beachten Sie die maximale Gewichtsbelastung der Riickenstltze.

e Machen Sie kein Krafttraining oder andere sportliche Aktivitaten des taglichen Lebens, die den Rollstuhl Gberméafig belasten
kénnten.

* Heben Sie den Rollstuhl auf keinen Fall an der Rickenstitze hoch.

e [agern Sie die Rickenstltze niemals in grofer Hitze oder an Orten, wo sie Uber langere Zeit dem direkten Sonnenlicht
ausgesetzt ist. Die Oberflache einer Riickenstltze, die in direktem Sonnenlicht oder in einem aufgeheizten Auto aufbewahrt
wird, kann extrem heil werden.

e Verwenden Sie die Rickenstltze auf keinen Fall ohne ihren Bezug. Wenn die Riickenstltze ohne ihren Bezug verwendet
wird, steigt das Risiko der Entflammbarkeit. WWenn das Kissen zusammen mit dem Kissenbezug verwendet wird, erfiillen
die VARILITE-Ruckenstitzen die Entflammbarkeitsanforderungen ISO 7176-16 und ISO 8191-1.

* Lassen Sie die Schiebekappen nicht in der offenen Stellung. Wenn die Schiebekappen in der offenen Stellung bleiben,
kénnen die Schiebehalterungen aus der Halterung herausrutschen, wodurch die Riickenstltze vom Rollstuhl fallen kann.
Dies kann zu schweren Verletzungen fihren. Abb. A

FALSCH RICHTIG Abb. A

Erklarung der Symbole

Gewichtsbeschrankung

Warnung/Vorsicht

Autorisierter Vertreter in
der Européischen Union

Breite des Produkts

Tiefe des Produkts

—

Ausrichtung der
Unterseite des Produkts

Vorderseite (bzw.
anteriore Seite) des
Produkts

Ruckseite (bzw. posteriore
Seite) des Produkts

Hersteller

Herstellungsdatum

Elektronische
Gebrauchsanleitung
konsultieren

« DL EEFEE P

Lésung mit mindestens
70 % Isopropylalkohol
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@ Icon™ Riickensystem / JUNIOR Riickenstiitze Gebrauchsanleitung

VARILITE

SICHERHEITSINHWEISE BEZUGLICH PERSONENBEFORDERUNG IM FAHRZEUG:

Die sicherste Art der Personenbeférderung ist das Aussteigen aus dem Rollstuhl und die Verwendung der im Fahrzeug eingebauten
Sitze samt crash-getestetem Insassenrickhaltesystem. Die Nichtverwendung des Insassenrlickhaltesystems in einem Fahrzeug kann
zu schweren oder todlichen Verletzungen flhren.

Die Normen ANSI RESNA WC-20 und ISO 16840-4 sind nicht anwendbar auf einzelne Sitzsystemkomponenten. Stattdessen gelten diese

Normen fir vollstandige Sitzsysteme bestehend aus Sitzoberflache und Rickenstitze in einer bestimmten Konfiguration.

e Die 45 cm breite Rickenstitze Icon Tall sowie das 45 cm breite und 45 cm tiefe Sitzsystem Evolution™ wurden auf einen Ersatz-
Rollstuhlrahmen angepasst und gemaflt ANSI RESNA WC-20 erfolgreich crash-getestet.

Benutzer, die ein Produkt von VARILITE zur Verwendung wahrend der Personenbeférderung in einem Fahrzeug konfigurieren mochten,
sollten von einem Fachmann eine Risikoeinschatzung vornehmen lassen.

/\ VORSICHT

¢ Die Ruckenstitzen Icon Back Mid und Icon Back Tall sind zur Verwendung mit dem VARILITE PAL und seitlichen Feststitzen geeignet. Falls

Ihre Rickenstltze mit seitlichen Bruststltzen konfiguriert wurde, beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung dieser seitlichen Bruststltzen
bezliglich Sicherheit und Bedienung.

Um eine optimale Leistung und die Integritdt des Schaumstoffs zu wahren, empfiehlt VARILITE, das Ventil mindestens einmal pro Woche
Uber Nacht gedffnet zu lassen. So kann sich Ihr VARILITE-Ruckenkissen vollstandig mit Luft auffillen. Befolgen Sie vor der nachsten
Verwendung das im Abschnitt , Erste Verwendung und Anpassung des Kissens” beschriebene Verfahren.

Produktdetails und technische Daten

ROHRHALTERUNG

VERSTELLPLATTE

SCHIEBEKAPPE

SCHALEN-

VARILITE
HALTERUNG

wl

Cacas ase o

LOCH ZUR

SCHIEBEHALTERUNG FESTFIXIERUNG

Bei der Herstellung der VARILITE-Riickenstiitze verwendete Materialien:
Bei der Herstellung von VARILITE-Produkten werden weder Latex noch Phthalate verwendet.

Bedienung der Riickenstiitze

ABNEHMEN
EINSETZEN

*HINWEIS: Wenn
die Schrauben

zur Festfixierung
angezogen sind,
kénnen die
Schiebehalterungen
nicht aus dem
Holster genommen
werden.

©2021 Cascade Designs, Inc. #34-286-1



@ Icon™ Riickensystem / JUNIOR Riickenstiitze Gebrauchsanleitung

Kissen mit Luft fiillen:

1. Entlasten Sie das Kissen, damit es sich mit Luft fillen kann.

2. Offnen Sie das Ventil, indem Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

3. Wenn das Kissen sich vollstéandig mit Luft gefillt hat, schliefen Sie das Ventil, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
Kissen anpassen:

1. Um die Luftmenge im Kissen der VARILITE-RUckenstiitze anzupassen, beginnen Sie die Anpassung bei vollstandig mit Luft
gefllltem Kissen und geschlossenem Ventil.

2. Setzen Sie sich sicher in den Rollstuhl.

3. Drehen Sie das Ventil entgegen dem Uhrzeigersinn, um es zu 6ffnen und Luft abzulassen.

4. SchlieRen Sie das Ventil, wenn Sie mdglichst bequem und mit einer gestlitzten Haltung sitzen.
Kissen entfernen:

1. Ziehen Sie das Kissen nach oben, um den Bezug von der Schale zu entfernen.

2. Entfgrr%eP Sie die Grifflasche vom Griffstreifen auf der Innenseite der Schale und ziehen Sie die Lasche durch den Schlitz in
er Schale.

3. Entfernen Sie das Ruickenkissen von der angebrachten Lasche auf der Innenseite des Bezugs.
Hinweis: Das Einsetzen des Kissens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

FEHLERBEHEBUNG

Ijzl Weitere Hilfe finden Sie in der Einbauanleitung fir das JUNIOR-RUckensystem oder erhalten sie vom VARILITE-Kundendienst.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
A Warnung: Verwenden Sie zur Desinfektion Ihrer Rickenstiitze keine quartdre Ammonium-, Chlor oder
Wasserstoffperoxidverbindung. Diese Reinigungsmittel kdnnen Ihre Rickenstitze beschadigen.

& Desinfektionsmittel sind zur Desinfektion von porésen Oberflachen wie Schaumstoff oder Holz NICHT geeignet. Bei
Bedarf konnen Sie diese Oberflachen mit einem feuchten Tuch von Hand reinigen. Weil eine Desinfektion nicht wirklich
maoglich ist, sollten Sie das Produkt NICHT mit anderen teilen.

% VARILITE empfiehlt die Verwendung einer Lésung mit mindestens 70 % Isopropylalkohol als Desinfektionsmittel. Achten
Q Sie darauf, dass bei der Reinigung und Desinfektion der Schale mdglichst keine Flussigkeit unter die Umrandung gerat.
Reinigung und Desinfektion des Bezugs:
Beachten Sie die Waschesymbole, die in dieser Gebrauchsanleitung und auf dem Etikett des Produkts abgebildet sind.
Reinigung und Desinfektion des Kissens:

1. Waschen Sie das Kissen von Hand so lange mit 40 °C heil3em Wasser, bis jeglicher sichtbarer Schmutz entfernt ist.
Verwenden Sie ggf. ein mildes Geschirrsptlmittel. Nach Bedarf wiederholen.

2. Spllen Sie das Kissen griindlich so lange mit klarem Wasser, bis alle Seifenreste entfernt sind.

3. Lassen Sie das Kissen mindestens 30 Minuten lang trocknen.

4. Sprihen Sie das Kissen mit 70 % Isopropylalkohol ein. Achten Sie darauf, dass das Kissen vollstédndig eingespriht wird.
5. Lassen Sie die Losung mit 70 % Isopropylalkohol etwa zehn Minuten lang einwirken.

6. Wiederholen Sie die Schritte vier und finf noch einmal.

Vergewissern Sie sich, dass das Kissen vollstandig getrocknet ist, bevor Sie es wieder verwenden.

Reinigung und Desinfektion der Schale:

1. Waschen Sie die Schale von Hand so lange mit 40 °C heiRem Wasser, bis jeglicher sichtbarer Schmutz entfernt ist.
Verwenden Sie ggf. ein mildes Geschirrsptlmittel. Nach Bedarf wiederholen.

< 2. Zur Desinfektion eignet sich das vollsténdige Einsprihen aller Oberfldchen mit 70 % Isopropylalkohol. Verwenden Sie
eine so grol3e Menge Desinfektionsmittel, dass die Oberflaichen zehn Minuten lang nass bleiben.

Vergewissern Sie sich, dass die Schale vollstandig getrocknet ist, bevor Sie sie wieder verwenden.

TRANSPORT, ENTSORGUNG UND RECYCLING

Zum Verschicken lhres VARILITE-Produkts legen Sie es in eine Plastiktite, um es vor Schmutz und Verunreinigungen zu
schitzen, und verpacken Sie es dann in einem Versandkarton.

Wenn Ihr VARILITE-Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie es bitte gemaéf’ den ortlichen
Bestimmungen. Bei Fragen zur richtigen Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr Amt fir Abfallwirtschaft.

HINWEISE ZUR HERSTELLUNG UND GARANTIE

Die Garantie fur VARILITE-Produkte richtet sich nach den Garantieleistungen des Handlers bzw. Vertriebspartners, von dem Sie
Ihr Produkt erworben haben.

Die Produkte fallen ggf. unter ein oder mehrere Patente und Warenzeichen in den USA und anderen Léndern, einschlief3lich
Icon™ Ruiickensystem und JUNIOR Riickenstutze.

Melden Sie erhebliche Probleme oder Verletzungen bitte dem Kundendienst von VARILITE. Wenn sich Ihr Wohnort in der
Europaischen Union befindet, benachrichtigen Sie bitte auch den Hersteller bzw. Vertriebspartner sowie die zustédndige Behorde
lhres Landes.

E:E] Anderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen Gber VARILITE-Produkte finden Sie auf www.VARILITE.com.

Auf www.VARILITE.com kdnnen Sie Ihr Produkt registrieren.

aal [EcReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41
Seattle, WA 98134 — USA 30175 Hannover c €

Telefon: + 1 (800) 827-4548
Fax: + 1 (206) 343-5795
www.VARILITE.com

GRIFFLASCHE

UND

SCHALENSCHLITZ

Reinigung und
Desinfektion des

Kissenbezugs

&

=

Reinigung des
Kissens und der
Schale

Desinfektion des

Kissens und der
Schale

§ O
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@ INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LARTICLE

Systéeme de support lombaire Icon™ / Support lombaire JUNIOR

AVEC QUINCAILLERIE VARILOCK™
Mode d’emploi

Note importante pour le revendeur :
veillez a bien fournir ce Mode d’emploi a I'utilisateur ou a
I’'accompagnateur.

Fournisseur :

veuillez vous assurer que l'utilisateur de ce systeme de support
pour fauteuil roulant recoit et comprend ces informations
importantes sur l’article.

Articles couverts par ce manuel

Supports lombaires lcon™ Back Low, Icon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, lcon™ Back Deep,
JUNIOR Mid et JUNIOR Deep.

VARILITE

Utilisation prévue et contre-indications

Les supports lombaires Icon et JUNIOR sont congus pour les utilisateurs de fauteuils roulants et prévus pour étre attachés
et réglé a un fauteuil roulant. Ces supports lombaires aident a maintenir et bien positionner le tronc et le bassin. lls aident
également a soulager la pression sur la colonne vertébrale.

()
100 1bs <30cm 3 30cm-53cm () >53cm
s 400 Ibs
(<12po) (W] 2502150 (>21po)

A utiliser avec des tubes ronds de diamétre 25 mm (1 po), 22 mm (7/8 po) ou 19 mm (3/4 po).

Avertissement important et informations de sécurité

Les produits VARILITE doivent étre sélectionnés, configurés et prescrits par un professionnel expérimenté en matiere de
fauteuils roulants et de positionnement, qui doit étre capable de déterminer si I'article convient aux besoins spécifiques d'un
individu. La déclaration d'utilisation prévue ne suffit pas a elle seule pour effectuer cette détermination.

POUR EVITER LES BLESSURES, lisez, comprenez et respectez toutes les instructions et tous les avertissements de ce Mode

d'emploi avant d'utiliser votre article VARILITE.

L'utilisation de fauteuils roulants et d'équipements adaptés comporte des risques. Si vous utilisez votre fauteuil roulant ou
votre support lombaire de maniere incorrecte, vous risquez de vous blesser gravement.

/\ AVERTISSEMENTS

e |'installation, le réglage et toute modification de votre support lombaire VARILITE doivent étre effectués uniguement par un

spécialiste des systemes d'assise qualifié.
e Assurez-vous gu'aucun corps étranger susceptible d’endommager le coussin ou de provoquer des points de pression
localisés ne se trouve sur ou dans le coussin et la housse.

e N'utilisez jamais votre support lombaire VARILITE s'il manque des pieces, s'il fonctionne mal ou s'il est cassé. Faites appel a

des spécialistes qualifiés pour toute réparation ou réglage.

e Ne jamais dépasser le poids maximal spécifié pour le fauteuil roulant par le fabricant.

e Ne jamais dépasser le poids maximal spécifié pour le support lombaire.

e Ne jamais effectuer des séances de musculation ou toute autre activité de la vie quotidienne qui vous feraient dépasser le
poids maximal spécifié pour le fauteuil roulant.

e Ne jamais soulever le fauteuil roulant par le support lombaire.

* Ne jamais ranger le support lombaire & des températures extrémes ni I'exposer a la lumiere directe du soleil pendant de
longues périodes. Les surfaces du support lombaire peuvent devenir brilantes si elles sont laissées exposées au soleil ou
dans une voiture chaude.

e Ne jamais utiliser le support lombaire sans sa housse. Lutilisation du support lombaire sans sa housse augmente le risque
d'inflammabilité. Lorsque le coussin et la housse sont utilisés ensemble, les systéemes de support lombaire VARILITE sont
conformes aux exigences d'inflammabilité des normes ISO 7176-16 et ISO 8191-1.

e Ne jamais laisser les capuchons des supports coulissants en position ouverte. Les supports coulissants risqueraient de
se désolidariser des étriers, et le support lombaire se détacherait alors du fauteuil roulant. Vous risquez de vous blesser
gravement. Fig. A

INCORRECTE ‘ ‘ Fig. A

Glossaire des symboles

Limite de poids

Avertissement/Attention

Représentant agréé pour
I'Union européenne

Largeur de l'article

[ E B

Profondeur de I'article

(v}
v
=

Orientation de la base ou
de la partie inférieure de
Iarticle

Avant ou face antérieure
de l'article

Arriere ou face postérieure
de l'article

Fabricant

Date de fabrication

Consultez le mode
d’emploi sous forme
électronique pour les
détails d'utilisation.

ZIEIEN AR

Solution constituée d'au
moins 70 % d’alcool
isopropylique.
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@ Systéme de support lombaire Icon™ / Support lombaire JUNIOR : Mode d’emploi

VARILITE

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA SECURITE LORS DU TRANSPORT EN VEHICULE A MOTEUR :

C il est plus sr de passer de votre fauteuil roulant a un siege du véhicule installé par le fabricant et d'utiliser le systeme de retenue des occupants du
véhicule testé pour les collisions. Ne pas utiliser I'équipement de retenue approprié dans un véhicule peut entrainer des blessures graves, voire la mort.

e |es normes ANSI RESNA WC-20 et ISO 16840-4 ne sont pas considérées comme applicables a des composants individuels des systémes d'assise. Ces
normes concernent des systémes de siéges complets composés d'une surface d'assise et d'un support dorsal utilisés ensemble dans une configuration
spécifique.

e Un support lombaire Icon Tall de 45 cm (18 po) de largeur et un systéeme d'assise Evolution™ de 45 cm (18 po) de largeur par 45 cm (18 po) de profondeur
ont été installés sur un cadre de fauteuil roulant substitut et ont subi avec succés les tests de collision spécifiés dans la norme ANSI RESNA WC-20.

e Une évaluation des risques doit étre effectuée par des spécialistes des fauteuils compétents quand un fournisseur souhaite configurer des produits
VARILITE pour utilisation pendant le transport dans un véhicule a moteur.

/\ ATTENTION

e L'lcon Back Mid et I'lcon Back Tall sont compatibles avec le VARILITE PAL et avec les supports latéraux fixes. Si votre support lombaire a été configuré
avec des supports thoraciques latéraux, consultez le mode d'emploi fourni avec les supports latéraux pour de plus amples informations sur la sécurité et le
fonctionnement spécifique de ce matériel.

e Pour assurer les meilleures performances du coussin et préserver la qualité de la mousse, VARILITE vous recommande d'ouvrir la valve au moins une fois
par semaine et de laisser le coussin du support lombaire VARILITE se gonfler et rester complétement gonflé pendant la nuit. Répétez la procédure de
« Mise en place et réglage du coussin » lorsque vous étes prét(e) a I'utiliser a nouveau.

Détails et spécifications techniques de I'article

SYSTEME PLAQUETTE DE HOUSSE
D’ATTACHE SUR REGLAGE CoussIN
LESTUBES

CAPUCHON
DU SUPPORT
COULISSANT

COQUE

SYSTEME VARILITE
D’ATTACHE wl
SURLA Caomomers
COQUE < ——

SUPPORT MONTAGE
COULISSANT PERMANENT

Matériaux utilisés pour la fabrication des supports lombaires VARILITE
VARILITE n'utilise ni latex ni phtalates lors de la fabrication de ses produits.

Utilisation du support dorsal
DEPOSE

*REMARQUE :
Quand les vis de
montage permanent
sont en place, il est
impossible de faire
sortir les supports
coulissants des
étriers.

©2021 Cascade Designs, Inc. #34-286-1



@ Systéme de support lombaire Icon™ / Support lombaire JUNIOR : Mode d’emploi

VARILITE

MISE EN PLACE ET REGLAGE DU COUSSIN :

Gonflage du coussin :
1. Pour gonfler le coussin, assurez-vous qu'aucune charge ne le comprime.
2. QOuvrez la valve en la dévissant dans les sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Quand le coussin est entierement gonflé, fermez la valve en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réglage du coussin :
1. Pour régler la fermeté du coussin du support dorsal VARILITE, commencez avec le coussin gonflé et la valve fermée.
2. Installez-vous confortablement dans le fauteuil.
3. Tournez la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour I'ouvrir et laisser I'air s'échapper.
4. Fermez la valve quand vous avez trouvé la position qui offre le plus de confort et le meilleur maintien.

Démontage du coussin :
1. Tirez le coussin vers le haut pour détacher la housse de la coque.

2. Détachez le rabat de la poignée de la piece correspondante dans la coque. Tirez sur le rabat pour le faire glisser par la
fente de la coque.

3. Sortez le coussin du support du rabat attaché a I'intérieur de la housse.
Note : Pour installer le coussin, répétez les instructions ci-dessus a I'inverse.

DEPANNAGE

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation du systeme de support lombaire Icon et du support lombaire JUNIOR,
ou contactez le service d'assistance a la clientele VARILITE.

- RABAT DE LA POIGNEE ET
NETTOYAGE ET DESINFECTION e

A Avertissement : Ne pas utiliser de produits a base d'ammonium quaternaire, de chlore ou de peroxyde d'hydrogéne (eau
oxygénée) pour désinfecter votre support lombaire. Ces produits peuvent endommager le support lombaire.

A Les désinfectants NE SONT PAS efficaces sur les surfaces poreuses telles que la mousse ou le bois. Si nécessaire, Instructions pour
vous pouvez les nettoyer en les essuyant avec un chiffon humide. Il est impossible de les désinfecter efficacement et le nettoyage et la
; . L e désinfection de la
ces articles NE DOIVENT PAS étre utilisés par différentes personnes. housse
4 VARILITE recommande d'utiliser une solution d'alcool isopropylique & 70 % au minimum comme désinfectant.
6 Quand vous nettoyez et désinfectez la coque, veillez a ce qu’aucun liquide ne pénétre sous la garniture du rebord. E

Procédure de nettoyage et de désinfection de la housse :
Voir les symboles de nettoyage qui figurent dans ce document et sur I'étiquette d’entretien et d’utilisation.

Instructions pour
le nettoyage du
coussin et de la
coque

Instructions pour
la désinfection du

coussin et de la
coque

Procédure de nettoyage et de désinfection du coussin :

1. Lavez le coussin a la main sous I'eau chaude du robinet (40 °C) jusqu’a disparition de toute saleté visible. Utilisez du
liquide vaisselle doux si besoin. Répétez I'opération si nécessaire.

2. Rincez soigneusement le coussin, pour éliminer completement toute trace de savon.

3. Laissez le coussin sécher pendant au moins 30 minutes.

4. \aporisez de I'alcool isopropylique & 70 % sur tout le coussin, en veillant a ce qu'il soit entierement saturé.
5. Laisser agir la solution d'alcool isopropylique a 70 % pendant 10 minutes.

6. Répétez les étapes 4 et 5 une fois de plus.

Assurez-vous que le coussin est complétement sec avant de recommencer a I'utiliser.

\ Q\r:}
Procédure de nettoyage et de désinfection de la coque : 6 E

1. Lavez la coque a la main avec de I'eau chaude du robinet (40 °C) jusqu’a disparition de toute saleté visible. Utilisez du
liquide vaisselle doux si besoin. Répétez I'opération si nécessaire.

< 2, Pour la désinfection, vaporisez de I'alcool isopropylique & 70 % sur toutes les surfaces, en veillant a ce qu’elles soient
entierement saturées. Laissez sécher pendant au moins 10 minutes pour laisser agir le désinfectant.

Assurez-vous que la coque est complétement séche avant de recommencer a I'utiliser.

TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE

Si vous devez expédier votre article VARILITE, placez-le dans un sac plastique pour éviter que de la saleté ou des débris ne se
déposent sur le support lombaire, et placez-le dans un emballage en carton.

Ala fin de sa vie utile, traitez I'article VARILITE comme un déchet standard et éliminez-le conformément a toutes les
réglementations locales en vigueur. Contactez |'autorité locale de recyclage pour déterminer s'il existe des options de
recyclage pour l'article.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT ET GARANTIE
Pour obtenir des informations sur la garantie des articles VARILITE, veuillez vous adresser au revendeur ou au distributeur
aupres duquel vous avez acheté votre produit.

Les articles peuvent étre couverts par un ou plusieurs brevets et marques américains et internationaux, y compris le systeme
de support lombaire Icon™ Back System et le support lombaire JUNIOR.

En cas de probleme ou de blessure graves, veuillez signaler I'incident au service clientele de VARILITE. En outre, si vous
résidez dans I'Union européenne, veuillez en informer le fabricant ou le distributeur, ainsi que I'autorité compétente de I'Etat
membre dans lequel vous résidez.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent avoir évolué depuis I'impression de ce document.
Les informations les plus a jour sont disponibles sur notre site Internet : www.VARILITE.com.

Vous pouvez enregistrer ce coussin sur notre site Internet : www.VARILITE.com.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c €
Seattle, WA 98134 Etats-Unis 30175 Hannover, Allemagne

Téléphone : (800) 827-4548
(n° gratuit en Amérique du Nord)
Fax : (+1)(206) 343-5795
www.VARILITE.com
©2021 Cascade Designs, Inc. #34-286-1



a IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
VARILITE

Sistema schienale Icon™ / Schienale JUNIOR

CON ATTACCHI VARILOCK™
Manuale di istruzioni

Nota importante per i venditori
Si prega di fornire questo manuale all'utilizzatore o al caregiver.

Fornitore
Assicurarsi che I'utilizzatore di questo schienale per sedia a rotelle
riceva e comprenda queste importanti informazioni sul prodotto.

Prodotti descritti in questo manuale

Schienali lcon™ Back Low, Icon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, lcon™ Back Deep e schienali
JUNIOR Mid e JUNIOR Deep

Uso previsto e controindicazioni Glossario dei simboli

Gli schienali Icon e JUNIOR sono progettati per gli utilizzatori di sedia a rotelle e sono concepiti per essere adattati alle sedie a
rotelle. Questi schienali offrono supporto e posizionamento per il tronco e la pelvi, e riducono la pressione sulla spina dorsale.

()
<30cm 35 30cm-53 cm 45 >53cm
45kg (< 12 pollici) (12 pollici - 21 pollici) (> 21 pollici)

Limite di peso

Avvertenza / Attenzione

Per I'uso con tubi dello schienale con diametro di 25 mm (1 pollice), 22 mm (7/8 di pollice) o 19 mm (3/4 di pollice). Rappresentante
.. . P . autorizzato nella Comunita
Importanti informazioni di avvertenza e sicurezza Europea

| prodotti VARILITE vanno selezionati, configurati e prescritti da un professionista della seduta, che sia esperto di seduta e
posizionamento e sia in grado di determinare se il prodotto & adatto alle esigenze specifiche di un individuo. La dichiarazione
riguardante I'uso previsto del prodotto, da sola, non & sufficiente ai fini di questa determinazione.

PER EVITARE LESIONI, leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze presenti in questo manuale prima di
utilizzare il prodotto VARILITE.

L'uso di sedie a rotelle e di attrezzature adattive comporta dei rischi. L'uso improprio della sedia a rotelle o dello schienale puo
provocare serie lesioni.

Larghezza del prodotto

Profondita del prodotto

&g B

/\ AVVERTENZE Orientamento del fondo
. . . - . . " L . BTM o parte inferiore del
¢ L'installazione, la regolazione e qualsiasi modifica allo schienale VARILITE vanno eseguiti solo da un professionista qualificato prodotto

esperto di seduta.
e Assicurarsi che il cuscino e la fodera non presentino corpi estranei che potrebbero danneggiare il cuscino o causare un
aumento di pressione localizzata.

e Non usare mai lo schienale VARILITE se gli attacchi sono mancanti, rotti o malfunzionanti. Richiedere |'assistenza di
professionisti qualificati per qualsiasi riparazione o regolazione.

* Non superare mai la capacita di carico della sedia a rotelle specificata dal fabbricante.

e Non superare mai la capacita di carico dello schienale.

e Non eseguire mai attivita di sollevamento pesi o altre attivita quotidiane che causino il superamento della capacita di carico
della sedia a rotelle.

e Non sollevare mai la sedia a rotelle afferrandola per lo schienale.

* Non conservare mai lo schienale in condizioni di calore estremo, e non esporlo alla luce solare diretta per lunghi periodi. Le
superfici dello schienale possono surriscaldarsi se vengono lasciate alla luce solare o in un‘automobile arroventata.

e Non usare mai lo schienale senza la sua fodera. L'uso dello schienale senza la sua fodera aumenta il rischio di
inflammabilita. Quando il cuscino e la fodera vengono usati insieme, gli schienali VARILITE soddisfano i requisiti ISO 7176-16
e ISO 8191-1 relativi all'inflammabilita.

e Non lasciare mai le coperture scorrevoli in posizione aperta. Cosi facendo si permette infatti il distacco delle staffe a
scorrimento dalle gabbie, causando la caduta dello schienale dalla sedia a rotelle con la possibilita di gravi lesioni. Fig. A

Davanti o parte anteriore
del prodotto

Retro o parte posteriore
del prodotto

Fabbricante

Data di produzione

Consultare le istruzioni
per l'uso digitali

Soluzione contenente
come minimo il 70% di
alcol isopropilico.

ZIEHEN AR

GIUSTO

SBAGLIATO ‘ ‘ Fig. A
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0 Sistema schienale Icon™ / Schienale JUNIOR Manuale di istruzioni

VARILITE

AVVERTENZA DI SICUREZZA RELATIVA ALTRASPORTO SU UN AUTOVEICOLO

Quando si lascia la sedia a rotelle, & piu sicuro trasferirsi su un sedile di veicolo installato dal fabbricante, e usare il sistema di trattenuta
dell'occupante del veicolo testato per le collisioni. Il mancato uso dei dispositivi di trattenuta appropriati in un veicolo pud causare gravi lesioni o
persino il decesso.

e e norme ANSI RESNA WC-20 e ISO 16840-4 non sono considerate applicabili ai singoli componenti dei sistemi di seduta. Queste norme si riferiscono
a completi sistemi di seduta comprendenti una superficie di seduta e uno schienale usati congiuntamente in una specifica configurazione.

e Uno schienale Icon Tall della larghezza di 46 cm (18 pollici) e un sistema di seduta Evolution™ della larghezza di 46 cm (18 pollici) e della profondita di
46 cm (18 pollici) sono stati configurati su un telaio surrogato di sedia a rotelle e sottoposti con successo a prove di collisione come specificato in ANSI
RESNA WC-20.

e Nel caso in cui un fornitore desiderasse configurare i prodotti VARILITE per I'uso durante il trasporto in un veicolo a motore, professionisti esperti di
seduta competenti dovranno eseguire una valutazione dei rischi.

/\ AVVERTENZE CAUTELATIVE

e | prodotti Icon Back Mid e Icon Back Tall sono compatibili con i supporti laterali VARILITE PAL e fissi. Se il proprio schienale & stato configurato con
supporti toracici laterali (supporti laterali), consultare le istruzioni in dotazione ai supporti laterali per informazioni specifiche sulla sicurezza e sul
funzionamento.

® Per garantire le prestazioni ottimali del cuscino e l'integrita della spugna, VARILITE raccomanda di lasciare aperta la valvola e permettere al cuscino per

schienale VARILITE di gonfiarsi completamente durante la notte almeno una volta alla settimana. Ripetere la procedura di approntamento e regolazione
del cuscino quando si & pronti a riutilizzarlo.

Dettagli e dati tecnici del prodotto

FODERA

STAFFA PER CUSCINO
TUBO DELLO

SCHIENALE

PIASTRA DI
REGOLAZIONE

GUSCIO DELLO

COPERTURA SCHIENALE

SCORREVOLE

STAFFA DEL
GuUscCIO
DELLO
SCHIENALE

VARILITE

STAFFA A
SCORRIMENTO MONTAGGIO
PERMANENTE

Materiali utilizzati nella costruzione dello schienale VARILITE
VARILITE non impiega nel modo pit assoluto lattice o ftalati nella realizzazione dei suoi prodotti.

Funzionamento dello schienale
RIMOZIONE

*NOTA: quando le
viti di montaggio
permanente sono
innestate, le staffe
a scorrimento non
pOsSsoNo essere
rimosse dalla
gabbia.

©2021 Cascade Designs, Inc. #34-286-1
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VARILITE

APPRONTAMENTO E REGOLAZIONE DEL CUSCINO

Gonfiaggio del cuscino
1. Per gonfiare il cuscino, rimuovere qualsiasi carico.
2. Aprire la valvola dell'aria girandola in senso antiorario.
3. Quando il cuscino & completamente gonfiato, chiudere la valvola dell'aria girandola in senso orario.

Regolazione del cuscino
1. Per regolare il livello dell'aria del cuscino per schienale VARILITE, iniziare con il cuscino completamente gonfiato e la valvola

chiusa.
2. Sedersi bene sulla sedia a rotelle.
3. Girare la valvola in senso antiorario per aprirla e rilasciare I'aria. VALVOLA

4. Chiudere la valvola quando si ottiene la posizione che offre maggior supporto e comodita. DELL'ARIA

Rimozione del cuscino
1. Afferrandolo alla base, tirare il cuscino verso |'alto per staccare la fodera dal guscio dello schienale.

2. Staccare l'aletta del cuscino fissata alla corrispondente area superiore del guscio dello schienale e sfilarla attraverso la
fessura/manico del guscio dello schienale.

3. Estrarre il cuscino per schienale dalla sua fodera staccando I'aletta apposita dal lato interno della fodera.
Nota - Per l'installazione, seguire a ritroso le istruzioni relative alla rimozione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per ulteriore assistenza, consultare la Guida all'installazione del sistema schienale Icon e dello schienale JUNIOR, oppure = _
contattare il servizio alla clientela VARILITE. ALETTA DEL CUSCINO

FISSATA ALLA FESSURA/
PULIZIA E DISINFEZIONE MANICO DEL GUSCIO DELLO
SCHIENALE

Avvertenza - Non utilizzare prodotti a base di ammonio quaternario, cloro o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) per
disinfettare lo schienale. Questi prodotti possono danneggiare lo schienale. Istruzioni per
| disinfettanti NON sono efficaci sulle superfici porose come quella della spugna o del legno. Se occorre, queste la pulizia e la
superfici possono essere pulite a mano passandovi sopra un panno inumidito. Non possono tuttavia essere disinfettate disinfezione
; ) A della fodera
in modo efficace e NON devono essere usate da persone diverse.
< VARILITE raccomanda di usare come disinfettante una soluzione contenente come minimo il 70% di alcol isopropilico. E
Quando si pulisce e disinfetta il guscio dello schienale, impedire a qualsiasi liquido di penetrare sotto la canalina.
Istruzioni per la

pulizia di cuscino
e guscio dello
schienale

Istruzioni per la
disinfezione di

cuscino e guscio
dello schienale

&

Procedura di pulizia e disinfezione della fodera
Consultare i simboli relativi al lavaggio presenti in questo manuale e sull'etichetta di cura e utilizzo.

Procedura di pulizia e disinfezione del cuscino

1. Lavare a mano il cuscino sotto un getto di acqua del rubinetto calda (40 °C) fino a rimuovere tutto lo sporco visibile. Se
occorre, usare un detergente delicato per stoviglie. Ripetere se necessario.

2. Risciacquare con cura il cuscino in modo da eliminare completamente il sapone.

3. Lasciare asciugare il cuscino per almeno 30 minuti.

4. Spruzzare tutto il cuscino con alcol isopropilico (IPA) al 70%, assicurandosi di saturare l'intera porzione spugnosa.
5. Lasciare il cuscino imbevuto di IPA al 70% per 10 minuti.

6. Ripetere ancora una volta i passaggi 4 e 5. -
Assicurarsi che il cuscino sia completamente asciutto prima di riprenderne |'utilizzo normale. ) a\":: E

Procedura di pulizia e disinfezione del guscio dello schienale

1. Lavare a mano il guscio dello schienale con acqua del rubinetto calda (40 °C) fino a rimuovere tutto lo sporco visibile.
Se occorre, usare un detergente delicato per stoviglie. Ripetere se necessario.

i 2. Per disinfettare, spruzzare con alcol isopropilico al 70%, assicurandosi di saturare tutte le superfici. Lasciare bagnate le

6 superfici per 10 minuti.
Assicurarsi che il guscio dello schienale sia completamente asciutto prima di riprenderne ['utilizzo normale.

TRASPORTO, SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Se dovesse essere necessario spedire il prodotto VARILITE, metterlo in un sacchetto di plastica per proteggere da sporco e
detriti lo schienale, e infilarlo in una scatola da spedizione di cartone.

Al termine della sua durata utile, trattare il prodotto VARILITE come i normali rifiuti domestici e smaltirlo nel rispetto di tutte le
normative locali pertinenti. Rivolgersi alla piattaforma ecologica locale per determinare le opzioni di riciclaggio disponibili per il
prodotto.

INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE E SULLA GARANZIA
Per le informazioni sulla garanzia del prodotto VARILITE, consultare il rivenditore o il distributore presso il quale & stato
effettuato |'acquisto.

| prodotti possono essere protetti da uno o pit brevetti e marchi commerciali statunitensi e internazionali, inclusi il sistema
schienale Icon™ e lo schienale JUNIOR.

In caso di grave problema o lesione, notificare I'incidente al servizio alla clientela VARILITE. Inoltre, se si & residenti nell'Unione
Europea, si prega di notificare il fabbricante o distributore, nonché I'autorita competente dello Stato membro nel quale si
risiede.

Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero essere cambiate dalla data di stampa dello stesso.
Le informazioni correnti sono disponibili presso il sito web del fabbricante, all'indirizzo www.VARILITE.com.

E possibile registrare il prodotto presso il sito web del fabbricante, all'indirizzo www.VARILITE.com.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41
Seattle, WA 98134, USA 30175 Hannover, Germania c €

Telefono: +1 800 827-4548
Fax: +1 206 343-5795
www.VARILITE.com
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@ BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

VARILITE

Icon™ rugkussen / JUNIOR rugsteun

MET VARILOCK™ BEVESTIGINGSMATERIALEN
Gebruiksaanwijzing

Belangrijke opmerking voor leveranciers:
Geef deze gebruiksaanwijzing aan de gebruiker of zorgverlener.

Leverancier:
Zorg ervoor dat de gebruiker van deze rugsteun deze
productinformatie ontvangt en begrijpt.

Product dat in deze handleiding wordt beschreven

Icon™ Back Low, lcon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, JUNIOR Mid rugsteun en
JUNIOR Deep rugsteun

Beoogd gebruik en contra-indicaties Verklaring van de symbolen

De Icon en JUNIOR rugsteunen zijn ontworpen voor rolstoelgebruikers en bedoeld voor gebruik in rolstoelen. Deze rugsteunen
zorgen voor ondersteuning en positionering van de romp en het bekken en verminderen de druk op de ruggengraat.

()
100 Ibs <30 cm . 30cm-53 cm . >53cm
300 Ibs 400 1bs
(<12in) @ (12in-21in) (>21in)

Voor bevestiging aan ronde stangen met een diameter van 25 mm, 22 mm of 19 mm.

Maximum draagvermogen

Waarschuwing/Let op

Gevolmachtigde
vertegenwoordiger in de
Europese Unie

Belangrijke waarschuwingen en veiligheidsinformatie

VARILITE-producten moeten worden geselecteerd, geconfigureerd en voorgeschreven door een deskundige die ervaring heeft
met (rolstoel)kussens en de optimale zit- en lichaamshouding en die kan bepalen of het product geschikt is voor de specifieke
behoeften van een persoon. Het vermelde beoogd gebruik alleen is niet voldoende om dit te kunnen bepalen.

OM LETSEL TE VOORKOMEN moet u alle instructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing lezen, begrijpen en
opvolgen voordat u uw VARILITE-product gebruikt.

Breedte van het product

Diepte van het product

| E|f B

Er zijn gevaren verbonden aan het gebruik van rolstoelen en verstelbare componenten. Als u uw rolstoel of rugsteun verkeerd
gebruikt, kunt u ernstig letsel oplopen.

/\ WAARSCHUWINGEN Onderkant van het
product

W
—
=

* Montage, afstelling en wijziging van uw VARILITE-rugsteun mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
(rolstoel)kussenspecialist.

e Zorg dat het kussen en de hoes vrij zijn van vreemde voorwerpen waardoor het kussen kan worden beschadigd of
drukpunten kunnen ontstaan.

e Gebruik uw VARILITE-rugsteun nooit als er bevestigingsmaterialen ontbreken, niet goed werken of kapot zijn. Laat de
reparatie of afstelling over aan gekwalificeerde deskundigen.

e Qverschrijd nooit het maximum draagvermogen van de rolstoel zoals aangegeven door de fabrikant.

Voorkant van het product

Achterkant van het

: . . product
e Overschrijd nooit het maximum draagvermogen van de rugsteun.
e Gebruik het nooit voor gewichttraining of andere dagelijkse activiteiten waardoor het maximum draagvermogen van de
rolstoel wordt overschreden.
Fabrikant

e Til de rolstoel nooit aan de rugsteun op.

e Bewaar uw rugsteun nooit op plaatsen met extreme hitte of langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Het oppervlak van
de rugsteun kan zeer heet worden als het in de hete zon of in een hete auto heeft gelegen.

e Gebruik de rugsteun nooit zonder de hoes. Het brandbaarheidsrisico wordt groter als de rugsteun zonder hoes
wordt gebruikt. WWanneer het kussen en de hoes samen worden gebruikt, voldoen de VARILITE-rugsteunen aan de
brandbaarheidseisen van ISO 7176-16 en ISO 8191-1.

® Laat de schuifdoppen nooit in de open stand staan. Daardoor kunnen de schuifbeugels van de houders losraken, waardoor
de rugsteun van de rolstoel kan vallen. Dit kan ernstig letsel veroorzaken. Afb. A

Productiedatum

Raadpleeg de
elektronische
gebruiksaanwijzing

A \\\ NN\

N\ N\ )

Oplossing bestaande
uit minimaal 70%

isopropylalcohol

=N AR

Afb. A
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SCHAALBEUGEL

@ Icon™ rugkussen / JUNIOR rugsteun gebruiksaanwijzing

VARILITE

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING VOOR VERVOER MET MOTORVOERTUIG

Het is het veiligst om uit uw rolstoel te stappen en op een door de fabrikant geinstalleerde autostoel te gaan zitten,
waarbij het botsingsbestendige veiligheidsgordelsysteem van de auto moet worden gebruikt. Ernstig of dodelijk letsel
kan ontstaan wanneer in de auto niet het juiste veiligheidsgordelsysteem wordt gebruikt.

e De normen ANS|I RESNA WC-20 en ISO 16840-4 worden niet geacht van toepassing te zijn op afzonderlijke componenten
van een (rolstoel)kussen. Deze normen gelden voor complete zitsystemen bestaande uit een zitting en een rugsteun, die
samen in een bepaalde configuratie worden gebruikt.

e Een 45 cm brede Icon Tall rugsteun en een 45 cm breed en 45 cm diep Evolution™ rolstoelkussen werden gemonteerd op
een rolstoelframe, dat vervolgens met succes de botsingsproef volgens ANSI RESNA WC-20 doorstond.

¢ Deskundige (rolstoel)kussenspecialisten moeten een risicobeoordeling uitvoeren wanneer een leverancier VARILITE-
producten zodanig wil configureren dat ze tijdens het vervoer in een motorvoertuig kunnen worden gebruikt.

/\ AANDACHTSPUNTEN

e De Icon Back Mid en Icon Back Tall zijn compatibel met de VARILITE PAL en Fixed Lateral Supports (vaste zijsteunen). Als
uw rugsteun werd geconfigureerd met laterale borststeunen, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij de borststeunen
werd geleverd voor specifieke veiligheids- en gebruiksinformatie.

e \oor de optimale werking van het kussen en om het schuim niet te beschadigen adviseert VARILITE om het ventiel open
te laten en uw VARILITE-rugkussen ten minste een keer per week volledig op te blazen en 's nachts opgeblazen te laten.
Herhaal de procedure ‘Kussen opblazen en afstellen” wanneer u het kussen weer wilt gebruiken.

Productdetails en -specificaties

STANGBEUGEL AFSTELPLAAT

VARILITE
wl

Cacas ase o

SCHUIFBEUGEL PERMANENT

MONTAGEGAT

Materialen die bij de productie van VARILITE-rugsteunen worden gebruikt:
VARILITE gebruikt geen latex of ftalaten bij de productie van haar producten.

Gebruik van de rugsteun
VERWIJDEREN

*OPMERKING:
Wanneer de
permanente
montageschroeven
zijn vastgedraaid,
kunnen de
schuifbeugels niet
van de houder
worden verwijderd.
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@ Icon™ rugkussen / JUNIOR rugsteun gebruiksaanwijzing

VARILITE

KUSSEN OPBLAZEN EN AFSTELLEN:

Kussen opblazen:
1. Om het kussen op te blazen, moet u het gewicht van het kussen halen.
2. Open het luchtventiel door dit linksom te draaien.
3. Wanneer het kussen volledig is opgeblazen, sluit u het ventiel door dit rechtsom te draaien.

Kussen afstellen:

1. Om het luchtniveau van het VARILITE-rugsteunkussen af te stellen, begint u met een volledig opgeblazen kussen en
gesloten ventiel.

2. Ga goed in uw rolstoel zitten.
3. Draai het ventiel linksom om het ventiel te openen en lucht te laten ontsnappen.
4. Sluit het ventiel wanneer de meest comfortabele en ondersteunende positie is bereikt.

Kussen verwijderen:
1. Trek het kussen omhoog om de hoes van de schaal te verwijderen.

2. Maak de handvatflap los van de handvatpatch aan de binnenkant van de schaal en trek de flap door de sleuf in de schaal.

3. Verwijder het rugkussen van de flap aan de binnenkant van de hoes.
Opmerking: Montage gaat in omgekeerde volgorde.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Extra ondersteuning vindt u in de montagehandleiding van het Icon rugkussen en de JUNIOR rugsteun of neem contact op met
E

de klantenservice van VARILITE.

REINIGING EN DESINFECTIE

& Waarschuwing: Gebruik geen producten op basis van quaternaire ammonium, chloor of waterstofperoxide om uw
rugsteun te desinfecteren. Deze producten kunnen uw rugsteun beschadigen.

A Desinfectiemiddelen zijn NIET effectief op poreuze opperviakken zoals schuim of hout. Indien nodig kunnen deze

worden gereinigd door ze met een vochtige doek af te nemen. De rugsteun kan niet effectief worden gedesinfecteerd
en mag NIET door verschillende personen worden gebruikt.

€A% VARILITE adviseert als desinfectiemiddel een oplossing met minimaal 70% isopropylalcohol te gebruiken.
Voorkom bij het reinigen en desinfecteren van de schaal dat vloeistof onder de randafsluiting komt.

Reinigings- en desinfectieprocedure voor de hoes:
Raadpleeg het wasvoorschrift in dit document en op het was- en gebruiksetiket.
Reinigings- en desinfectieprocedure voor het kussen:

1. Was het kussen met de hand onder heet kraanwater (40 °C) totdat al het zichtbare vuil van het kussen is verwijderd.
Gebruik indien nodig een mild vloeibaar afwasmiddel. Herhaal dit indien nodig.

2. Spoel het kussen grondig af zodat het afwasmiddel volledig uit het kussen wordt verwijderd.
3. Laat het kussen ten minste 30 minuten drogen.

4. Spuit een oplossing van 70% isopropylalcohol (IPA) op het kussen totdat het verzadigd is.

5. Laat de 70% IPA-oplossing 10 minuten inwerken.

6. \oer de bovenstaande stappen vier en vijf nogmaals uit.

Zorg dat het kussen helemaal droog is voordat u het weer gebruikt.

Reinigings- en desinfectieprocedure voor de schaal:

1. Was de schaal met de hand onder heet kraanwater (40 °C) totdat al het zichtbare vuil is verwijderd. Gebruik indien
nodig een mild vloeibaar afwasmiddel. Herhaal dit indien nodig.

< 2. Spuit een desinfectieoplossing van 70% isopropylalcohol (IPA) op de schaal totdat alle oppervlakken goed vochtig zijn.
Laat dit 10 minuten zitten.

Zorg dat de schaal helemaal droog is voordat u deze weer gebruikt.

TRANSPORT, AFVOER EN RECYCLING

Als u uw VARILITE-product moet vervoeren, doe het dan in een plastic zak zodat de rugsteun niet vuil wordt. Verpak het
vervolgens in een kartonnen verzenddoos.

Aan het eind van de gebruiksduur kunt u uw VARILITE-product als algemeen afval beschouwen en dit weggooien in

overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke voorschriften. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingsinstantie
om te zien of het product kan worden gerecycled.

INFORMATIE OVER DE FABRIKANT EN DE GARANTIE
Neem voor informatie over de garantie voor het VARILITE-product contact op met de leverancier of distributeur waar u uw
product hebt gekocht.
Voor producten kunnen een of meerdere Amerikaanse en internationale octrooien en handelsmerken zijn afgegeven,
waaronder het Icon™ rugkussen en de JUNIOR rugsteun.
Bij een ernstig probleem of letsel verzoeken wij u het voorval bij de klantenservice van VARILITE te melden.
Bovendien verzoeken wij u, als u in de Europese Unie woont, dit voorval aan de fabrikant of distributeur en de bevoegde
instantie van de lidstaat waarin u verblijft te melden.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zijn veranderd nadat dit document werd gepubliceerd.

De meest actuele informatie vindt u op onze website op www.VARILITE.com.
U kunt het product registreren op onze website www.VARILITE.com.

ol [Ec[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c €
Seattle, WA 98134 VS 30175 Hannover, Duitsland

Tel.: +1-800-827-4548
Fax: +1-206-343-5795
www.VARILITE.com

HANDVATFLAP EN
SCHAALSLEUF

Reinigings- en
desinfectieprocedure
voor de hoes

=

&

Reinigings-
instructies voor het
kussen en de schaal

Desinfectie-

instructies voor het
kussen en de schaal
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@ VIKTIG PRODUKTINFORMATION

Icon™ ryggsystem/JUNIOR ryggstod

MED VARILOCK™ MONTERINGSBESLAG
Instruktionsmanual

Viktig information for aterforsiljare:
Overldmna denna manual till anvdndaren eller vardgivaren.

Leverantor:
Kontrollera att anvdndare av denna rullstolskudde far och férstar
den har viktiga produktinformationen.

Produkter som omfattas av denna manual

Ryggstoden Icon™ Back Low, Icon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, JUNIOR Mid
och JUNIOR Deep

VARILITE

Avsedd anvandning och kontraindikationer

Icon och JUNIOR ryggstod installeras pa rullstolar och ar utformade med rullstolsanvdndaren i atanke. Ryggstéden anvands for
support och positionering av balen och backenet och for att minska trycket pa ryggraden.

()
100 Ibs <30cm 35 30-53cm >53cm
(<12 tum) (12-21 tum) (>21tum)

For anvandning med runda rér med en diameter pa 256 mm (1 tum), 22 mm (7/8 tum) eller 19 mm (3/4 tum).

Viktig varning och sakerhetsinformation

VARILITE-produkter ska véljas ut, konfigureras och féreskrivas av en sates- och sittstéllningsexpert som kan avgéra om
produkten ldampar sig for individens specifika behov. Beskrivningen av avsedd anvéndning racker inte for att faststélla detta.
FOR ATT UNDVIKA SKADA &r det viktigt att du laser, forstar och folier anvisningar och varningar i den har manualen innan du
boérjar anvanda din VARILITE-produkt.

De har riskerna ar forknippade med anvandning av rullstolar och adaptiv utrustning. Om du anvander din rullstol eller ryggstodet
pa ett felaktigt satt finns risk for allvarlig skada.

/\ VARNINGAR

e Installation, anpassning och eventuella dndringar av ditt VARILITE-ryggstdd far endast utforas av kvalificerad fackpersonal.
e Se till att dynan och Overdraget &r fria fran fraimmande féreméal som kan skada dynan eller orsaka tryckpunkter.

e Anvand inte ditt VARILITE-ryggstdd om beslag saknas, ar defekta eller sonder. Reparationer eller anpassningar ska utforas av
kvalificerad personal.

e Rullstolens viktkapacitet enligt tillverkarens specifikationer far inte éverskridas.

* Ryggstodets viktkapacitet far aldrig dverskridas.

e Utfor aldrig styrketréning eller andra dagliga aktiviteter som leder till att rullstolens viktkapacitet dverskrids.

e Lyft aldrig rullstolen fran ryggstodet.

e Forvara aldrig ryggstodet i extrem hetta och utsatt det inte for direkt solljus under léngre perioder. Ytorna pa ryggstodet kan
bli mycket varma om stddet far sta lénge i solljus eller ligga kvar i bilen.

e Anvand aldrig ryggstddet utan éverdrag. Anvandning av ryggstddet utan dverdraget dkar antdndningsrisken. Nar dynan och
Overdraget anvands tillsammans har VARILITE-ryggstoden ett flamskydd motsvarande ISO 7176-16 och ISO 8191-1.

e [ dmna aldrig skjutlocken 6ppna. Det kan leda till att skjutfastena frankopplas sa att ryggstodet faller av rullstolen. Det kan
leda till allvarliga skador. Fig. A

Fig. A

Symbolbeskrivning

Viktgrans

Varning/Var forsiktig

Auktoriserad representant
i Europeiska unionen

Produktens bredd

Produktens djup

Produktens undersida
eller nedatriktade sida

Produktens framsida eller
framdel

Produktens baksida eller
bakdel

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Las elektrisk
bruksanvisning

« DL EEFEE P

Lésning bestaende
av minst 70 %
isopropylalkohol.
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@ Installationsmanual fér Icon™ ryggsystem/JUNIOR ryggstod
VARILITE

SAKERHETSVARNING VID TRANSPORT PA MOTORFORDON:

Det &r sakrast att ta sig ut ur rullstolen och sétta sig i ett tillverkarproducerat fordonsséate och att anvanda fordonets
krocktestade fasthallningssystem. Om lamplig fasthaliningsutrustning inte anvands i fordonet kan det leda till allvarliga
skador eller dodsfall.

e Standarderna ANSI RESNA WC-20 och ISO 16840-4 tillampas inte pa enskilda komponenter av satessystem. Dessa
standarder galler kompletta sétessystem bestdende av en sittyta och ett ryggstdd som anvands tillsammans i en specifik
konfiguration.

e Ett Icon Tall ryggstodd péd 46 cm (18 tum) och sétessystemet Evolution™ med en bredd pa 46 cm (18 tum) och ett djup pa
46 c¢cm (18 tum) konfigurerades pa en testrullstolsram och krocktestades med framgang enligt testet som beskrivs i ANSI
RESNA WC-20.

e Om en leverantor tanker konfigurera VARILITE-produkter for anvandning under transport i motorfordon bor en
riskbeddmning utféras av behorig specialist.

/\ VARNINGAR

e |con Back Mid och Icon Back Tall kan anvandas med VARILITE PAL och fasta sidostdd. Om ditt ryggstod konfigurerades med
thoraxstdd i sidorna ska du beakta de specifika sakerhets- och anvandaranvisningarna i bruksanvisningen till dessa stod.

e For att sékerstalla optimal prestanda hos dynan rekommenderar VARILITE att du I&mnar ventilen dppen och later VARILITE-
ryggdynan fyllas helt éver natten minst en gang i veckan. Upprepa installnings- och anpassningsproceduren fér dynan nasta
gang du ska anvéanda den.

Produktinformation och specifikationer

RORHALLARE INSTALLNINGSPLATTA

VARILITE
wl

Cacas ase o

SKALHALLARE

SKJUTFASTE PERMANENT

MONTERING

Material som anvants vid tillverkningen av VARILITE-ryggstod:
VARILITE-produkter tillverkas helt utan latex och ftalater.

Anvandning av ryggstodet
BORTTAGNING

*OBS: Nar
skruvarna for
permanent
montering ar
fastskruvade kan
skjutfastena inte tas
bort fran holjet.
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@ Installationsmanual fér Icon™ ryggsystem/JUNIOR ryggstod

VARILITE

MONTERING OCH JUSTERING AV DYNAN:

Blasa upp dynan:
1. Ta bort all belastning pa dynan for att blasa upp den.
2. Oppna luftventilen genom att vrida den moturs.
3. Nér dynan é&r helt fylld med luft stdnger du luftventilen genom att vrida den medurs.

Anpassa dynan:
1. Né&r du ska anpassa luftmangden i dynan till VARILITE-ryggstddet maste dynan vara helt uppblast och ventilen stangd.
2. Satt dig sakert i rullstolen.
3. Vrid ventilen moturs for att 6ppna den och sléppa ut luft.
4. Stang ventilen nar du har intagit den position dar du kdnner dig mest bekvdm och f&r mest stod.

Ta bort dynan:
1. Dra dynan uppat for att 10sgora éverdraget fran skalet.
2. Ta loss handtagsfliken fran handtagslappen inuti skalet och dra fliken genom 6ppningen i skalet.
3. Ta bort ryggdynan fran den fastsatta fliken inuti Overdraget.

Observera: Dynan installeras i omvénd ordning.

FELSOKNING

I:E Kontakta VARILITE:s kundtjanst eller se installationsmanualen for Icon ryggsystem och JUNIOR ryggstod for ytterligare hjalp.

RENGORING OCH DESINFICERING
& Varning: Desinficera inte ditt ryggstdd med kvartdra ammoniak-, klor- eller vateperoxidbaserade produkter. Dessa
produkter kan skada ditt ryggstod.

& Desinficeringsmedel &r INTE effektiva pa pordsa ytor sdsom skum eller tré. Dessa ytor kan vid behov rengéras genom
att man stryker av. dem med en fuktig trasa. De kan inte desinficeras effektivt och ska INTE anvdndas av olika individer.

< VARILITE rekommenderar att en 16sning pa minst 70 % isopropylalkohol anvands som desinficeringsmedel.
Se till att det inte hamnar vétska under kanten nar du rengér eller desinficerar skalet.

Rengoring och desinficering av 6verdraget:
Se tvattsymbolerna i detta dokument och péa tvattlappen.

Rengoring och desinficering av dynan:

1. Handtvatta dynan i varmt kranvatten (40C) tills all synlig smuts &r borta. Anvand ett milt flytande diskmedel vid behov.
Upprepa vid behov.

2. Skolj dynan noga sa att medlet ar helt borta fran dynan.

3. Lat dynan torka i minst 30 minuter.

4. Spreja hela dynan med 70 % isopropylalkohol (IPA) och se till att hela dynan &r indrénkt.
5.Lat dynan dra i 70 % IPA i 10 minuter.

6. Upprepa steg fyra och fem en gang till.

Kontrollera att dynan ar helt torr innan du bérjar anvanda den igen.

Rengoring och desinficering av skalet:

1. Handtvatta skalet i varmt kranvatten (40C) tills all synlig smuts &r borta. Anvand ett milt flytande diskmedel vid behov.
Upprepa vid behov.

< 2. Desinficera skalet med 70 % isopropylalkohol och se till att alla ytor &r indrénkta. Lat verka i 10 minuter.
Q Kontrollera att skalet ar helt torrt innan du boérjar anvanda det igen.

TRANSPORT, BORTSKAFFNING OCH ATERVINNING

Placera din VARILITE-produkt i en plastpase for att halla smuts och skrap borta och placera den i en kartonglada om du behéver
frakta den.

Hantera din VARILITE-produkt som annat avfall nér den inte langre kan anvandas och kasta den enligt alla géllande lokala
bestammelser. Kontakta din lokala &tervinningsmyndighet for att avgéra om produkten kan &tervinnas.

INFORMATION OM TILLVERKARE OCH GARANTI

Kontakta aterforséljaren eller distributdren du kopte produkten av for information om garanti for VARILITE-produkter.

Produkter kan omfattas av ett eller flera amerikanska och internationella patent och varumarken, bland annat lcon™ ryggsystem
och JUNIOR ryggstod.

Rapportera incidenter med allvarliga skador till VARILITE:s kundtjanst. Meddela aven tillverkaren eller distributéren samt
behdrig myndighet i medlemsstaten dar du har din hemvist om denna &r inom Europeiska unionen.

Informationen i denna manual kan ha dndrats sedan detta dokument trycktes.
Aktuell information finns pa var webbplats www.VARILITE.com.

Produkter kan registreras pa var webbplats www.VARILITE.com.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c €
Seattle, WA 98134 USA 30175 Hannover, Tyskland

Telefon: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-56795
www.VARILITE.com

HANDTAGSFLIK
OCH OPPNING |
SKALET

Anvisningar for
rengoring och
desinficering av
overdrag

& &

Anvisningar for
rengoring av dyna
och skal

@B

Anvisningar fér
desinficering av

§ O
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@ VIGTIG PRODUKTINFORMATION

Icon™ rygsystem / JUNIOR rygstotte

MED VARILOCK™-UDSTYR

Instruktionsbog

Vigtig bemeaerkning til forhandlere:
Giv brugeren eller plejepersonalet denne vejledning.

Leverandor:
Sgrg for, at brugeren af denne kgrestolspude modtager og forstar
disse vigtige produktoplysninger.

Produkt omfattet af denne vejledning

Icon™ lav ryg, lcon™ mellemhg;j ryg, lcon™ hgj ryg, lcon™ dyb ryg, JUNIOR mellem og
JUNIOR dyb ryg

VARILITE

Tilsigtet anvendelse og kontraindikationer

Icon- og JUNIOR-rygstetterne er beregnet til kerestolsbrugere og er designet til at blive monteret pa kerestole. Disse rygstetter
giver statte og forbedrer placeringen af krop og baekken og reducerer trykket pa rygsejlen.

45 k(
5k 136 kg (> 21 tommer)

Kan bruges med runde rer med diameter pa 25 mm (1 tomme), 22 mm (7/8 tomme) eller 19 mm (3/4 tomme).

30-53 cm
(12-21 tommer)

<30cm
(< 12 tommer)

Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger

VARILITE-produkterne skal veelges, konfigureres og ordineres af en fagkyndig, der har erfaring med kerestolssaeder og
-placering, og som er i stand til at afgere, om produktet er egnet til en persons individuelle behov. Erkleeringen om tilsigtet
anvendelse er alene ikke tilstraekkelig til at treeffe denne beslutning.

FOR AT UNDGA KVZSTELSER skal du leese, forsta og felge alle anvisninger og advarsler i denne vejledning, inden du bruger
dit VARILITE-produkt.

Der er farer forbundet med at bruge kerestole og tilpasset udstyr. Hvis du bruger din kerestol eller din rygstette forkert, kan du
komme alvorligt til skade.

/I\ ADVARSLER

¢ |nstallation, justering og eventuel eendring af din VARILITE-rygstette ber kun udferes af kvalificerede fagfolk, der har seeder
som speciale.

e Sorg for, at puden og betraekket er fri for fremmedlegemer, der kan beskadige puden eller forarsage @get lokalt tryk.

e Brug aldrig din VARILITE-rygstette, hvis der mangler udstyr, hvis der er fejl, eller hvis noget er gaet i stykker. Seg kvalificeret
hjeelp til reparationer og justeringer.

e Overskrid aldrig kerestolens vaegtkapacitet som specificeret af producenten.

e QOverskrid aldrig rygstettens veegtkapacitet.

e Udfaer ikke veegttreening eller andre daglige aktiviteter, der far dig til at overskride kerestolens veaegtkapacitet.

e | oft aldrig kerestolen ved at holde fast i rygstetten.

e Opbevar aldrig din rygstette i ekstrem varme og udsaet den ikke for direkte sollys i leengere perioder. Rygstettens flader kan
blive ekstremt varme, hvis de efterlades i sollys eller i en varm bil.

e Brug aldrig rygstetten uden betreek. Brug af rygstetten uden betraekket eger risikoen for anteendelighed. Nar puden og
betraekket bruges sammen, opfylder VARILITE-rygstetten kravene til anteendelighed i ISO 7176-16 og ISO 8191-1.

e | ad aldrig glideheetterne sté i &ben position. Hvis du ger det, kan glidebeslagene lasne sig fra hylstrene, hvilket kan fa
rygstetten til at falde af kerestolen. Det kan medfere alvorlig personskade. Fig. A

N\
N\

N\

Fig. A

FORKERT ‘ ‘

Symbolforklaring

Veegtgraense

Advarsel/forsigtig

Autoriseret repraesentant i
Den Europeeiske Union

Produktbredde

Produktdybde

Produktets underside eller
nedadgaende side

Produktets forside

Produktets bagside/-ende

Producent

Fremstillingsdato

Se de elektroniske
brugsanvisninger
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Oplgsning bestaende
af mindst 70 %
isopropylalkohol.
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@ Instruktionsbog til Icon™ rygsystem / JUNIOR rygstotte

VARILITE

SIKKERHEDSADVARSEL VED TRANSPORT | MOTORKORETQJ:

Det er mest sikkert, at du bliver flyttet ud af din kerestol og over i et producentinstalleret keretejssaede og her bruger keretojets
kollisionstestede sikkerhedsselesystem. Manglende brug af passende sikkerhedsseleudstyr i et keretej kan resultere i alvorlig

personskade eller dedsfald.

e ANSI RESNA WC-20- og ISO 16840-4-standarderne betragtes ikke som relevante for individuelle komponenter i seedesystemer. Disse

standarder er relateret til komplette siddesystemer, der bestér af en siddeflade og en rygstette, der bruges sammen i en specifik

konfiguration.

e En 46 cm (18 tommer) bred Icon hgj rygstette og et 46 cm (18 tommer) bredt og 46 cm (18 tommer) dybt EvolutionTM saedesystem blev

konfigureret pa en testkerestolsramme og med succes testet i henhold til den test, der er specificeret i ANSI RESNA WC-20.

e Der ber udferes en risikovurdering af kompetente fagfolk med speciale i saeder i tilfeelde af, at en udbyder ensker at konfigurere VARILITE-

produkter til brug under transport i et motorkeretgj.

/\ FORSIGTIG

* |con mellemhgj ryg og Icon hgj ryg er kompatible med VARILITE PAL og fastmonterede sidestetter. Hvis din rygstette er konfigureret
med laterale thorax-stotter (sidestotter), henvises der til brugsanvisningen, der fulgte med sidestetterne for specifikke sikkerheds- og

betjeningsoplysninger.

e For at sikre skumintegriteten og optimal ydeevne for puden anbefaler VARILITE, at du lader ventilen veere aben og serger for, at VARILITE-
rygpuden fyldes helt med Iuft natten over mindst en gang om ugen. Gentag proceduren “pudeopsatning og -justering’ nar du er klar til at

bruge den igen.

Produktdetaljer og -specifikationer

RORBESLAG JUSTERINGSPLADE

SKALBESLAG

GLIDEBESLAG

PERMANENT
MONTERINGSHUL

Materialer anvendst til konstruktionen af VARILITE rygstotten:
VARILITE bruger ikke latex eller ftalater nogen steder i konstruktionen af vores produkter.

BETRAK

VARILITE
wl

Cacas ase o

Brug af rygstotten
RJERNELSE

*BEMARK: Nar
de permanente
monteringsskruer
er aktiveret, kan
glidebeslaget ikke
fiernes fra hylsteret
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@ Instruktionsbog til Icon™ rygsystem / JUNIOR rygstotte

VARILITE

PUDEOPSATNING OG -JUSTERING:

Oppustning af puden:
1. For at puste puden op skal du fierne belastning fra puden.
2. Abn luftventilen ved at dreje ventilen mod uret.
3. Nar puden er helt oppustet, skal du lukke luftventilen ved at dreje ventilen med uret.

Justering af puden:
1. For at justere luftniveauet i VARILITE-rygstettens pude, skal du begynde med puden helt oppustet og ventilen lukket.
2. St dig selv sikkert i din kerestol.
3. Drej ventilen mod uret for at &bne ventilen og frigive luft.
4. Luk ventilen, nar du har fundet den mest behagelige og stettende position.

Fjernelse af puden:
1. Treek puden op for at lesne betraekket fra skallen.
2. Fjern handtagets flap ud fra handtagslappen inde i skallen, og treek flappen ud gennem abningen i skallen.
3. Fjern rygpuden fra den vedheeftede flap pé indersiden af betreekket.
Bemaerk: Monteringen udferes modsat af fiernelsen.

FEJLFINDING

Se venligst installationsvejledningen til Icon rygsystemet og JUNIOR rygstetten eller kontakt VARILITE kundeservice for
yderligere hjeelp.

RENGORING OG DESINFEKTION
A Advarsel: Brug ikke kvaternsere ammonium-, klor- eller hydrogenperoxidbaserede produkter til at desinficere din
rygstette. Disse produkter kan beskadige din rygstette.

& Desinfektionsmidler er IKKE effektive p& porese overflader sdsom skum eller tree. Hvis det er nadvendigt, kan de
rengeres i handen med en fugtig klud. De kan ikke desinficeres effektivt og mé IKKE bruges af forskellige personer.

< VARILITE anbefaler en oplesning pa mindst 70 % af isopropylalkohol som desinfektionsmiddel.
Undga at f& veeske ind under betraekkets kanter, nar du renger og desinficerer skallen.

Rengaring af betraekket og desinfektionsprocedure:
Se vaskesymbolerne i dette dokument og pa pleje- og brugsmeerket.

Renggring af puden og desinfektionsprocedure:

1. Vask puden i handen under varmt vand fra hanen (40 grader C), indtil al synligt snavs er fiernet fra puden. Brug om
nedvendigt et mildt flydende opvaskemiddel. Gentag om nedvendigt.

2. Skyl puden grundigt, sa saeben fiernes helt fra puden.

3. Lad puden terre i mindst 30 minutter.

4. Sprojt hele puden med 70 % isopropylalkohol (IPA), og serg for, at hele puden er gennembladt.
5. Lad puden ligge i 70 % IPA i 10 minutter.

6. Gentag trin fire og fem en gang til.

Serg for, at puden er helt ter, inden normal brug genoptages.

Renggring af skallen og desinfektionsprocedure:

1. Vask skallen under varmt vand fra hanen (40 grader C), indtil al synligt snavs er fijernet. Brug om ngdvendigt et mildt
flydende opvaskemiddel. Gentag om nedvendigt.

<t 2, For at desinficere sprojtes der med 70 % isopropylalkohol, s& alle overflader er meettede. Lad dem veere véade i
10 minutter.

Serg for, at skallen er helt ter, inden normal brug genoptages.

TRANSPORT, BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

Hvis du har brug for at sende dit VARILITE-produkt, skal du leegge det i en plastikpose for at holde rygstetten fri for snavs og
derefter placere det i en papkasse.

Ved udlgbet af dets levetid skal du behandle dit VARILITE-produkt som almindeligt affald og bortskaffe det i overensstemmelse
med alle geeldende lokale regler. Kontakt dine lokale myndigheder for at afgere, om der findes genbrugsmuligheder for
produktet.

OPLYSNINGER OM PRODUCENTEN OG GARANTI

For oplysninger om VARILITE-produktgaranti henvises til forhandleren eller distributeren, du kebte dit produkt af.

Produkter kan veere omfattet af et eller flere amerikanske og internationale patenter og varemaerker, herunder produkterne
lcon™ rygsystem og JUNIOR rygstette.

| tilfeelde af alvorlige problemer eller kvaestelser bedes du indberette haendelsen til VARILITE kundeservice. Hvis du er
bosiddende i EU, bedes du desuden underrette producenten eller distributeren og den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor du har bopzel.

Oplysninger, der er trykt i denne vejledning, kan have andret sig siden dette dokument blev udskrevet.
Aktuelle oplysninger findes pa vores websted pa www.VARILITE.com.

Produktregistrering kan foretages pa vores websted pa www.VARILITE.com.

ol [Ec[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c E
Seattle, WA 98134 USA 30175 Hannover, Tyskland

Telefon: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

HANDTAGETS
FLAP OG
SKALLENS
ABNING

Anvisninger til
rengering og
des?nfek?ion af
betraekket

= [

Anvisninger til
renggring af pude
og skal

Anvisninger til
renggring af pude
og skal

§ O
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@ VIKTIG PRODUKTINFORMASJON

Icon”-ryggsystem / JUNIOR-ryggstotte

MED VARILOCK™-MASKINVARE

Bruksanvisning

Viktig merknad for forhandlere:
Vennligst gi brukeren eller omsorgspersonen denne bruksanvisningen.

Leverandor:
Forsikre deg om at brukeren av denne rullestolputen mottar og
forstar denne viktige produktinformasjonen.

Produkter som dekkes av denne handboken

Ilcon™ lav ryggstette, lcon™ mellom-hgy ryggstette, lcon™ hey ryggstette, Icon™ dyp
ryggstette, JUNIOR mellom-hgy ryggstette og JUNIOR dyp ryggstette

VARILITE

Tiltenkt bruk og kontraindikasjoner

Icon- og JUNIOR-ryggstetter er designet for rullestolbrukere og er ment for montering pa rullestoler. Disse ryggstettene gir
stette og bidrar til riktig posisjonering av overkroppen og bekkenet og reduserer trykket pa ryggraden.

100 Ibs 400 Ibs

For bruk med runde stenger med en diameter pa 25 mm (1 tomme), 22 mm (7/8 tommer) eller 19 mm (3/4 tommer).

30-53 cm
(12-21 tommer)

>53 cm
(>21 tommer)

<30 cm
(<12 tommer)

Viktig informasjon om advarsler og sikkerhet

VARILITE-produkter ber velges, konfigureres og forordnes av en sittespesialist som har erfaring med riktig sitting og
posisjonering og som er i stand til & avgjere om produktet er egnet for den enkelte brukerens spesifikke behov. Erkleeringen
om tiltenkt bruk er i seg selv ikke tilstrekkelig for & kunne ta denne beslutningen.

FOR A UNNGA SKADE, les, forsta og felg alle instruksjonene og advarslene i denne handboken for du bruker et VARILITE-
produkt.

Det er farer forbundet med bruk av rullestoler og adaptivt utstyr. Hvis du misbruker rullestolen eller ryggstetten, kan du bli
alvorlig skadet.

/I\ ADVARSLER

¢ Installasjon, justering og enhver modifisering av VARILITE-ryggstetten skal kun utferes av en kvalifisert sittespesialist.

e Forsikre deg om at ryggstetten og trekket er fritt for fremmedlegemer som kan skade puten eller forarsake lokale
trykkpunkter.

e |kke bruk VARILITE-ryggstetten hvis maskinvare mangler, ikke fungerer eller er edelagt. Oppsek kvalifisert hjelp for
eventuelle reparasjoner eller justeringer.

e Overskrid aldri rullestolens vektkapasitet, som spesifisert av produsenten.

e Qverskrid aldri ryggstettens vektkapasitet.

e Utfor aldri vekttrening eller andre daglige aktiviteter som kan fer til overskridelse av rullestolens vektkapasitet.

e | oft aldri rullestolen i ryggstetten.

e Ryggstetten ma ikke utsettes for ekstrem varme eller direkte sollys over lengre perioder. Ryggstettens overflater kan bli
ekstremt varme hvis den blir liggende i sollys eller i en varm bil.

e Bruk aldri ryggstetten uten trekk. Bruk av ryggstetten uten trekk eker risikoen for brennbarhet. Nar puten og trekket brukes
sammen, oppfyller alle VARILITE-ryggstetter kravene til brennbarhet i henhold til ISO 7176-16 og ISO 8191-1.

* La aldri dekslene st i &pen stilling. | dette tilfellet kan glidebrakettene lgsne fra hylstrene, og fere til at ryggstetten faller av
rullestolen. Dette kan fore til alvorlige personskader. Fig. A

RIKTIG Fig. A

Symbolordliste

Vektgrense

Advarsel/forsiktig

Autorisert representant i
Den europeiske union

Produktets bredde

Produktets dybde

Produktets bunn eller
nedre orientering

Produktets forside eller
front

Produktets bakside eller
bakende

Produsent

Produksjonsdato

Se den elektroniske
bruksanvisningen

« DL EEFEE P

En Igsning bestaende
av minimum 70 %
isopropylalkohol.
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@ Icon™-ryggsystem / JUNIOR-ryggstotte Bruksanvisning
VARILITE

SIKKERHETSADVARSEL FOR BRUK | KJORETQY:

Det er tryggest & flytte ut av rullestolen og over pa et produsentmontert bilsete og bruke kjeretayets kollisjonstestede sikkerhetsbelter.
Unnlatelse av a bruke et passende sikkerhetssystem, som sikkerhetsbelter, i et kjoretoy, kan fore til alvorlige personskader eller ded.

e ANSI RESNA WC-20- og ISO 16840-4-standardene anses ikke som gjeldende for individuelle komponenter i sittesystemer. Disse
standardene gjelder for komplette sittesystemer som bestar av en sitteflate og en ryggstette som brukes sammen i en spesifikk
konfigurasjon.

e En hey Icon-ryggstette med en bredde pa 46 cm (18 tommer) og et Evolution™-sittesystem med en dybde pé 46 cm (18 tommer)
ble konfigurert pa en egnet rullestolramme for gijennomfering av en vellykket kollisjonstest i samsvar med spesifikasjonene i ANSI
RESNA WC-20.

* En risikovurdering ber utferes av en kvalifisert sittespesialist i tilfelle en leverander ensker a konfigurere VARILITE-produkter for bruk i et
motorkjeretoy.

/\ ADVARSLER

¢ |con mellom-hey ryggstette og Icon hey ryggstette er kompatible med VARILITE PAL og fastmonterte sidestetter. Hvis ryggstetten din
er konfigurert med laterale bryststotter (sidesteotter), se den medfelgende bruksanvisningen for sidestettene for spesifikk sikkerhets- og
bruksinformasjon.

e For a sikre putens optimale ytelse og skumintegritet, anbefaler VARILITE at du lar ventilen veere apen over natt minst en gang i uken, slik at
puten til VARILITE-ryggstetten kan bladses opp fullstendig. Gjenta prosedyren for «Oppsett og justering av puten» nar du er klar til & bruke
den igjen.

Produktdetaljer og -spesifikasjoner

PUTETREKK

JUSTERINGPLATE

RORBRAKETT

BRAKETT FOR
RYGGVEGG

VARILITE
wl

GLIDEBRAKETT FAST pe \ \ RN

MONTERINGSHULL

Materialer brukt i konstruksjonen av VARILITE-ryggstetten:
VARILITE bruker verken lateks eller ftalater i konstruksjonen av produktene vare.

Montering og bruk av ryggstoetten
DEMONTERING

*MERK: Nér faste
monteringsskruer
er festet, kan
glidebrakettene ikke
fiernes fra hylsteret

©2021 Cascade Designs, Inc. #34-286-1



@ Icon™-ryggsystem / JUNIOR-ryggstotte Bruksanvisning

VARILITE

OPPSETT OG JUSTERING AV PUTEN:

Oppblasing av puten:
1. Serg for at puten ikke belastes under oppblasingen.
2. Apne luftventilen ved & vri den mot urviseren.
3. Nar puten er fullstendig oppblast, lukker du luftventilen ved & vri den med urviseren.

Justering av puten:
1. For a justere luftnivaet i puten til VARILITE-ryggstetten, begynner du med puten fullstendig oppblast og ventilen lukket.
2. Sett deg godt pa plass i rullestolen.
3. Vri ventilen mot urviseren for & dpne ventilen og frigjere luft.
4. Lukk ventilen nar den mest komfortable og stettende stillingen er oppnadd.
Fjerning av puten:
1. Trekk puten oppover for a lesne puten fra bakveggen.
2. Losne klaffen fra fliken inne i bakveggen, og trekk klaffen gjennom sporet i bakveggen.
3. Fjern ryggputen fra klaffen pa innsiden av trekket.
Merk: Puten installeres i motsatt rekkefolge.

FEILSOKING

For ytterligere hjelp, ber vi deg om a se installasjonsveiledningen for Icon-ryggsystemet og JUNIOR-ryggstetten eller kontakte
VARILITE kundeservice.

RENGJQRING OG DESINFEKSJON
Advarsel: Ikke bruk kvaternaere ammonium-, klor- eller hydrogenperoksid-baserte produkter til & desinfisere ryggstetten.
Disse produktene kan skade ryggstetten.

A Desinfeksjonsmidler er IKKE effektive pa porese overflater som skum eller treverk. Ved behov kan de rengjeres for hand
ved & terke av med en fuktig klut. De kan ikke desinfiseres effektivt og ma IKKE brukes av forskjellige personer.

< VARILITE anbefaler en lasning av isopropylalkohol p& minimum 70 % for bruk som desinfeksjonsmiddel.
Q Nar du rengjer og desinfiserer bakveggen, ma du unnga & f& veeske under kantlisten.

Fremgangsmate for rengjoring og desinfeksjon av putetrekket:
Se vaskesymbolene i dette dokumentet eller pa etiketten med vaske- og pleieanvisninger.

Fremgangsmate for rengjoring og desinfeksjon av puten:

1. Handvask puten med rennende varmt vann fra springen (40 °C) til all synlig smuss er fiernet fra puten. Bruk et mildt
og flytende oppvaskmiddel om nedvendig. Gjenta om ngdvendig.

2. Skyll puten grundig, slik at all sépe fjernes fra puten.

3. La puten terke i minst 30 minutter.

4. Spray hele puten med 70 % isopropylalkohol (IPA), slik at hele puten er gjennomvat.
5. La puten trekke med 70 % IPA i 10 minutter.

6. Gjenta trinn fire og fem en gang til.

Forsikre deg om at puten er helt tarr for du bruken den igjen.

Fremgangsmate for rengjering og desinfeksjon av bakveggen:

1. Handvask bakveggen med rennende varmt vann fra springen (40 °C) til all synlig smuss er fjernet. Bruk et mildt og
flytende oppvaskmiddel om nedvendig. Gjenta om nedvendig.

<+ 2. For desinfeksjon, spray bakveggen med 70 % isopropylalkohol og serg for at alle overflatene er dekket. La det virke i
10 minutter.

Forsikre deg om at bakveggen er helt torr for du bruken den igjen.

TRANSPORT, AVHENDING OG RESIRKULERING

Hvis du trenger & sende VARILITE-produktet ditt, legg det i en plastpose for & holde ryggstetten fri for smuss og rusk, og
plasser den i en pappeske for forsendelse.

Ved slutten av dets levetid kan du handtere VARILITE-produktet som generelt avfall og kaste det i samsvar med gjeldende
lokale forskrifter. Kontakt dine lokale myndigheter for & informere deg om mulige gjenvinningsalternativer for produktet.

PRODUSENT- OG GARANTIINFORMASJON

For garantiinformasjon om VARILITE-produkter, forher deg med forhandleren eller distributeren du kjepte produktet fra.

Produktene kan veere dekket av ett eller flere amerikanske og internasjonale patenter og varemerker, inkludert produktene
Icon™-ryggsystem og JUNIOR-ryggstatte.

| tilfelle alvorlige problemer med produktet eller skader, ber vi deg om & rapportere hendelsen til VARILITE kundeservice.
Hvis du er bosatt i EU, ber vi deg i tillegg om a gi beskjed til produsenten eller distributeren og den kompetente myndigheten i
medlemsstaten der du er bosatt.

Informasjonen som er skrevet ut i denne handboken kan ha endret seg siden dette dokumentet ble skrevet ut.
Gjeldende informasjon er tilgiengelig pa nettstedet vart pa www.VARILITE.com.

Produktregistrering er tilgjengelig pa nettstedet vart pa www.VARILITE.com.

ol [Ec[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c E
Seattle, WA 98134 USA 30175 Hannover, Tyskland

Telefon: (800) 827-4548
Faks: (206) 343-56795
www.VARILITE.com
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Icon™ Back System / JUNIOR Back Support
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@ Icon™ Back System / JUNIOR Back Support EUl:iEAZ
VARILITE
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@ Icon™ Back System / JUNIOR Back Support EUl:iEAZ

VARILITE
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® INFORMACION IMPORTANTE DEL PRODUCTO

Sistema para la espalda Icon™ / soporte para la espalda JUNIOR

CON HARDWARE VARILOCK™
Manual de instrucciones

Nota importante para los distribuidores:
Entregue este manual al usuario o cuidador.

Distribuidor:
Asegurese de que el usuario de este soporte de espalda para silla de
ruedas reciba y entienda esta informacion importante del producto.

Productos sobre los que trata este manual

Soportes para la espalda Icon™ Back Low, Icon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, lcon™ Back Deep,
JUNIOR Mid y JUNIOR Deep

VARILITE

Uso indicado y contraindicaciones

Los soportes para la espalda Icon y JUNIOR estén disenados para usuarios de sillas de ruedas e indicados para adaptarse a las
sillas de ruedas. Estos soportes para la espalda permiten el apoyo y colocacién del tronco vy la pelvis y reducen la presion en la

columna vertebral.
() O ()
100 Ibs <30cm 300 Ibs 400 Ibs >53cm
45k (<12 pulg.) 136kg 181kg (>21 pulg.)

Uso indicado con varas redondas de 25 mm (1 pulg.), 22 mm (7/8 de pulg.) o 19 mm (3/4 de pulg.) de didmetro.

30cm-53 cm
(12-21 pulg.)

Advertencia importante e informacion de seguridad

Los productos VARILITE debe seleccionarlos, configurarlos y recetarlos un profesional con experiencia en soluciones de
asiento y posturas que sea capaz de determinar si el producto es adecuado para las necesidades especificas de una persona.
La declaracion de uso indicado por si sola no es suficiente para realizar esta determinacion.

PARA EVITAR LESIONES, lea, entienda y siga todas las instrucciones y advertencias de este manual antes de usar su producto
VARILITE.

Hay riesgos asociados con el uso de sillas de ruedas y equipo adaptativo. Si usa incorrectamente la silla de ruedas o el soporte
para la espalda, puede resultar gravemente lesionado.

/\\ ADVERTENCIAS

e Lainstalacion, ajuste y cualquier modificacion del soporte para la espalda VARILITE debe realizarlos un profesional de
asiento cualificado.

e Asegurese de que el cojin y la funda no tengan objetos extranos que puedan danar el cojin o causar puntos de presion.

e Nunca use el soporte para la espalda VARILITE si falta alguna pieza, funciona incorrectamente o esté roto. Busque ayuda
cualificada si necesita cualquier reparacion o ajuste.

e Nunca supere la capacidad de peso de la silla de ruedas, tal como especifica el fabricante.

e Nunca supere la capacidad de peso del soporte para la espalda.

e Nunca haga entrenamiento con pesas ni otras actividades cotidianas que provoquen que sobrepase la capacidad de peso de
la silla de ruedas.

e Nunca levante la silla de ruedas por el soporte para la espalda.

e Nunca guarde el soporte para la espalda en condiciones de calor extremo ni expuesto a la luz directa del sol durante
periodos de tiempo prolongados. Las superficies del soporte para la espalda pueden calentarse extremadamente si se dejan
a la luz del sol o en un vehiculo caliente.

e Nunca use el soporte para la espalda sin la funda. El uso del soporte para la espalda sin funda aumenta el riesgo de
inflamabilidad. Cuando el cojin y la funda se usan juntos, todos los soportes para la espalda VARILITE cumplen con los
requisitos de inflamabilidad segun 1SO 7176-16 e ISO 8191-1.

e Nunca deje los tapones deslizantes en la posicion abierta. Si lo hace, es posible que las abrazaderas deslizantes se salgan
de las fundas, provocando el desprendimiento del soporte para la espalda de la silla. Esto puede causar lesiones graves.
Fig. A

AN

NN

N\

CORRECTO Fig. A

INCORRECTO ‘ ‘

Glosario de simbolos

Limite de peso

Advertencia/precaucion

Representante autorizado
en la Union Europea

Anchura del producto

Profundidad del producto

—

Orientacién de la base o
parte inferior del producto

Parte frontal o anterior del
producto

Parte trasera o posterior
del producto

Fabricante

Fecha de fabricacion

Consulte las instrucciones
de uso electrénicas

o BLEEIEEE;:P

Solucién con un minimo
de alcohol isopropilico
al 70 %.
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@ Manual de instrucciones del sistema para la espalda Icon™ / soporte para la espalda JUNIOR
VARILITE

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA EL DESPLAZAMIENTO EN VEHICULOS MOTORIZADOS:

Lo mas seguro es levantarse de la silla de ruedas y sentarse en un asiento del vehiculo instalado por el fabricante y usar el cinturén de seguridad a
prueba de choques del vehiculo. Si no se usa el equipo adecuado de restriccion en un vehiculo, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

e |as normativas ANSI RESNA WC-20 e ISO 16840-4 no se consideran aplicables a los componentes individuales del sistema de asiento. Estas normativas
abordan los sistemas de asiento completos que comprenden una superficie de asiento y un soporte para la espalda que se usan conjuntamente en una
configuracion especifica.

e Se configur6 un soporte para la espalda Icon Tall de 45 cm (18 pulg.) de ancho y un sistema de asiento Evolution™ de 45 cm (18 pulg.) de ancho por 45 cm
(18 pulg.) de profundidad en un armazén de silla de ruedas sustituto y paso satisfactoriamente una prueba de choque conforme a la prueba especificada en
la normativa ANSI RESNA WC-20.

* Profesionales de asiento competentes deben realizar una evaluacion de riesgos en caso de que un proveedor desee configurar los productos VARILITE para
usarlos durante el desplazamiento en un vehiculo motorizado.

/\ PRECAUCIONES
® |os soportes para la espalda Icon Back Mid e Icon Back Tall son compatibles con los soportes laterales fijos y PAL VARILITE. Si el soporte para la espalda se
configurd con soportes tordcicos laterales (laterales), consulte la informacién especifica de funcionamiento y de seguridad en las instrucciones de uso que se

incluyen con estos soportes.

e Para asegurar el funcionamiento éptimo del cojin y la integridad de la espuma, VARILITE recomienda que deje la valvula abierta y que el soporte para la
espalda VARILITE se infle totalmente durante toda la noche al menos una vez a la semana. Repita el procedimiento de “Colocacién y ajuste del cojin”
cuando esté listo para usarlo de nuevo.

Detalles y especificaciones del producto

ABRAZADERA
DE LAVARA

PLACA DEL
AJUSTADOR

TAPON
DESLIZANTE

ABRAZADERA VARILITE

DEL ARMAZON
ABRAZADERA ORIFICIO DE
DESLIZANTE MONTAJE

PERMANENTE

Materiales utilizados en la elaboracion del soporte para la espalda VARILITE:
VARLITE no usa latex ni ftalatos en la elaboracion de nuestros productos.

Funcionamiento del soporte para la espalda
RETIRADA

*NOTA: Cuando los
tornillos de montaje
permanentes

estén encajados,
no se podran sacar
las abrazaderas
deslizantes de la
funda.
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@ Manual de instrucciones del sistema para la espalda Icon™ / soporte para la

espalda JUNIOR

COLOCACION Y AJUSTE DEL COJiN:

Inflado del cojin:

1. Para inflar el cojin, quitele la carga.

2. Abra la vélvula de aire girdndola hacia la izquierda.

3. Cuando el cojin esté totalmente inflado, cierre la vélvula de aire girdndola hacia la derecha.
Ajuste del cojin:

1. Para ajustar el nivel de aire del cojin del soporte para la espalda VARILITE, comience con el cojin totalmente inflado y la

vélvula cerrada.

2. Siéntese de forma segura en la silla de ruedas.

3. Gire la vélvula hacia la izquierda para abrirla y soltar el aire.

4. Cierre la vélvula cuando consiga la posicion méas cémoda y de mayor apoyo.
Retirada del cojin:

1. Tire del cojin hacia arriba para desprender la funda del armazén.

2. Retire la solapa del mango del parche del mango en el interior del armazén vy tire de la solapa a través de la ranura en el
armazon.

3. Retire el cojin para la espalda de la solapa unida al interior de la funda.
Nota: La instalacion es el procedimiento contrario a la retirada.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Para obtener més asistencia, consulte la Guia de instalacién del sistema para la espalda Icon o del soporte para la espalda JUNIOR

o comuniguese con el servicio de atencién al cliente.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
A Advertencia: No use productos que tengan perdxido de hidrogeno, cloro o amonio cuaternario para desinfectar el
soporte para la espalda. Estos productos pueden dafar el soporte para la espalda.

Los desinfectantes NO son eficaces en superficies porosas, tales como espuma o madera. Si fuera necesario, se pueden
A limpiar a mano con un pano humedo. No se pueden desinfectar con eficacia y NO deben usarlos diferentes personas.
i

VARILITE recomienda usar como desinfectante una soluciéon con un minimo de alcohol isopropilico al 70 %.
Cuando limpie y desinfecte el armazon, procure que no entre liquido debajo del perfil de contorno.

Limpieza de la funda y procedimiento de desinfeccion:
Vea los simbolos de lavado en este documento y en la etiqueta de cuidado y uso.

Limpieza del cojin y procedimiento de desinfeccion:

1. Lave a mano el cojin con agua corriente caliente (40 °C) hasta que toda la suciedad visible se haya eliminado del cojin.
Use lavavajillas liquido suave si es necesario. Repita si es necesario.

2. Enjuague bien el cojin, de forma que el jabén desaparezca totalmente del cojin.

3. Deje secar el cojin durante al menos 30 minutos.

4. Rocie todo el cojin con alcohol isopropilico (AIP) al 70 %; asegurese de empapar todo el cojin.
5. Deje el cojin en remojo con AIP al 70 % durante 10 minutos.

6. Repita los pasos cuatro y cinco una vez maés.

Asegurese de que el cojin esté totalmente seco antes de retomar su uso normal.

Limpieza y procedimiento de desinfeccion del armazén:

1. Lave a mano el armazon con agua corriente (40 °C) hasta que toda la suciedad visible se haya eliminado. Use
lavavajillas liquido suave si es necesario. Repita si es necesario.

<t 2, Para desinfectar, rocfe con alcohol isopropilico al 70 %; asegurese de empapar todas las superficies. Mantenga en
remojo 10 minutos.

Asegurese de que el armazon esté totalmente seco antes de reanudar su uso normal.

TRANSPORTE, ELIMINACION Y RECICLAJE

Si necesita enviar el producto VARILITE, métalo en una bolsa de plastico para que no entren suciedad ni residuos en el soporte
para la espalda y luego en una caja de carton para envios.

Al final de su vida util, trate el producto VARILITE como un desecho general y deséchelo de conformidad con todas las
normativas locales aplicables. Péngase en contacto con la autoridad local de reciclaje para determinar si hay una opcion de
reciclaje para el producto.

INFORMACION DEL FABRICANTE Y GARANTIA
Para obtener la informacion sobre la garantia del producto VARILITE, consulte con el vendedor o distribuidor al que compré
el producto.

Los productos pueden estar cubiertos por una 0 mas patentes y marcas comerciales internacionales y de EE. UU., incluidos el
sistema para la espalda Icon™ y el soporte para la espalda JUNIOR.

En caso de una lesion o problema grave, informe del incidente al servicio de atencion al cliente de VARILITE. Ademaés, si reside
en la Union Europea, notifiquelo al fabricante o distribuidor y a la autoridad competente del estado miembro en el que reside.

Es posible que la informacion impresa en este manual haya cambiado desde que se imprimié este documento.
La informacion actual esté disponible en nuestro sitio web en www.VARILITE.com.

Es posible registrar el producto en nuestro sitio web en www.VARILITE.com.

aal [Ec]ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41
Seattle, WA 98134 US 30175 Hannover, Alemania c €

Teléfono: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

VARILITE

VALVULA
DE AIRE

SOLAPA DEL MANGO Y
RANURA DEL ARMAZON

Instrucciones
para la limpieza
y desinfeccion
de la funda

& &

Instrucciones para
la limpieza del cojin
y el armazén

Instrucciones para

la desinfeccion del
cojin y el armazon

§ O
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@ BAXHbIE CBEAEHMA OB M3AENUM

VARILITE

Cucmema cnuHok Icon™ / Cnunka JUNIOR
C KPEMJIEHUAMMU VARILOCK™

NHcTpyKuma

Bax<Hoe npumeyaHue 0515 0usiepoe:
[Tepedalime 0aHHYO UHCMPYKUUIO NOIb308AMETIO UsU €20 NOMOWHUKY.

Mocmaswuky:
Y6eoumecb, Umo nosib3o8amersib CNUHKU O/1F KPeCs1a Ha KOs1ecax nosyyus u
yC80UJT1 3Mu 8aX<Hble caedeHUsA 06 uzdesuu.

Wspenua, onncaHHbie B 3TON MHCTPYKLN

CnvHKa lcon™ Huskas, CnvHKa lcon™ cpeHaAs, cnvHKa lcon™ BeICOKas, CrinHKa lcon”™ rny6okas, CrinHKa
JUNIOR cpeaHas v cnvnka JUNIOR rny6okas.

HasHaueHue n npoTuBONOKa3aHnA

CnuHku Icon v JUNIOR npefHasHaueHbl Ana Nosb3osateneil Kpecen Ha Konecax 1 Kpenatca K TakvM Kpecnam. T1 CIUHKK Cy»KaT Onopoit noccapun cumsonos

ONA TyNnoBuUla M Ta3a 1 YyMeHbLUAaloT Harpysky Ha rNMo3BOHOYHUK,
>53cm
(>21in)

)
100 Ibs <30cm 3 30cm-53cm .
i o N . 400 Ibs
(<12in) @ (12in-21in)

[InA Mcnonb3oBaHKA C KPYrbIMY LTaHraMy AnameTpom 1 Atoim (25 mMm), 7/8 foiiMa (22 mm) unm 3/4 gorima (19 mwm).

MakcumanbHas Harpyska

MpenynpexaeHue /BHumaHne

YNonHOMOUeHHbIN
npencrtaBuTenb B

BaxxHble npepynpexpeHna n ceegeHna o 6e3onacHoCTN Esponeiickom Cotoze

M3penwua VARILITE gomKHbl BbIOUPATbCA, KOHOMIYPUPOBATCA M NPEANUCHIBATLCA CNELMANCTOM MO CUAEHBAM, UMEIOLLM OMbIT PaboTbl
C CUAEHBAMM U PEryNMPOBKO NMO3bl 1 CNOCOOHbIM ONPEAENATL COOTBETCTBIE U3LENNA KOHKPETHBIM NOTPEOHOCTAM Nosnb3osatena. [na

LLvpuHa nspenna
NPUHATNA YNOMAHYTOrO PeLUeHNA HeAOCTaTOYHO OAHOIO SINLLb 33ABNEHNA O Ha3HAYEHNW.

BO M3BEMKAHIIE TPABM npoutnTe, ycBOWTE 1 CObNioaaiiTe BCE yKa3aHUaA 1 NpeaynpexaeHva AaHHOM MHCTPYKLMM Nepes NCNonb30oBaHnem
vzpenna VARILITE.

Vcnonb3oBaHne Kpecen Ha konecax n ﬂpl/\CI'IOCO6ﬂeHI/H7\ ANA HUX CBA3aHO C onpeaeneHHbIMM OrnacHOCTAMN. HeﬂpaanbHoe nonb3oBaHve |'ny6lea vsnenua

KpecC/ioM Ha Konecax unm CMVIHKOW MOXeT NprBeCTn K Cepbe3HbIM TPaBMaM.

el

/\ NPEAYNPEXAEHWA

HwxHAs cTopoHa npenua

w
—
=

YCTaHOBKa, perynnpoBka v Bce moandukaumy cnkki VARILITE A0MKHBI NPOW3BOANTBCA TONBKO KBANMOUUMPOBAHHBIM CeLManiucTom no
CUAEHbAM.

Cnepute, 4TobbI Ha noayuKke n yexne He 6610 MOCTOPOHHVIX MPEAMETOB, KOTOPbIE MOTYT NOBPEANTb NOAYLIKY NN YBENVUYNTL Harpy3Ky Ha

YuacTkv Tena. MepepHsia CTOPOHa n3genus

Hukorza He ncnonb3yite cnHky VARILITE B ciydae oTCyTCTBUA, HEVUCNPABHOCTU AW NMOBPEXAEHNA KPENexHbIX AeTanei. [na nioboro
PEMOHTa VAN perynpoBKy 0bpaLlaiTech 3a NOMOLLbIO CrieLnanmcTa.

Hwkoraa He npeBbiwanTe rPy30NoAbEMHOCTb Kpec/ia Ha Konecax, ykasaHHyto N3rotoButenem. 3apHAA CTOpOHa u3penua

HuKoraa He npeBbilaliTe PacUETHYIO Harpy3Ky Ha CrIMHKY.

He penanre ynpa*HeHmM C OTAroweHMAMM 1 He npounssoanTte KaKmx-1mbo APYrrX nosceaHeBHbIX [IeNCTBIIA, KOTOPble MOTYT MPUBECTU K
MPEBbILLEHNIO rPY30NOAbEMHOCTM Kpecna.

Hukoraa He nogHVIMaiTe Kpecno Ha Konecax 3a CrHKy. W3rotosutens

Hwvkorga He xpaHute CMUHKY AONTOe Bpemsa B XapKoM MecCTe M NMo4 NPAMbIMI CONHEYHbIMK JTyHYami. Ecnv ocTaButh ee Ha conHue unv 8
ropAavem asTomobune, NOBEPXHOCTV CMNHKM MOTYT PacKanTbCA.

Hukorga He ﬂOﬂbSyl?\Ter CrnvHKoM 6e3 vexsia. VIcnonb3oBaHme CrnHKL 6e3 yexna nosbiwaeT PUCK BO3ropaemoCTu. Korpa nofyuwkKa v 4exon

ICNONB3YIOTCA BMECTe, BCe CriviHKM VARILITE coOTBETCTBYIOT NPOTMBOMNOXKaPHbIM TpeboBaHMAM ISO 7176-16 1 1SO 8191-1. Hara nsrotosneua

HuKoraa He ocTaBnANTe KOAMAUKM NON3YHKOB B OTKPBITOM MOMOMEHMN. B MPOTUBHOM Clyyae KPOHLUTEHbI NOM3YHKOB MOTYT BbIATY 13
AepaTeneit 1 CriviHKa MOXET OTMaCTb OT Kpecsa. TO MOXKET MPUBECTY K CepPbe3HbIM TpaBMam. Puc. A

CM. HCTPYKLMIO K
3NeKTPUYECKOI YacTu

BN AR

PacTBOp c copepxaHnem
M30MPONMIOBOro CrnpTa He
meHee 70%.

| N

Puc. A

HENPABWJIbHO ‘ ‘ \ MPABUJIbHO
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@ Cucmema cnuxok Icon™ / Cnunka JUNIOR: lHcTpyKLmA

VARILITE

NPEAYNPEXAEHUE OTHOCUTEJIbHO NMEPEBO3KU HA ABTOMOBWJIE:

Havbonee 6e3omnacHO nepemecTUTb MONb30BaTeNA C KPeCna Ha Konecax Ha aBToMOOUNbHOE CUAEHbE, YCTaHOBIEHHOE 33BOAOM-
M3rOTOBUTENEM, 11 UCMONBb30BaTh CHCTEMY PEMHEN 6e30MacHOCTM aBTOMOOUNA, MPOLIEALLYIO UCTbITaHWA Ha YAap NPV CTONIKHOBEHWN.
Hevicnonb3oBaHvie Hapnexallux cpeacTs 6e30MacHOCTY aBTOMOOWA MOXET NPUBECTU K CEPbE3HON TPaBME WK CMEPTH.

« CraHgaptbl ANSI RESNA WC-20 1 ISO 16840-4 He cunTatoTCA NPUMEHVMBIMIA K OTAENbHBIM AETaNnAM CUCTEM CUAEHWIA. DTV CTaHAAPTbI
KacatoTcA NOMHbIX CUCTEM CUAEHMIA, COCTOALLVX U3 MOBEPXHOCTV N1A CUAEHMA U CMIVHKW, NCMOMb3yeMblX BMECTe B OnpeaeneHHomn
KOHUMrypaumm.

Bbicokas CrmHKa lcon wipmHoit 18 AoiMoB 1 crcTema cruaeHuin Evolution™ wmprHom 1 ry6uHoN 18 [AtoMOB bl yCTaHOBIEHDI Ha
CypporaTHyio pamy KONeCHOro Kpecna 1 ycneluHo NpoLwn UcnbiTaHWA Ha yaap cornacHo ctaHaapty ANSI RESNA WC-20.

Ecnu npoBaiiaep xenaet ckoHduryprposats n3nenmsa VARILITE ana vcnonb3osaHua Npy nepeBo3ke Ha aBTOMObKe, HEOOXOAMMO
NPOBECTUN OLEHKY PUCKa C NPUBEYEHNEM KOMMNETEHTHOrO CreumnanicTa No CUAEHbAM.

/\ BHUMAHUE

CpenHsaa cnmHKa lcon v Bbicokas cnvHKa lcon cosmectumsl ¢ onopamm VARILITE PAL v HenoaBM»KHbIMI GOKOBbIMI onopamu. Ecin
Ballia CMMHKa MMeeT GOKOBbIE OMOPbI ANA TPYAHON KNETKM, O3HAKOMBTECH C NMPMAaraeMbiM1 K HYM YKazaHWAMKU No 6e30nacHoCTH
CMONB30BaHWIO.

« [InA onTmanbHOM paboTbl NOAYLIKM 1 LenocTHOCTM noposnoHa VARILITE pekomeHayeT He pexe OAHOrO pasa B Hefenio OCTaBNATb KnanaH
OTKPBITBIM Ha HOUb, UTO6LI NoayLwka criHki VARILITE NOAHOCTbIO HanonHMnach Bo3AyxoM. lNepen NpoaomkeHmem ee skcnyataumnm
NOBTOPUTE NPOLIEAYPY «YCTaHOBKA 1 PErYNIMPOBKA MOAYLLKMY.

OnucaHune n XapaKTepucTnkun nsgenua

PEMYJINPOBOYHAA
MNACTUHA

KPOHLUTENH ANA

WITAHI
KOMMAYOK
MON3YHKA kopnye
-
KPOHIUTENH
KOPMYCA VARILITE
. N ul
i OTBEPCTUE P : S
KPOHLUTENH ans V4 O
MON3YHKA OUKCALIAN

Martepuanbl, ncnonbsyembie ansa nsrorosneHna cnuHok VARILITE:
VARILITE He vcnonb3ayeT natekc v GTanatsl 1A U3rOTOBMEHNA KaKNX-MOO M3AEMIA.

Monb3oBaHMe CNNHKOMN
CHATUE

*MPUMEHAHNE:
Korpa BctasneHbl
BUHTbI ANA drKcaLmw,
KPOHLUTENHbI
NON3yHKOB He
BbIHVIMAIOTCA 13
nepxatens.

©2021 Cascade Designs, Inc. #34-286-1



@ Cucmema cnuxok Icon™ / Cnunka JUNIOR: lHcTpyKLmA

VARILITE

YCTAHOBKA U PET'YJIMNPOBKA NOAYLLUKN:

HanonHe+ue nodywku 8030yxom:

1. YT06bI HAMOMHUTL MOAYLLKY BO3[YXOM, CHUMUTE C Hee Harpy3kKy.

2. OTKpo¥iTe BO3AYLIHbIN KNanaH, MOBEPHYB ero NPOTHB YaCoBOW CTPESKM.

3. Korgia nogyLka NOAHOCTBLI0 HAMOMHMTCA BO3/yXOM, 3aKPOITe BO3AYLLIHbIV KNanaH, NOBEPHYB ero Mo YacoBOW CTPeSIKe.
Pe2ynuposka nooywKu:

1. Perynupogky obbema Bo3fyxa B nofyLke cnnHkv VARILITE cnefyeT HaumHaTb Npyt NOMHOCTBIO HANONHEHHOW BO3AYXOM NOAYLIKe U
3aKPLITOM KanaHe.

2. [MpumwTe YCTOUMBYIO NO3Y B KPECse Ha Konecax.
3. [NoBepHWTe KnanaH NPOTUB YaCOBOW CTPENKH, YTOObI OTKPbIT €70 U HauaTb BbINYCK BO3AYXa.
4. 3aKpoliTe KnanaH, Korzja OyAeT oluyLIaTbCA Harbonee yo6HOe 1 YCTOMUMBOE NONOXEHNE.
CHAmMue NodywKu:
1. lMoTAHMTE NoayLKy BBEPX, UTOObI OTAENWTL YEXON OT Kopryca.
2. OTcoeaunHITE OTBOPOT-PYKOATKY OT HAKNEVK 1A PYKOATKM Ha KOPIYCe W BLITAHUTE OTBOPOT CKBO3b Ma3 B KOpryce.
3. Ortgenvite nNogywKy CrMHKY OT NPUKPENIeHHOro OTBOPOTa Ha BHYTPEHHEN CTOPOHE Yexna.
TMpumeyanue: YCTaHOBKa NPOV3BOAUTCA B O6PATHOM MOPALAKE.

YCTPAHEHVE HEUCMPABHOCTEN

Ecnv Bam TpebyeTca AononHuTeNbHaA HGOPMAaLA, CMOTpUTe PyKOBOACTBO MO YCTAaHOBKE CHCTeMbI CMHOK lcon 1 cnnnkim JUNIOR nnm
obpatuTech B oThen 0bcnyxmBaHua KnveHTos VARILITE.

OUYUCTKA U BE3UHOEKLUUA
A Mpeaynpexaenne: [Ina aesviHdeKUmm CNHOK He pa3peLlaeTca MCMosb30BaTb CPEACTBA Ha OCHOBE YETBEPTUUHOTO aMMOHMS, XJ10Pa 1
nepeKrncu Bofopoaa. T CPeACTBa MOryT NOBPEANT CIIHKY.

2 [esnHbuumpyoume cpeactea HE adpdeKTMBHBI NPY 06PabOTKE NOPUCTLIX MOBEPXHOCTEN, HANPUMEP, MOPONOHA UK AepeBa.
MpY HEOOXOANMOCTM X MOXHO OUMLLATL BPYUHYIO BNIaXKHOM TKaHbI0. VX nonHasa aesunHpekuma HeBoamoxHa 1 oHu HE JOSTKHDI
MCNONb30BATLCA Pa3HBIMY MONb3OBATENAMM.

< VARILITE pekomeHzayeT 1cronb3osaTth 1A Ae3vHGeKLmMmu pacTBop C COfiepKaH1emM M30MPOnMIOBOro Cnvpta He mMexee 70%.
Mpu ouncTKe 1 Ae3nHeKLMM Kopryca v3beraiTe nonafaHna XUaKoCTel Nog OKaHTOBKY.

Mopapok ouncTku n AesnHdpekuun yexna:
CMOTPUTE CUMBOSIbI, KACAIOLMECA OUUCTKM 1 CTUPKM, B 3TOM OPOWIOPE 1 Ha TabinUKe-NamaTKe.

Mopapok ouncTkn n AeanHdeKuMn NoJYLIKN:

1. CTvipaiiTe nogyLwKy BpyUHyio ropavei BogonposoaHoin Bogol (40C) Ao yaaneHua Bcex BUAUMBIX 3arpasHeHnit. [Npy HeobxoammocTu
MCMONb3YITE MArKOE CPeACTBO ANA MbITbA NOCYAbl. [pY HEOBXOANMOCTV NOBTOPHTE NPOLELYPY.

2. TwaTenbHO NPOMOSIOLLMTE MOAYLLKY, UTOObI MOSIHOCTBIO BIMBITh U3 HEE MbINO.

3. [lanTe nogyLwuke NPOCOXHY T MUHUMYM 30 MUHYT.

4. OnpeickaiiTe BCto noaytwky 70% pactsopom m3onponinosoro cnvpra (UMC), utobbl OHa NOMHOCTBIO NPONUTANach UM,
5. Onpbickas nogyLwky 70% pacteopom MIMC, nogoxante 10 MAHYT.

6. [loBTOpHUTE 3Tanbl 4 11 5 elle pas.

MNepea fanbHeWVM NCNoNb30BaHKeM ybeanTeCh, YTO MOAYLLKa NOIHOCTbIO BbICOXa.

MopAaoK ouncTku U AesnHeKuun Kopnyca:

1. MoiiTe Kopnyc BpyUHyto ropaueil BogonpoBoaHo Bofgoi (40C) 40 yaaneHva Bcex BUAMMBIX 3arpsasHeHuii. Mpn HeobxoamnmocTu
VICNONb3yITe MArKOEe CPEACTBO ANA MbITbA NOCYAbI. [1pK HEOOXOANMOCTY NOBTOPUTE MPOLIEAYPY.

\I'ZE 2./1na ﬂeiMHd}eKLlVIM onpebickanTte 70% pacTBOPOM M30MPONUAOBOrO CANPTa, MPOMNWTas BCe NOBEPXHOCTY. [10C/1e ONPbLICKUBAHNA

6 nogoxavte 10 MUHYT.
Mepen nanbHelWwyM 1Cnosb3oBaHMeM yOeamTeCh, UTO KOPMYC MOSIHOCTBIO BbICOX.

TPAHCMOPTUPOBKA, YTUJIU3ALUUA N COAAYA HA BTOPUYHOE CbIPbE

Ecnu Bam bypeT Heobxoammo nepesesty Bale n3genve VARILITE, nomecTiTe ero B NonnaTUNEHOBbI MAKET AN 3alyTbl CIUHKK OT
3arpAZHEHWIA, 3aTeM YNIOKMTE B KAPTOHHBIN ALK 1A NEPEBO3KM.

[0 OKOHYaHMM CPOKa Ciyx0bl yTnmanpyiite nsaenvie VARILITE kak 06bluHbIA MycOp, B COOTBETCTBMM CO BCEMU AENCTBYIOLWMMI MECTHBIMI
npasunamut. YTobbl y3HaTb, MOANEXUT N U3fenvie BTOPUYHON nepepaboTke, 0OpaTHTECH B Ballly MECTHYIO OPraH13aLmio No coopy BTOPCbIPbA.

CBEAEHUNA OB U3rOTOBUTEJIE U TAPAHTUN

3a nHpopmaumeit o rapaHTum Ha nsgenve VARILITE obpaliaiitect K Avnepy Win AUCTprbbioTopy, y KOTOPOTo Bbl Nprobpenn naenue.

YKazaHHble HVXe U3AEeUA MOTyT ObiTb 3aLMLIEHBI OAHVIM U HECKOMBbKIMM MATeHTamu 1 TOprosbiMy Mapkamm CLUA v apyrix CTpaH: cuctemsl
cnmnHoK lcon™ v cnnnkwm JUNIOR.

B cnyuae cepbesHor npobnembl nm Tpasmbl cooblmnte 0b MHUmAeHTe B oTaen obcnyxunsaHua knveHtos VARILITE. Eciv Bbl npoxvisaeTe 8
cTpaHe Esponerickoro Coto3a, CoobLUMTE TaKkke 13roTOBUTENIO MW AUCTPMOBIOTOPY 1 B KOMMETEHTHbIN OpraH Balei cTpaHbl-uneHa EC.

CBeaeHus, ykasaHHble B HaCTOALEM PYKOBOACTBE, MOTIN M3MEHUTBCA CO BPEMEHM €ro BbIXOAA B NevaTb.
Caman cBexas MHpopmaLmnsa nmeeTca Ha Halwem Beb-cainte www.VARILITE.com.

V13aenvie MOXHO 3apervcTprMpoBaTh Ha Halwem Beb-cainte www.VARILITE.com.

™

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c €
Seattle, WA 98134 US 30175 Hannover, Germany

TenedoH: (800) 827-4548
Makc: (206) 343-5795
WWW.VARILITE.com

OTBOPOT-
PYKOATKA UTIA3 B
KOPMYCE

YKasaHusA No ouncTKe
" ae3nHpeKunn
yexna

= [

YKasaHuA No oYncTke
n ae3nHpeKunn
nogywKkn

& =

Ae3nHbekymmn
noaywKu n Kopnyca

§ O
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® DULEZITE INFORMACE O VYROBKU

Zdadovy systém Icon™ / Zadovd opérka JUNIOR

S MONTAZNIMI PRVKY VARILOCK™
Navod k pouziti

DiileZitd pozndmka pro prodejce:

Poskytnéte uzivateli nebo pecovateli tento ndvod.

Pro dodavatele:

Zajistéte, aby uZivatel této zddové opérky pro invalidni voziky obdrzel tyto
dlezité informace o vyrobku a aby jim porozumél.

Navod je urcen pro tyto vyrobky

Icon™ Back Low, Icon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, zddova opérka JUNIOR Mid a zddova
opérka JUNIOR Deep

VARILITE

Urcené pouziti a kontraindikace

Zadové systémy Icon a zaddové opérky JUNIOR jsou zkonstruovény pro uzivatele invalidnich vozik{ a jsou urceny k trvalé instalaci na invalidni
voziky. Tyto zédové opérky poskytuji podporu a polohovani trupu a panve a snizuji tlak na pater.

)
100 1bs <30cm 3 30cm-53cm () >53cm
) s ) A 400 Ibs )
(<12in) (12in-21in) (>21in)

Lze je instalovat na trubky rému opéradla voziku, které maji okrouhly prifez o priméru 25, 22 a 19 mm.

Diilezita varovani a bezpec¢nostni informace

Viyrobky VARILITE musi vybirat, konfigurovat a predepisovat odbornik na problematiku sezeni se zkusenostmi s usazenim a polohovéanim téla,
ktery dokéze urcit, zda je vyrobek vhodny pro konkrétni potieby daného uzivatele. Prohlaseni o urceném pouziti vyrobku neni samo o sobé
dostacujici k takovému vybéru.

K ZABRANENI ZRANENI je pfed pouzitim vyrobku VARILITE nezbytné precist si viechny pokyny a varovéani v tomto ndvodu, porozumét jim
a dodrzovat je.

S pouzivanim invalidnich vozikd a zafizenf k jejich prizplsobovani jsou spojena rizika. Jestlize budete pouzivat invalidni vozik nebo zédovou
opérku nespravné, mlzete utrpét vazny Uraz.

/\ VAROVANI

Instalaci, Upravy a jakékoli modifikace zddové opérky VARILITE musf provadét vyhradné kvalifikovany odbornik na sezent.

Ujistéte se, Ze na polstari opérky ani na potahu nejsou zadné predmeéty, které by mohly polstar poskodit nebo zpdsobit vznik tlakovych
boda.

Nikdy nepouzivejte zddovou opérku VARILITE, jestlize kterékoli jeji montazni prvky chybi, spravné nefunguji nebo jsou poskozeny. Jakékoli
opravy nebo Upravy zddové opérky mize provadét pouze kvalifikovany odbornik.

Nikdy neprekracujte maximalni nosnost invalidniho voziku, ur¢enou jeho vyrobcem.

Nikdy neprekracujte maximalni nosnost zadové opérky.

Nikdy necvicte s ¢inkami ani neprovéadéjte jiné bézné ¢innosti, které by mohly zptsobit prekro¢eni maximalni nosnosti invalidniho voziku.
Nikdy nezvedejte invalidni vozik uchopenim za zddovou opérku.

Nikdy neuchovévejte zéddovou opérku v prostiedi s extrémné vysokou teplotou, ani ji nevystavujte na delsi dobu pfimému slune¢nimu
svétlu. Jestlize ponechate zédovou opérku na slunci nebo v horkém automobilu, mize se jeji povrch zahféat na extrémné vysokou teplotu.
Nikdy nepouzivejte zddovou opérku bez potahu. Pouzivani zddové opérky bez potahu zvysuje riziko jeji hoflavosti. KdyZ se polstar a potah
pouzivaji spolecné, vsechny zadové opérky VARILITE spliiuji pozadavky na pozarmi bezpecnost norem ISO 7176-16 a 1ISO 8191-1.

Nenechévejte posuvna tlacitka v oteviené poloze. To by mohlo zpUsobit vysunuti posuvnych drzakd z pouzder a odpadnuti zddové opérky
od voziku. Nasledkem mUze byt vazny Uraz. Obr. A

VAROVANI OHLEDNE BEZPECNOSTI PREPRAVY V MOTOROVEM VOZIDLE:

SPRAVNE

Obr. A

NESPRAVNE ‘ ‘

Vysvétlivky k symbolim

Limit hmotnosti

Varovani / Upozornéni

Povéreny zastupce v Evropské
unii

Sitka vyrobku

[ E B

Hloubka vyrobku

(o]
—
=

Orientace spodni strany
vyrobku

Predni ¢ast vyrobku

Zadni ¢ast vyrobku

Vyrobce

Datum vyroby

Nahlédnéte do elektronického
navodu k pouziti

ZIEIHEN AR

Roztok obsahujici nejméné
70 % isopropylalkoholu.
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@ Zddovy systém Icon™ / Zddovd opérka JUNIOR Névod k pouziti

Nejbezpecnéjsim zplisobem je presednout z invalidniho voziku do sedacky instalované vyrobcem vozidla a pouzit zadrzny systém pro
cestujici, testovany s pouzitim pfislusnych narazovych zkousek. Opomenuti pouzit pfisluiné zadrzné zafizeni ve vozidle mdze mit za
nasledek vazny Uraz nebo usmrcent.
Pozadavky norem ANSI RESNA WC-20 a ISO 16840-4 se nepokladaji za uplatnitelné na jednotlivé soucdsti sedacich systéma. Tyto normy se
vztahuji na kompletnf sedaci systémy, sklddajici se ze sedaciho povrchu a zadovych opérek pouzitych spole¢né v konkrétni konfiguraci.

Z&dové opérka Icon Tall Sirokd 45,7 cm a sedacf systém Evolution™ Siroky 45,7 cm a hluboky 45,7 cm byly zkonfigurovény na rdm
zastupného invalidniho voziku a Uspésné podrobeny nérazovym zkouskam s pouzitim testl ur¢enych normou ANSI RESNA WC-20.
Jestlize si poskytovatel preje konfigurovat vyrobky VARILITE k pouZiti pfi piepravé motorovym vozidlem, musi kvalifikovany odbornik na
sezeni provést prislusné vyhodnoceni rizik.

/\\ UPOZORNENI

Zadové systémy Icon Back Mid a Icon Back Tall jsou kompatibilni s laterdlnimi opérkami VARILITE PAL a s fixnimi laterdInimi opérkami.
Jestlize byla vase zadové opérka konfigurovana s lateralnimi hrudnimi opérkami, podivejte se na pokyny k pouziti téchto opérek, uvadéjici
konkrétni informace o jejich bezpec¢nosti a ¢innosti.

K zajisteni optimalni funk&nosti a neporusenosti pénové vyplné doporucuje spolecnost VARILITE nejméné jednou tydné ponechat ventil
polstare zadové opérky VARILITE pfes noc otevieny, aby se tak mohl polstér zcela nafouknout. Kdyz budete chtit polstaF znovu pouZzit,
zopakujte postup ,Instalace a Upravy nastaveni polstare”.

VARILITE

Podrobné tdaje a specifikace

MONTAZNI NASTAVOVACI

OBJIMKA

POSUVNE
TLACITKO

DRZAK
SKOREPINY

) OTVORK
POSUVNY TRVALEMU
DRZAK PRIPEVNENI

Materialy pouzité ke konstrukci zadovych opérek VARILITE:

Spole¢nost VARILITE nepouziva ke konstrukci svych vyrobkd zédné materidly obsahujici latex ani ftaldty.

VARILITE

Pouzivani zadové opérky

SEJMUTI

*POZNAMKA: Kdyz
jsou utazeny srouby

k trvalému pfipevnéni
opérky, nelze
vysunout posuvné
drzaky z pouzder.
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@ Zddovy systém Icon™ / Zddovd opérka JUNIOR Névod k pouziti

VARILITE

INSTALACE A UPRAVY NASTAVENI POLSTARE:

Nafouknuti polstdre:
1. Pred nafouknutim poltare z néj odstrante jakoukoli zatéz.
2. Oteviete vzduchovy ventil jeho otocenim proti sméru hodinovych rucicek.
3. Po nafouknuti polstare zaviete vzduchovy ventil jeho otocenim ve sméru hodinovych rucicek.
Uprava polstdre:
1. Pfi Upravé objemu vzduchu v polstafi zadové opérky VARILITE zacnéte se zcela nafouknutym polstafem a zavienym ventilem.
2. Posadte se na vozik do bezpecné polohy.
3. Oteviete ventil oto¢enim proti sméru hodinovych rucicek a nechte unikat vzduch.
4. Jakmile dosahnete nejpohodinéjsi polohy téla s nejlepsi podporou, zavrete ventil.
Sejmuti polstdre:
1. Potdhnéte polstai smérem vzh(ru, aby se jeho potah oddélil od skofepiny opérky.
2. Oddélte klopu potahu proviéknutou vyfezem rukojeti od Uchytné plosky na zadnf strané skofepiny a protdhnéte klopu skrze vyrez ve
skorepiné.
3. Oddélte zadni stranu polstafe od klopy pfichycené uvnitf potahu.
Pozndmka: K instalaci pouZijte kroky tohoto postupu v opacném poradi.

RESENi PROBLEMU

Jestlize potfebujete dalsi pomoc, podivejte se do Navodu k instalaci zddového systému Icon a zadové opérky JUNIOR, nebo kontaktujte
zékaznickou sluzbu spolec¢nosti VARILITE.

CISTENI A DEZINFEKCE
A Varovani: Nepouzivejte k dezinfekci zddové opérky pfipravky na bazi kvarternich amoniovych soli, chloru nebo peroxidu vodiku. Tyto
piipravky mohou zédovou opérku poskodit.

C Dezinfekénf prostfedky NEJSOU Ucinné pfi pouZiti na poréznich povrsich, jako jsou napf. pénové materidly nebo dfevo. Tyto povrchy
Ize podle potieby ¢istit ruéné otirdnim navihéenou utérkou. Nedaji se Ucinné dezinfikovat a vyrobky s takovymi povrchy NESMI sdilet
rdzni uzivatelé.

<t Spolecnost VARILITE doporucuje pouZivat jako dezinfekeni prostfedek roztok obsahujici nejméné 70 % isopropylalkoholu.
6 Pri cisténi a dezinfekci skofepiny opérky dévejte pozor, aby kapalina nevnikla pod lemovéni jejiho okraje.

Postup cisténi a dezinfekce potahu:

Podivejte se na symboly tykajici se pranf uvedené v tomto dokumentu a na Stitek vyrobku s pokyny k péci a pouzivéani.

Postup cisténi a dezinfekce polstare:

1. Perte poldtar ru¢né s pouzitim horké vody z kohoutku (40 °C), dokud z polstafe neodstranite vsechny viditelné necistoty. Podle
potteby pouzijte jemny tekuty prostfedek na myti nddobi. Pokud je to zapotiebi, opakujte postup.

2. Peclivé pol3tar vymachejte, aby se z néj vyplavilo vsechno mydlo.

3. Nechte polstar schnout nejméné po dobu 30 minut.

4. Nastifkejte pomoci sprejové lahvicky na cely polstaF 70% roztok isopropylalkoholu (IPA) tak, aby jim byla prosycena celd poduska
polstare.

5. Nechte 70% roztok IPA pdsobit 10 minut.

6. Znovu zopakujte kroky 4 a 5.

Polstar musi byt zcela suchy, nez jej mizete opét normélné pouzivat.

Postup cisténi a dezinfekce skofepiny:

1. Omyvejte skofepinu ru¢né s pouzitim horké vody z kohoutku (40 °C), dokud z ni neodstranite viechny viditelné necistoty. Podle
potteby pouzijte jemny tekuty prostfedek na myti nadobi. Pokud je to zapotfebi, opakujte postup.

< 2. Kdezinfekci skofepiny na ni nastfikejte pomoci sprejové lahvicky 70% roztok isopropylalkoholu tak, aby jim byly pokryty véechny

povrchy. Nechte roztok pasobit 10 minut.

NeZ budete skofepinu opét normalné pouzivat, musf byt zcela sucha.

PREPRAVA, LIKVIDACE A RECYKLACE

Pokud potfebujete zasilat vyrobek VARILITE, viozte jej do plastového sacku, aby se na zddovou opérku nedostala $pina a necistoty, a pak ji
vlozte do kartonové prepravni krabice.

Po uplynuti doby pouzitelnosti zachdzejte s vyrobkem VARILITE jako s obecnym odpadem a zlikvidujte jej v souladu s pfislusnymi mistnimi
predpisy. Kontaktujte pfislusny Urad, chcete-li Zjistit, zda a jakym zpUsobem lze vyrobek recyklovat.

INFORMACE O VYROBCI A ZARUCE
Informace o zéruce na vyrobek VARILITE vdm sdéli prodejce nebo distributor, od kterého jste vyrobek zakoupili.

Na vyrobky se mlze vztahovat jeden nebo vice patentd USA a mezindrodnich patentl a ochrannych zndmek, véetné téchto: zadovy systém
lcon™ a zadova opérka JUNIOR.

Pokud by doslo k zdvaznému problému nebo zranéni, informuijte o tom prosim zakaznickou sluzbu spole¢nosti VARILITE. Jestlize se nachazite
v nékterém ze statd Evropské unie, informuijte také vyrobce nebo distributora a pfislusny Urad v ¢lenském stété, ve kterém méte bydlisté.

Informace uvedené v tomto ndvodu se mohly od vytisténi tohoto dokumentu zménit. Aktudlni informace jsou k dispozici na nasem webu na
I:E adrese www.VARILITE.com.
Viyrobek muzete registrovat na nasem webu na adrese www.VARILITE.com.

aal [EcReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c E
Seattle, WA 98134, USA 30175 Hannover, Némecko

Telefon: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
WWW.VARILITE.com

VZDUCHOVY
VENTIL

VE SKOREPINE

Pokyny k ¢isténi
a dezinfekci potahu

& &

Pokyny k cisténi
polstare a skofepiny

Pokyny k dezinfekci
polstare a skofepiny
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@ INFORMACAO IMPORTANTE SOBRE O PRODUTO

VARILITE

Icon™ Sistema de encosto/Apoio de costas JUNIOR
COM EQUIPAMENTO VARILOCK™

Manual de instrucoes

Aviso importante para os revendedores:
Forneca este manual ao utilizador ou cuidador.

Fornecedor:
Certifique-se de que o utilizador desta almofada para cadeira de rodas
recebe e compreende esta informagao importante sobre o produto.

Produtos abrangidos por este manual

lcon™ Back Low, lcon™ Back Mid, lcon™ Back Tall, Apoios de costas Icon™ Back Deep,
JUNIOR Mid Back e JUNIOR Deep

Utilizacao prevista e contraindicacoes

Os apoios de costas Icon e JUNIOR séo concebidos para utilizadores de cadeira de rodas, e sao destinados a ser instalados
em cadeiras de rodas. Estes apoios de costas proporcionam apoio € posicionamento ao tronco e a pélvis, e reduzem a Glossario de simbolos
presséo na espinha dorsal.

. . . Limite de peso
100 Ibs <30 cm 00 30cm-53cm 200 1on >53cm
45k (<12in) (12in-21in) (>21in)

Adverténcia/Precaucao

Para utilizagdo com barras redondas de 256 mm, 22 mm ou 19 mm de diametro.

Informacoes importantes relativas a precaucoes e seguranca

Os produtos VARILITE deveréo ser selecionados, configurados e receitados por um profissional de acomodacéo especialista
em acomodacgao e posicionamento, e capaz de determinar se o produto é adequado para as necessidades especificas de um
individuo. A declaracao de utilizagao prevista por si s6 ndo é suficiente para fazer tal determinacéao.

PARA EVITAR LESOES, leia, compreenda e siga todas as instrucdes e adverténcias neste manual antes de utilizar o seu
produto VARILITE.

Existem perigos associados com a utilizagdo de cadeira de rodas e equipamentos adaptéveis. Se fizer uma ma utilizagdo da
sua cadeira de rodas ou do seu apoio de costas, pode sofrer lesdes graves.

Representante autorizado
na Uniao Europeia

Largura do produto

Profundidade do produto

/\ ADVERTENCIAS

e Ainstalacédo, o ajuste e qualquer modificacdo do seu apoio de costas VARILITE deve ser executada apenas por um
profissional de acomodacéo qualificado.

e Assegure-se de que a almofada e a capa ndo tém quaisquer objetos estranhos que possam danificar a almofada ou causar
presséo localizada acrescida.

e Nunca utilize o seu apoio de costas VARILITE se faltar algum equipamento, ou se algum estiver avariado ou danificado.
Procure ajuda qualificada para quaisquer reparacdes ou ajustes.

e Nunca exceda a capacidade de peso da cadeira de rodas, conforme especificada pelo fabricante.
e Nunca exceda a capacidade de peso do apoio de costas.

Orientacao de baixo ou
inferior do produto

—

Parte frontal ou anterior
do produto

Costas ou parte posterior

do produto
e Nunca execute treino com pesos ou outra atividade da vida quotidiana que faca com que exceda a capacidade de peso da
cadeira de rodas.
e Nunca levante a cadeira de rodas pelo apoio de costas. i
Fabricante

e Nunca armazene o seu apoio de costas em condigoes de calor extremo ou exposto a luz solar direta por longos periodos de
tempo. As superficies dos apoios de costas podem ficar extremamente quentes caso sejam deixadas expostas a luz solar
ou dentro de um carro exposto ao sol.

e Nunca utilize 0 apoio de costas sem a sua capa. Utilizar o apoio de costas sem a respetiva capa aumenta o risco de
inflamabilidade. Quando a almofada e a capa séo utilizadas em conjunto, os apoios de costas VARILITE cumprem os
requisitos de inflamabilidade das normas ISO 7176-16 e ISO 8191-1.

e Nunca deixe as tampas deslizante na posicao aberta. Fazé-lo pode fazer com que os suportes deslizantes desengatem dos
apoios, fazendo com que o apoio de costas caia da cadeira de rodas. Isto pode resultar em lesoes graves. Fig. A

Data de fabrico

Consultar instrugoes de
utilizagcao em formato

« DL EEFEE P

§ A eletrénico
\\\\ \\\
N\ N\ )
A ) Solugédo formada por
alcool isopropilico a, pelo
menos, 70%.
INCORRETO ‘ ‘ \ CORRETO Fig. A
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@ Icon™ Sistema de encosto/Apoio de costas JUNIOR Manual de instrugoes

VARILITE

ADVERTENCIA DE SEGURANGCA RELATIVA AO TRANSPORTE NUM VEICULO A MOTOR:

E mais seguro transferirse da sua cadeira de rodas para um banco do veiculo instalado pelo fabricante, e utilizar o sistema de retencao do ocupante
testado em colisdes do veiculo. A falha na utilizacdo do equipamento adequado para retencao num veiculo pode resultar em lesdes graves ou morte.

e As normas ANSI RESNA WC-20 e ISO 16840-4 nao sao consideradas aplicaveis para componentes de sistemas de assento individuais. Estas normas
abordam sistemas de assento completos que consistem numa superficie de assento e um apoio de costas utilizados em conjunto numa configuracao
especifica.

e Um apoio de costas Icon Tall de 45,72 cm de largura e um sistema de assento Evolution™ de 45,72 ¢cm de largura por 45,72 cm de profundidade foram
configurados para uma estrutura de uma cadeira de rodas de substituicdo e testados contra as colisdes com sucesso de acordo com o teste especificado na
norma ANSI RESNA WC-20.

e Deve ser executada uma avaliacdo do risco por profissionais de acomodacao competentes no caso de um prestador pretender configurar produtos VARILITE
para utilizagdo durante o transporte em veiculos a motor.

/\ PRECAUGOES

e Os produtos Icon Back Mid e Icon Back Tall sao compativeis com o VARILITE PAL e com os Apoios laterais fixos. Se o seu apoio de costas for configurado
com apoios toracicos laterais (laterais), consulte as instrugoes para utilizacao fornecidas com os laterais para informacéo sobre a operacao e seguranca
especifica.

e Para assegurar um desempenho e uma integridade ideais da espuma da almofada, a VARILITE recomenda que deixe a vélvula aberta e permita que a
sua almofada das costas VARILITE encha totalmente durante a noite, pelo menos, uma vez por semana. Repita o procedimento “Instalacéo e ajuste da
almofada” quando estiver pronto para a utilizar novamente.

Detalhes e especificacoes do produto

SUPORTE DE
BARRA

PLACA
AJUSTADORA

TAMPA
DESLIZANTE

SUPORTE DA
ESTRUTURA VARILITE

ORIFICIO DE

SUPORTE
DESLIZANTE MONTAGEM
PERMANENTE

Materiais utilizados na construcao do apoio das costas VARILITE:
A VARILITE nao utiliza latex ou ftalatos em nenhum componente da construgdo dos nossos produtos.

Operacao do apoio de costas
REMOCAO

*NOTA: quando

os parafusos

de montagem
permanente estao
acoplados, os
suportes deslizantes
nao podem ser
removidos do apoio
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@ Icon™ Sistema de encosto/Apoio de costas JUNIOR Manual de instrugoes

INSTALAGAO E AJUSTE DA ALMOFADA:

Encher a almofada:

1. Para encher a almofada, remova a carga sobre a mesma.

2. Abra a vélvula de ar ao rodé-la no sentido contrério ao dos ponteiros do relégio.

3. Quando a almofada estiver totalmente cheia, feche a vélvula de ar ao roda-la no sentido dos ponteiros do relégio.
Ajustar a almofada:

1. Para ajustar o nivel de ar da almofada de apoio de costas VARILITE, comece com a almofada totalmente cheia e a valvula

fechada.

2. Posicione-se de forma segura na sua cadeira de rodas.

3. Rode a vélvula no sentido contrério ao dos ponteiros do relégio para abrir a vélvula e libertar ar.

4. Feche a vélvula quando alcancar a posicdo de maior apoio e mais confortavel.
Remover a almofada:

1. Puxe a almofada para cima para desprender a cobertura da estrutura.

2. Retire a aba da pega do remendo da pega dentro da estrutura e puxe a aba através da ranhura na estrutura.

3. Remova a almofada das costas da aba anexa no interior da capa.

Nota: a instalacdo é o procedimento contrério a remocao.

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Para assisténcia adicional, consulte o guia de instalagao de apoio de costas JUNIOR e do sistema de encosto Icon, ou contacte o
servico de apoio ao cliente da VARILITE.

LIMPEZA E DESINFE(;AO
A Adverténcia: ndo utilize produtos a base de amdnio quaternario, cloro ou perédxido de hidrogénio para desinfetar o seu
apoio das costas. Estes produtos podem danificar o seu apoio das costas.

& Os desinfetantes NAO s&o eficazes em superficies porosas, tais como espuma ou madeira. Caso seja necessario, pode
limpar estas superficies manualmente com um pano humido. Nao é possivel desinfeté-las eficazmente e NAO devem
ser utilizadas por individuos diferentes.

< AVARILITE recomenda a utilizagdo de uma solugdo de élcool isopropilico a, pelo menos, 70% como desinfetante.
Agquando da limpeza e desinfecao da estrutura, evite deixar liquido por debaixo das extremidades.
Procedimento de limpeza e de desinfecao da capa:
Consulte os simbolos de lavagem neste documento e na etiqueta de cuidados e utilizagao.
Procedimento de limpeza e de desinfecao da almofada:

1. Lave manualmente a almofada em dgua quente (40°C) corrente até que a sujidade visivel seja removida da almofada.
Utilize detergente liquido suave caso seja necessério. Repita, caso necessario.

2. Enxague bem a almofada, para que o detergente seja totalmente removido da mesma.
3. Deixe a almofada secar durante pelo menos 30 minutos.

4. Pulverize totalmente a almofada com éalcool isopropilico a 70%, assegurando-se de que a totalidade do coxim é
pulverizada.

5. Deixe a solucéo de élcool isopropilico a 70% atuar na almofada durante 10 minutos.
6. Repita os passos quatro e cinco.
Assegure-se de que a almofada estd completamente seca antes de retomar a utilizagdo normal.

Procedimento de limpeza e de desinfecao da estrutura:

1. Lave manualmente a estrutura em dgua quente (40 °C) corrente até que a sujidade visivel seja removida. Utilize
detergente liquido suave caso seja necessario. Repita, caso necessario.

<+ 2. Para desinfetar, pulverize com alcool isopropilico a 70%, assegurando-se de que todas as superficies sao pulverizadas.
Mantenha o produto molhado durante 10 minutos.

Assegure-se de que a estrutura esta completamente seca antes de retomar a utilizagdo normal.

TRANSPORTE, ELIMINAGAO E RECICLAGEM

Caso necessite de enviar o seu produto VARILITE, cologue-o num saco de plastico para evitar sujar o apoio das costas, e
coloque-o dentro de uma caixa de transporte em cartéo.

No final da sua vida util, trate o seu produto VARILITE como lixo comum e elimine-o de acordo com todos os regulamentos
locais aplicaveis. Contacte a sua entidade de reciclagem local para determinar se existem opcoes de reciclagem para o produto.

INFORMA(}OES DO FABRICANTE E GARANTIA
Para obter mais informacdes acerca da garantia do produto VARILITE, consulte o revendedor ou distribuidor a quem comprou
o produto.

Os produtos podem ser abrangidos por uma ou mais patentes ou marcas registadas dos EUA ou internacionais, incluindo os
produtos de sistema de encosto Icon™ e apoio de costas JUNIOR.

Na eventualidade da ocorréncia de um problema ou lesédo grave, comunique o incidente ao servigo de apoio ao cliente da
VARILITE. Para além disso, se residir na Unido Europeia, notifique o fabricante ou distribuidor, bem como a autoridade
competente do Estado Membro onde reside.

As informacdes impressas neste manual podem ter sido alteradas desde que este documento foi impresso.
As informacdes atuais estao disponiveis no nosso website em www.VARILITE.com.

O registo dos produtos esté disponivel no nosso website em www.VARILITE.com.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c €
Seattle, WA 98134 EUA 30175 Hannover, Alemanha

Telefone: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

VARILITE

VALVULA
DE AR

ABA DA PEGA
E RANHURA DA
ESTRUTURA

Instrugoes de
limpeza e de
desinfecao da capa

= [

Instrucoes de
limpeza da
almofada e da
estrutura

Instrucoes de
desinfecao da

almofada e da
estrutura

§ O
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@ WAZNE INFORMACJE O PRODUKTACH

VARILITE

Oparcia do foteli Icon™ / model JUNIOR

Z MECHANIZMEM VARILOCK™
Instrukcja uzycia

Wazne zalecenie dla sprzedawcow:
Prosimy udostepnic te instrukcje uzytkownikowi lub opiekunowi.

Dostawca:
Nalezy zadbad, aby osoba uzywajqca wdzka inwalidzkiego z oparciem plecéw
otrzymata i zrozumiata niniejsze wazne informacje o produkcie.

Produkty opisane w tej Instrukcji

Icon™ Back Low, Icon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, JUNIOR Mid Back Support oraz JUNIOR
Deep Back Support

Przeznaczenie i przeciwwskazania Objasnienia symboli

Oparcia Icon i JUNIOR sg przeznaczone dla uzytkownikdw wozkéw inwalidzkich. Oparcia podpieraja i sadowig tutéw i miednice oraz

zmniejszaja nacisk na kregostup.
o O ()
100 Ibs <30cm 30cm-53cm >53cm
300 Ibs 400 Ibs
45kg (<12in) (12in-21in) (>21in)

Nalezy ich uzywac tacznie z okragtymi laskami o $rednicy 25 mm, 22 mm lub 19 mm.

Ograniczenie ciezaru ciata

Ostrzezenie / Uwaga

Autoryzowany przedstawiciel
na terenie UE

Wazne ostrzezenie i informacje o bezpieczenstwie

Produkty VARILITE powinien wybierac, przygotowac i zalecac specjalista majacy doswiadczenie w dziedzinie foteli i podpar¢, umiejacy Szerokosé
okresli¢, czy dany produkt jest odpowiedni do specjalnych potrzeb indywidualnych. Samo okreslenie zamierzonego uzytku nie wystarcza,
aby podja¢ decyzje.
ABY UNIKNAC USZKODZENIA CIALA, przed rozpoczeciem uzywania produktu VARILITE nalezy zapozna¢ sie z instrukcja i ostrzezeniami.
Gtebokos¢

[ E B

Urzadzenia wspomagajace dla osob niepetnosprawnych nie sg catkowicie bezpieczne. Wézki inwalidzkie i oparcia plecéw uzytkowane
nieodpowiednio moga spowodowac powazne uszkodzenia ciata.

/\ OSTRZEZENIA

Utozenie ku dotowi

(o]
—
=

Montaz, regulacje i wszelkie modyfikacje oparcia VARILITE musi wykona¢ fachowiec.

Nalezy sprawdzi¢, czy w poduszce i powfoczce nie ma przedmiotéw, ktére mogtyby je uszkodzi¢ lub powodowad miejscowy ucisk.

Opar¢ VARILITE mozna uzywac tylko jezeli wszystkie elementy mocujace s zamontowane, dziatajg prawidtowo i nie sg uszkodzone.
Wszelkie naprawy i regulacje muszg by¢ wykonane przez fachowca.

Nie wolno przekracza¢ okreslonego przez producenta obcigzenia wozka.
Nie wolno przekracza¢ obcigzenia oparcia plecéw.

Utozenie ku przodowi

. PR N . . - . B Utozenie ku tytowi
Nie wolno wykonywac ¢wiczen z obcigzeniem ani innych codziennych czynnosci powodujacych przecigzenie wozka.

Nie wolno podnosi¢ wdzka chwytajac go za oparcie.

Nie wolno przez dtuzszy czas przechowywac oparcia w przegrzanym pomieszczeniu ani narazac na bezposrednie nastonecznienie.
Pozostawione na storicu lub w rozgrzanym samochodzie oparcie plecow moze stac sie niebezpiecznie gorace. Producent
Nie wolno uzywac oparcia bez powtoczki. Uzywanie poduszki bez powfoczki zwieksza ryzyko zapalenia. Gdy poduszka i powtoczka sa

uzywane razem, oparcia plecow VARILITE spefniaja wymagania norm fatwopalnosci ISO 7176-16 1 1SO 8191-1.

Suwaki ustalajace wysokos¢ oparcia musza byc zawsze zaryglowane. Otwarty suwak mégtby umozliwi¢ wysuniecie wspornika z osadly i

spowodowac wypadniecie oparcia z wdzka. Mogtoby wéwczas dojs¢ do powaznego urazu. Rys. A Data produkgji

W
N\

Sprawdzi¢ w elektronicznej
JInstrukeji uzytkowania”

Roztwér alkoholu
izopropylowego co najmniej
70%

ZIEIHEN AR

Rys. A
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@ Instrukcja obstugi oparcia do fotelilcon™ / model JUNIOR

BEZPIECZENSTWO W RUCHU DROGOWYM: OSTRZEZENIE
Najbezpieczniej jest przeniesc sie z wdzka inwalidzkiego na uznany za bezpieczny fotel samochodowy zainstalowany przez producenta
i uzy¢ sprawdzonego pasa bezpieczenstwa. W przeciwnym razie moze dojs¢ do powaznych obrazen ciata lub $mierci.

Normy ANSI RESNA WC-20 oraz ISO 16840-4 nie odnoszg sie do poszczegolnych elementéw foteli. Odnoszg sie one tylko do kompletnych
foteli z oparciami, w okreslonej konfiguracji.

Oparcie Icon Tall szerokosci 46 cm oraz fotel Evolution™ szerokosci i gtebokosci 46 cm zostaty skonfigurowane na wzor wézka inwalidzkiego
i skutecznie sprawdzone w zderzeniu zgodnie ze specyfikacjg ANSI RESNA WC-20.

Aby skonfigurowac¢ produkty VARILITE do uzytku w pojezdzie samochodowym, ryzyko takiej konfiguracji musi ocenic¢ fachowiec.

/\ UWAGA

- Srednie i wysokie oparcia Icon Back Mid oraz Icon Back Tall mozna stosowa¢ wszedzie tam, gdzie oparcia poprzeczne uchylne (PAL™) i
nieruchome VARILITE. JeZeli oparcie plecow zostato potaczone z poziomymi oparciami piersiowymi, nalezy sie zapoznac z instrukcjami
bezpiecznego uzytkowania opar¢ poziomych.

Aby poduszki i pianka sprawowaty sie jak najlepiej, VARILITE zaleca pozostawienie na noc otwartego wentyla co najmniej raz w tygodniu,
aby tylna poduszka VARILITE catkowicie sig napetnita. Przed powtérnym uzyciem nalezy powtdrzy¢ procedure ,Utozenie i dopasowanie
poduszki”.

VARILITE

Szczegotowy opis i dane techniczne

POWLOCZKA /3

UCHWYT PODUSZKA

LASKI

PLYTKA
REGULACYJNA

KAPTUREK
SUWAKA

WSPORNIK
PODPORY

VARILITE
wl

oD

Materiaty uzyte do produkcji oparcia plecéw VARILITE:
W wyrobach VARILITE nie uzywa sie lateksu ani ftalandw.

Obstuga oparcia plecéw
DEMONTAZ

* UWAGA: Gdy

Sruby mocujace sg
dokrecone, uchwytow
suwaka nie mozna
wysung¢ z imadta.
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@ Instrukcja obstugi oparcia do fotelilcon™ / model JUNIOR

PRZYGOTOWANIE | DOPASOWANIE PODUSZKI:

Napetnianie poduszki powietrzem
1. Nadmuchac¢ poduszke, gdy nie jest niczym obcigzona.
2. Otworzy¢ zawor odkrecajac go w lewo.
3. Gdy poduszka bedzie napetniona, zamknac wentyl zakrecajac go w prawo.

Regulacja napetnienia poduszki:

1. Regulacje nalezy zacza¢ od poduszki catkowicie napetnionej, z zamknietym wentylem.

2. Usigs¢ wygodnie w wozku.

3. Odkreci¢ zawdr w lewo i wypusci¢ powietrze.

4. Gdy osiggnieta zostanie najwygodniejsza pozycja i najlepsze podparcie, zakreci¢ zawor.
Wyjmowanie poduszki:

1. Wyciagna¢ poduszke ku gérze, zdejmujac z niej poszewke.

2. Uwolni¢ uchwyt ze skorupy i wyciaggna¢ go z otworu.

3. Wyczepi¢ poduszke oparcia z uchwytu wewnatrz powtoczki.

Uwaga: Zainstalowac¢ ponownie w odwrotnej kolejnosci

DIAGNOSTYKA

I:Iﬂ Dodatkowe wskazéwki mozna znalez¢ w Poradniku instalacji oparcia Icon i JUNIOR lub zwracajac sie do dziatu obstugi klienta VARILITE.

PRANIE | ODKAZANIE

A Ostrzezenie: Do odkazania nie uzywac czwartorzedowej soli amonowej ani srodkéw zawierajacych chlor lub wode utleniona. Moga
one uszkodzi¢ oparcie.

A Na powierzchniach porowatych, takich jak pianka czy drewno $rodki odkazajace s NIESKUTECZNE. W razie potrzeby mozna je zmywac
recznie wilgotna scierka. Nie mozna ich skutecznie odkazi¢, dlatego MUSZA byc¢ uzywane tylko przez jedng osobe.
< VARILITE zaleca jako srodek odkazajacy co najmniej 70% roztwor alkoholu izopropylowego co najmniej 70%.

6 Podczas czyszczenia i odkazania podpory uwaza¢, aby ptyn nie dostat sie pod krawedz.

Pranie i odkazanie powloczki:

Patrz symbole wskazujace sposéb prania podane w tej publikacji i na metkach z instrukcjg prania.

Pranie i odkazanie poduszki:

1. Uprac poduszke recznie pod biezaca wodg o temp ok. 40°C. W razie potrzeby uzy¢ tagodnego mydta w ptynie. W razie koniecznosci
pranie powtorzyc.

2. Catkowicie wyptuka¢ mydto z poduszki.

3. Zostawi¢ do wyschniecia na co najmniej 30 minut.

4. Spryskac cafa poduszke 70% alkoholem izopropylowym, az do nasycenia.

5. Zostawi¢ w 70% alkoholu izopropylowym na 10 minut.

6. Powtdrzyc czynnosci czwarta i pigta.

Przed ponownym uzyciem sprawdzi¢, czy poduszka catkowicie wyschfa.

Mycie i odkazanie skorupy:

1. Umy¢ recznie pod biezaca woda o temp ok. 40°C, usuwajac widoczne zabrudzenia. W razie potrzeby uzy¢ tagodnego mydta w
ptynie. W razie koniecznosci pranie powtorzyc.

< 2. Zdezynfekowac nasycajac wszystkie powierzchnie 70% alkoholem izopropylowym. Nie osuszac¢ przez 10 minut.
Przed ponownym uzyciem sprawdzi¢, czy skorupa catkowicie wyschfa.

TRANSPORT, USUWANIE | RECYKLING

Do wysytki wyrdb VARILITE wiozy¢ do worka plastykowego, aby nie dopusci¢ brudu i $mieci do skorupy oparcia i wiozy¢ worek do
tekturowego pudta.

Gdy wyréb VARILITE nie bedzie sie nadawat do dalszego uzytku, traktowac go jak odpad, zgodnie z obowigzujacymi przepisami miejscowymi.
Zwrécic sie do miejscowego urzedu ds. recyklingu, aby sie dowiedzie¢, czy istniejg opcje w tym zakresie.

PRODUCENT | GWARANCJA

Po informacje na temat gwarancji produktow VARILITE prosimy sie zwraca¢ do sprzedawcy lub dystrybutora, u ktdrego produkt zostat
zakupiony.

Oparcia plecéw Icon™ oraz JUNIOR Back Support moga byc¢ chronione amerykariskimi oraz zagranicznymi patentami i znakami towarowymi.

Powazne uszkodzenia produktdw oraz ciata prosimy nalezy zgtasza¢ do dziatu obstugi klienta VARILITE. Ponadto osoby zamieszkate na terenie
Unii Europejskiej powinny powiadomic¢ producenta lub dystrybutora oraz inny wiasciwy urzad w kraju zamieszkania.

Informacje podane w tym podreczniku mogly ulec zmianie od czasu publikacji.
Biezace informacje sa dostepne na stronie www.VARILITE.com.

Produkt mozna zarejestrowac na stronie www.VARILITE.com.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41 c €
Seattle, WA 98134 US 30175 Hannover, Niemcy

Telefon: (800) 827-4548
Faks: (206) 343-5795
wwW.VARILITE.com

VARILITE

UCHWYTW
OTWORZE SKORUPY

Instrukcja prania i
dezynfekcji powloczki

=

&

Instrukcja prania
poduszki i skorupy

@B

Instrukcja prania i
dezynfekeji poduszki i
skorupy

§ O
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@ :IHMANTIKEZ NAHPO®OPIEZ EXETIKA METO NPOION
VARILITE

Xootnua mAatncg icon™ / Ztnpiyua miarnc JUNIOR

ME YAIKO VARILOCK™
Eyxelpidio odnylwv

ZnuavTiKn onuEiwon mpog Toug AVTIMPoowmoug:

MapakaloUue va mapéxete To mapov eyxelpidlo otov XprioTn 1j OTOV QPOVTIOTH.
Mpoun6evric:

BeBatwbBeite 6T To dTouo 1TOU XPNOoIUomOIEl TO OTHPIYUA TTAATNG OE QUTO TO
avarnnpiko KapoTodki el AdPBel Kal €XEl KATAVOHOEI QUTEC TIG ONUAVTIKEG
TTANPOPOPIEC OXETIKA UE TO TTPOIOV.

To mpoidv Mou KAAUTITETAL GTO TAPOV EYXEIPiSIo

Icon™ Back Low, Icon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, otrjptypa Méong JUNIOR kat otrptypa
OANG TNG MAATNG JUNIOR

Evdeikvuopevn xprion Kat avtevoeieig rNwoodpt GupBoAwv

Ta otnpiypata mdatng lcon kat JUNIOR éxouv oxeSIa0TEl yia XprioTEC avarmnpIkou KapoTolou Kat poopilovTal yia va epappolovTal oe
avamnpikd Kapdtola. AUTA Ta OTNPIyHATa AATNG TIaPEXOLV OTAPIEN KAl TOTIOBETNON OTOV KOPHO KAl TO OXI0 KAl LEWVOLY TNV THECN OTN

OTTOVOUNIKT) OTHAAN.
() 30cm-53cm ) >53cm
300 Ibs . . 400 Ibs .
W] 2in-21im 211}

()
Ma xprion he otpoyyuholg paBdouc Siapétpou 25 xiA. (1 ivtoag), 22 X (7/8 ivtoad) 1 19 xi\. (1/4 ivtoad).

‘Oplo Bdapoug

Mpoedomoinon / Npoooxn

100 Ibs <3o am
45k (<12in)

E€ouclodotnuévog
QAVTITPOOWTTOG 0TV
Evpwmaikr Evwon

INUAVTIKEG MANPOYOPIEC TTPOEISOTIOINONG KAt AC@PANELAg

Ta mpoidvta VARILITE mpémel va emiéyovTal, va SIapop@@vovTal Kal Va CUVTAYoypa@ouvTal armd aprddlo emayyeAUATia Tmou €xel Teipa oTa
kabiopata kal Ty TomoBETnon Kat elval IKavog va kaBopioel eav To TPOIdV ival KATAMNAO YIa TIC OUYKEKPIUEVES AVAYKEG TOU aTOHOU. H
SAAWON EVOEIKVUOHEVNG XPrONG amd povn TG Sev EMAPKE] Yla AUTOV Tov KaBoPIoHO.

MAdtog mpoidvtog

MPO3. ATTOOYTH TPAYMATIZMOY, SiaBAoTe, KaTavornoTe Kal TNEHOTE OAEC TIC 0SNYIEC KAl TIPOEIGOTIOINTELG TIOU TTIEPIEXOVTAL OTO TTAPOV

EYXELPIOI0 TIPOTOU XPNOILOTOINOETE TO TIPOIOV VARILITE Tou éxeTe. Babog mpoidvtog

el

Yrdpyouv kivduvol Tou oxeTiCovTal HE T XPrion avarneIKWV KApoTolwV Kal TOU TIPOCAPHOCTIKOU EE0TTAIOUOU. EGV KAKOUETAXEIPIOTEITE TO
QVaNTMPEIKG KAPGTOL 1 TO GTHPIYHA TAATNG, EVOEXETAI VA TPAUHATIOTETE GORaPd.

/\ MPOEIAOMOIHEEIE

H eykatdotaon, mpooappoyr kai kaBe Tpomomnoinon Tou otnpiypatog MAGTng VARILITE mpénel va ekteleitat povo amd Katahnho
emayyehpatia kaBlopdtwv.

BeBatwbeite 611 T0 paghdpl kal To kahuppa Sev @épouy Eéva avTiKelueva mou Ba pumopovoay va KATaoTREPYOLV TO LAgNGPL 1} val
TIPOKAAEOOUV TOTTIKI TTiEon.

Mnv xpnotponoleite moTé To otriplypa MAETNG VARILITE edv omoloSrmoTe UAKS Aeimel, SUONEITOUPVEL 1 €XEL OTTAOEL ZNTHOTE EMAYYEAUATIKY
BoriBeia yia K&Be emiokeun 1) pUBLION.

Katw pépog i KatwTepog
TIPOCAVATOMOUOG TOU
TIPOTIOVTOG

w
—
=

MmpooTvo r mpoabio pépog
TOU TTPOI6VTOG

Miow 1 omicBio pépog Tou

Mnv urepRaiveTe MOTE TNV IKAVOTNTA BAPOUC TOU QVarPIKOU KApoToloL OMwg mPodiaypageTal and TOV KATAOKEVAOTH. TPOIdVTOG

Mnv urepBaivete MOTE TNV IKAVOTNTA BAPOUG TOL OTNPIYUATOS TTAGTNG.

Mnv onkwvete ToTé Bépn oUTE Va EKTENEITE ANEC KABNUEPIVEC SPATTNPIOTNTES TIOU EMPEPOLV TNV UMEPRAOT TNG IKavdTNTAg BAPoug Tou

avarnnpIkou Kapotolov. ,
Kataokevaotrg

MnVv ONKWVETE TOTE TO avarnPIKé KapdTol amd To OTHPIYUA TAATNG.

Mnv amoBnKeVETE TIOTE TO OTAPLYUA TAGTNG UTTO CLVOIKEG UTTEPBOAIKG BEPUATNTAG OUTE Va TO EKOETETE OE APEDN NALORBOAT YIa LEYANEG
XPOVIKEG TTEPIOS0UC. Ta oTnpiypata MAATNG evdéxeTal va BeppavBouv umepBolikd edv apeBouv oe NAOROA 1y o€ (e0TO QUTOKIVNTO.

Mnv xpnolUOTOIETE TTOTE TO OTHPIYUA TAATNG XWPIG TO KAAUHA TOu. H Xprion Tou oTnpiypatog MATNE XwpiC To KAAUUUA Tou auédvel Tov
Kivbuvo ava@Ae€iuotnTag. Otav 1o HagAapt Kat To KGAUPUA xpnaotporolouvtal padi, ta otnetypata matng VARILITE mAnpouy TIC anaitroeig
ava@AegILdTNTAC Twv mpotunwy I1SO 7176-16 kat ISO 8191-1.

Mnv a@rvete TOTé Ta mwpaTta oAoBnong otnv avolyTr) B¢on. KAt Tétolo Umopel va agrioel Ta AykioTtpa oNioBnong va anoomactoluv

amd TG BrKES, MPOKAAWVTAC TNV TITWON TOU 0TNEIYHATOG TAGTNG ard To avarnmpiko kapdtol. KTt TETolo Umopel va mpokahéoel coBapd

Tpaupatiopo. Eik. A
\\ \\

Huepounvia kataokeung

SJupPouleubeite Tig
HAektpovikég Odnyieg Xprong

Awdhupa ou amoteleitat
amé Touhayiotov 70%
LOOTIPOTIUNIKT) AAKOOAN.

EIEHEN AR-RE

Eik.A
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e Zootnua mAdtng Icon™ / Zriipiypa mAdarng JUNIOR Eyxepidio odnylwv

MPOEIAOMOIHZH AZ®AANEIAZ ZXETIKA ME TH META®OPA ZE AYTOKINHTO

To o a0eaNEC eival va peTapePOeite amd To avarmnpiko KAPOTOL 0a¢ O KABIOWA OXHHATOC TTOU EXEL EYKATAOTABE! amod Tov
KOTOOKEUQOTH, KAl VA XPNOILOTOIOETE TO GUOTNHA CUYKPETNONG EMBativ mou éxel Tebel umd Sokipaoia yia cuykpoUoelG. Eav Sev
XONOILOMOINOETE TOV KATAAMNAO EE0MAIGHOS Yia GUYKPATNON OF éva OXNHA UITOPE! VAl EXEL WG AMOTEAECIA 00BaPO TPAVUATIOHO 1y BavaTo.
« Aev Bewpettar ot ta mpdtuma ANSI RESNA WC-20 kat ISO 16840-4 (10xU0LV yia EEQPTARATA ATOUKWY CUOTNHATWY KaBIopdTwy. Ta
TIPOTUMA QUTA AQOPOLV TIARPN CUCTARATA KABIOWATWY TTou arotehouvTal anod emedavela KaBiopaTtog kal oThplya mAGTNG mou
xpnotpomnolovvtal Hadi o€ OLYKEKPIUEVN SIAUOPEWON.
Eva otripiypa matng Icon Tall pe mAATog 45,72 k. (18 ivtoed) kat éva ouotnua kabiopatog Evolution™ e mAatog 45,72 ex. (18 ivToeq) Kal
BaBoc 45,72 k. (18 vToeC) Slapop@WBNKay Og UMOKATAOTATO TAAIGIOL avarnEIKOU KAPOTOIoU Kal Elav emmituxia Katd tn Sokipaoia
oUYKpOUONG Omwe mpodlaypdgtnke otn Sokiury ANSI RESNA WC-20.
Npénel va ekteheoTel aglohdynon KivOvou amd IKavoUg eMayyeAUaTIEG KABIGHATWY O€ TEPITTwon mou évag Mépoxog Béhel va
Slapopewoel Ta mpoidvta VARILITE yia xprion Katd tn SIGpKEIa LETAPOPAG OE OYNHA.

/\ nPooYAAZEIE

Ta Icon Back Mid kat Icon Back Tall eival oupBatd pe ta otnpfypata VARILITE PAL kat Ta otaBepd meupikd otnpiypata. Edv To otriptypa
TIAATNG 00 SIOHOPPWONKE e TAIVEC BWPAKIKES UTTOOTNPIEELS (MAaivA), SeiTe TIC 0ONYIES XPHONG TTOU TIAPEXOVTAL HE TA TIAAIVA YA
OUYKEKPIUEVEG 00NYiEC aopaeiag kal Aertoupyiag.

Mo va e€00QaNOETE TNV KAAUTEPN anddoon Tou HagAaplol Kal TNV akepalotnta Tou a@polés, n VARILITE cuviotd va agrioete T BalBida
QVOIXTI Kal VA aprOETE TO Ha&Ndpt TAATNG oag VARILITE va poUoKWOE! TIAMpwG OAOVUXTIWG TOUAAXIOTOV [l gopd TNV eRdopada.
ErmavahdBete n Sladikacia «Eykatdotaon Kat puBUIon Tou HagMaplol» OTav (0TE ETOILOL VA TO XONOILOTOIOETE QVA.

VARILITE

NemTopépeleg Kat MPoSiaypagég Tou MPoiovTog

KAAYMMA /7

ATKIETPO MAZINAPI

PABAOY

MAAKA
PYOMIZHZ

NamMA
OAIZOHIHZ

ATKIZTPO
KEAYQOYZ

VARILITE
wl

Cacas ase o

ATKIETPO MONIMH OMH
ONIZOHEHE ErKATAZTAZHE [/

YNiKd o Xpnotp HvTal TNV Kat | Tou oTnpiyparog mAdatng VARILITE:
H VARILITE Sev xpnotpomolel MATe€, 1 @80Nké o€ Kavéva PHEPOG TNG KATAOKEUNG TWV TIPOIOVTWY HaC.

Aettoupyia otnpiyparog mAatng
AQAIPEZH

*YHMEIQ>H: Otav
Ol HOVIPEG BideC
£yKaTéoTaong

elval OEOEUEVEG,
Sev duvavtal va
agalpebouy Ta
AyKloTpa oNioBnong
and T Orkn
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e Zootnua mAdtng Icon™ / Ztiipiypa mAdrng JUNIOR Eyxeipidio odnyiwv

VARILITE

EFKATAZTAZH KAl PYOMIZH TOY MAZIAAPIOY:

Dolokwua pa&girapiov:
1. [0 va OUCKWOETE TO HA&AAPL, apaipéoTe To BApog armd To HagAapL.
2. Avoi€te Tn BaABida aépa MEPIOTPEPOVTAC TNV APIOTEPOOTPOPA.
3. Otav 10 pa&NdpL €xel OUOKWOEL TARPWG, KAEioTE TN BaABida aépa meploTpépovTdg T SeflvoTpopa.

POBuion ua&irapiov:

1. Ta va pubioete 1o eninedo aépa oto pa&apt otnpiypatog mAtng VARILITE, EekivioTe pe To HagNapt TApwG EEQOUCKWEVOD Kal TN

BoABida KAeloTh.
2. KaBiote oTto avarmnpikd KapdTol oe ac@alr| Béon.
3. lMepotpéPte T BarBida aplotepdoTtpoa yia va avoiel n BalBida kal va ameheuBepwBel o aépag.
4. Kheiote T BaABida dtav emTevyBel n Mo AVETN Kal OTNPIKTIKY B€on.
Agaipeon tou pa&irdapiov:
1. TpaPn&te To pa&hdapl MPog Ta KATW yia va anmocuvEEDE! To KAAUUA amd TO KEAUQOG,

2. ATIOOUVSEOTE TO TITEPUYIO AaPG Ao To umdhwpa AaBrig ou Bpioketal péoa oTo KEAUPOG Kal TPaBrETe TO TTTepUYIO Héoa ard T OXIor

TOU KEAUPOUG.
3. BydAte 10 pa&idpl TAETNG artd TO €MOULVATTTOHEVO TTTEPUYIO TIOU BRIOKETAL OTO ECWTEPIKS PEPOC TOU KANUHHATOG.
Znueiwon: H eykatdotaon yivetal edv akohouBroeTe Ta BAATa TG apaipeonc Le avTioTpoen Oelpd.

EMIAYZH MPOBAHMATQN

la cupminpwpatikr BoriBela, Seite Tov O8Ny eykATEoTAoNE TOU CUCTAUATOS TAATNG lcon kat Tou atnpiypatog matng JUNIOR r emkovwvioTe

HE TO TUAUA e€UTNPEETNONG TTEAATWV TNG VARILITE.

KAOAPIZMA KAl AMOAYMANZH

A Mpogidomoinon: Mnv XpNnOILOTOIEITE TETAPTOTAYEC AHUWVIO, YAwpivn 1 poidvTa pe Bdon To umepoteidlo Tou udpoydvou yia va
QAMOAUHAVETE TO oUOTNUa Kabiopatog. Ta mpoidvta autd evaéXETal va KATAoTPEWYOLV TO OUOTNHA KaBiopaTog.

C Ta amohupavTtikd AEN ival amoTeAeoUATIKA O€ TTOPWEELS ETIIPAVELEC OTIWE TO APPOAEE 1) To EUA0. Edv eival amapaitnTo, umopeite
va ta kaBapioete okouTTiCoVTAG Ta HE TO XEPL e éva Lypod mavi. Aev SUvavTal va amoAupavBoly anmoteAeopatika kat AEN mpénel va
xpnotpomnoinBolv amd SlagopETIKA ATopA.

<A HVARILITE ouviotd éva Sidhupa armé Toulaxiotov 70% LooTPOTTUNKAG GAKOOANG Yia Xeron we amolupavTiké. Otav kabapilete kal
QAMOAVUAIVETE TO KEAUQOC, TIPOCEETE Va NV EI0ENDEL LYPO KATW Ao TNV eMévOUON TOU AKPOU.

Aladikacia KaBapiopoU Kat amoAUp 1G TOU KAAUMpATOG:

Agite Ta 6LUBOAA TTAUONC OTO TIAPOV EyYPAPO KAl OTNV ETIKETA ppovTIOAg Kal Xpriong.

Aadikacia KaBapiopov kai amoAUpaveng Tov paihapiou:

1. M\VeTE To HagNGpL OTO XépL pe (e0TO vepd Ppuong (40C) péxplg 6Tou agatpeBolv GAoL ot opatol AekedeC armd To HagNdpL.
XPNOILOTIOINOTE ATIIO AmOPEUIIAVTIKO TIIATWY €AV gival amapaitnto. EmavaldBete edv eival amapaitnto.

2, ZeM\UVETE TO HOENAPL EVTENDC WOTE va apalpebel OAo To oamouvi amd To pHagNapL.

3. AQrOTE TO HAEMAPL Va OTEYVWMOEL YA 30 AeTTA TOUNGKIOTOV.

4, WekaoTe OA0 TO HAINAPL He 70% (00TTPOTTUAIKT aAKOONN (IPA) emBeRativovTag 0Tl Exel KOPEDTEN GAO TO HASIAdPL

5. AprioTe TO HagNapL va Tiapapeivel o€ SIAuPa 70% (00TTPOTTUAIKI G AAKOOANG yiat 10 AemTa.

6. EmavalaBete Ta Bripata TECoEPA Kal TIEVTE Yia GAN {ia Gopd.

BeBatwbeite OT1 To HAENGPL EXEL OTEYWWOEL TTARPWCE TTPOTOU EavapyioeTe Tn ouvriBn xprion.

Aadikacia KaBapiopoU Kat amoAUpAvVOeNG TOU KEAU(POUG:

1. TTAUVETE TO KEAUQOC OTO XépL e (0Td VePd Bpuong (40C) péxplg OTou apaipeBoiv OAOL 0l 0paTol AekESEC ard To Ha&INAPL.
XpNOIOTOIOTE IO AmopEUIAVTIKO TATWY €AV lval amapaitnto. EmavahdBete edv eival amapaitnTo.

< 2. 110 anmoAupavon, PekAoTe pe 70% L0OTIPOTIUNIKT GAKOOAN, EMBERaILVOVTAG OTI €XOUV KOPEOTE OAEG Ol ETIPAVEIEG. AQHOTE TO Val
TIapapeivel bypPd yia 10 AeTTa.

BeBaiwbeite 61 TO KENUPOG EXEL OTEYWWOEL TAPWG TTPOTOU {avapyioeTe Tn ouvron xprion.

META®OPA, ANNOPPIYH KAl ANAKYKAQZH

Edv xpetaletal va amooTteilete To Tpoiov VARILITE, TomoBeTrioTe To péoa O€ Jia TTAAOTIKF) 0aKOUAQ YIa VA AITOQUYETE T OKGVN Kal Ta
okounidla 0To oUOTNHA KaBIoPATOG, Kal TOTTOBETHOTE TO HEOQ OF €Va XAPTOVEVIO KOUT! QITOOTOAC.

2710 Téhog TG Sidpkelag (wniG Tou, XEIPIOTE(TE To TPoiov VARILITE wg yevikd amoBANTo kat SIaBECTE TO CUPPWVA LE TOUG IOXUOVTEC TOTTIKOUG
KQVOVIOHOUG,. ETIIKOIVWVACTE HE TIG TOTTIIKEG ApXEG AVAKUKAWONG YIa va KABOPIOETE vV UMAPXOULV ETTINOYEC AVAKUKAWONG YI TO TIOIOV.

NMAHPOO®OPIEXZ ZXETIKA ME TON KATAZKEYAXTH KAITHN EITYHXZH

la MAnpo@opieg OXETIKA e TNV eyyunon Twv mpoidvtwy VARILITE, ameuBuvBeite otov avtimpdowmo 1y Tov Slavopéa amd Tov omoiov
QayopAoate To TPOIOV.

Ta mpoidvta evdéxeTal va KaAUTTToVTaL amd €va 1| TIEPIO0OTEPA APEPIKAVIKA Kat SIEBVH| SUTAWHATA EVPEDITEXVIOG KAl EUMOPIKA OHUaTa,
oupmepMapBavovtag Ta mpoidvta cuotnpa MAATNG lcon™ kat otrptypa mdatng JUNIOR.

Y& mepinTwon 0ofapol BEUATOC 1 TOAUHATIOHOU, QVAPERETE TO OLKBAV OTO TR £EUMTNPEETNONG TTEAATWV TNG VARILITE. ZUMMANPWUATIKA,
€4V €loTe MONTNG TNG Eupwaikig Evwong, EI60TOINCTE TOV KATAOKELAOTH i Tov Slavopéa, Kat Tnv appodia apyr Tou Kpdtoug Méhoug ato
omolo OlapEVETE.

O1L MANPOYOpPIES TTOL €x0LV TUTIWOEL OTO TIAPOV EYXEIPIBIO EVOEXETAL VA EXOLV AMNAEEL AT TN OTIYHI TTOU TUMWONKE TO Tapdv
€yypao. OL emKalpoTolNEVEC TANPOPOPIEC eival SlabBéaiueg otny 1oTooehida pag otn Sieubuvon www.VARILITE.com.

H eyypar| Tou mpoidvToc gival Stabéoipn otnv 1oTtooeAidba pag otn SlevBuvon www.VARILITE.com.

ol [Ec[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41
Seattle, WA 98134 US (HIA) 30175 Hannover, Germany (fepuavia) c €

TnAépwvo: (800) 827-4548
Oaé;: (206) 343-5795
wwW.VARILITE.com

NTEPYTIO AABHZ
KAI ZXIZMH
KEAYOOYZ

0d8nyiec kabapiopov
Kat amoAUpHavonG Tou
KAAUMpOTOG

= [

0dnyiec kaBapiopov
Tou pagilapiov Kat
TOU KEAUQYOUG

0d8nyiec amoAvpavong

Tou pa&ilapiou Kat
TOU KEAUQPOUG

§ O
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ONEMLI URUN BILGiISi

Icon” Sirt Sistemi / JUNIOR Sirt Destegi

VARILOCK™ DONANIM iLE
Talimat Kilavuzu

Bayiler igin OGnemli Not:

Liitfen bu kilavuzu Kullaniciya veya Bakicisina verin

Tedarikgi:

Liitfen, bu tekerlekli sandalye sirt destegi kullanicisinin bu énemli tiriin bilgilerini
aldigindan ve anladigindan emin olun.

Bu Kilavuzun Kapsamindaki Uriin

Icon™ Back Low, lcon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, JUNIOR Mid Sirt Destedi ve JUNIOR
Deep Sirt Destegi

VARILITE

Kullanim Amaci ve Kullanimin Uygun Olmadigi Durumlar

Icon ve JUNIOR sirt destekleri, tekerlekli sandalye kullanicilari igin tasarlanmig ve tekerlekli sandalyelere monte edilmek icin amaglanmustir. Bu
sirt destekleri, govdeye ve legen kemigine destek ve konumlandirma saglamanin yani sira omurgaya uygulanan baskiy: azaltir.

() () ()
100 Ibs <30cm 300 1bs 200 1bs >53cm
5 kg (<12in) 136kg 181kg (>21in)

25 mm, 22 mm veya 19 mm capli ve yuvarlak kesitli direklerle birlikte kullaniimak icindir.

30cm-53cm
(12in-21in)

Onemli Uyari ve Giivenlik Bilgileri

VARILITE Grdinleri, oturma ve konumlandirma konusunda deneyimli ve Griinin sz konusu bireyin ézel ihtiyaglar icin uygun olup olmadigini
belirleyebilecek bir oturma uzmani tarafindan secilmeli, yapilandiriimali ve salik verilmelidir. Bu tespiti yapmak icin, kullanim amacina yonelik
beyan tek basina yeterli degildir.

BIREYIN ZARAR GORMESINI ONLEMEK ICIN, VARILITE Griintiniizi kullanmadan énce bu kilavuzdaki tim talimat ve uyarilar okuyun, anlayin ve
izleyin.

Tekerlekli sandalye ve uyarlanir ekipman kullanimina iliskin tehlikeler vardir. Tekerlekli sandalyenizi veya sirt desteginizi yanlis kullanirsaniz ciddi
zarar gorebilirsiniz.

/\ UYARILAR

VARILITE sirt desteginizin montaj, ayarlama ve her turli degisiklik islemleri sadece vasifli bir oturma uzmani tarafindan yapilmalidir.
Stngerin ve kilifin, mindere zarar verebilecek ya da artan basing yerleri yaratabilecek yabanci nesnelerden arindirildigindan emin olun.

Herhangi bir donanim eksik, arizali ya da kirilmissa VARILITE sirt desteginizi asla kullanmayin. Onarim ya da ayarlamalar igin vasifl
uzmanlardan yardim isteyin.

Tekerlekli sandalyenin Ureticisi tarafindan belirtilen agirlik kapasitesini asla asmayin.

Sirt desteginin adirlik kapasitesini asla asmayin.

Tekerlekli sandalyenin agirlik kapasitesini asmaniza neden olacak agirlik kaldirma calismalarini veya diger guinltik yasam faaliyetlerini asla
yapmayin.

Tekerlekli sandalyeyi asla sirt destegini tutarak kaldirmayin.

Sirt desteginizi asla uzun stire asiri sicak kosullarda saklamayin ya da direkt gtines isigina maruz birakmayin. Sirt destedi gtines isiginda veya
sicak bir otomobil iginde birakilirsa, ylizeyi asirt isinabilir.

Sirt destegini asla kilifi olmadan kullanmayin. Sirt desteginin kilifi olmadan kullaniimasi alevlenirlik riskini artirir. Minder ve kilif birlikte
kullanildiginda VARILITE sirt destekleri, ISO 7176-16 ve ISO 8191-1 standartlarinin alevlenirlik gerekliliklerini karsilamistir.

Kizak Kapaklarini asla agik konumda birakmayin. Aksi takdirde, Kizak Mesnetleri Yuvalardan gikarak sirt desteginin tekerlekli sandalyeden
dusmesine neden olabilir. Bu da ciddi yaralanma ile sonuglanabilir. Sek. A
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Sembol Sozliigii

Agirlik Sinin

Uyari / Dikkat

Avrupa Birligi icindeki Yetkili
Temsilci

Uriiniin genisligi
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Uriintin derinligi
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Uriiniin alt ya da inferior tarafi

Uriiniin 6n ya da anterior
tarafi

Uriiniin arka ya da posterior
tarafi

Uretici Firma

Uretim Tarihi

Elektronik Kullanim Talimatina
Bakin

ZIEIHEN AR

Minimum %70 izopropil
Alkolden olusan ¢ozelti
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@ Icon” Sirt Sistemi / JUNIOR Sirt Destegi Talimat Kilavuzu

VARILITE

MOTORLU ARAGLA ULASIM iCiN GUVENLIK UYARISI

En guvenli uygulama, tekerlekli sandalyenizden bir aracin Uretici tarafindan monte edilmis koltuguna ge¢gmek ve aracin kazalara kars
test edilmis yolcu emniyet kemeri sistemini kullanmaktir. Arag icinde uygun emniyet kemeri donanimini kullanmamak ciddi yaralanma
veya 6limle sonuglanabilir.
ANSI RESNA WC-20 ve ISO 16840-4 standartlar, bireysel oturma sistemi bilesenleri igin gegerli sayilmamaktadir. Bu standartlarda, bir oturma
ylzeyi ile bir sirt desteg@inin belirli bir yapilandirma icinde birlikte kullanimini iceren komple oturma sistemleri ele alinmaktadir.
Genisligi 46 cm olan bir Icon Tall sirt destegi ve genisligi ile derinligi 46 cm x 46 cm olan bir Evolution™ oturma sistemi, temsili bir tekerlekli
sandalye cercevesine yapilandiriimis ve ANSI RESNA WC-20 standardinda belirtilen test uyarinca basariyla sonuglanan carpisma testine tabi
tutulmustur.
VARILITE Grtinlerini motorlu bir arag icinde ulasim sirasinda kullanim igin yapilandirmak isteyen bir saglik personeli, yetkin oturma
uzmanlarina bir risk degerlendirmesi yaptirmalidir.

/\ DIKKAT

+lcon Back Mid ve Icon Back Tall Grtinleri, VARILITE PAL ve Sabit Yan desteklerle uyumludur. Sirt desteginiz yan gogus destekleri (Lateraller) ile
yapilandinimissa, 6zel glivenlik ve calistirma bilgileri icin lateraller ile birlikte verilen kullanim talimatina bakin.
VARILITE, en uygun minder performansinin ve siinger bitinluginin saglanmasi icin, supabi agik birakmanizi ve VARILITE sirt minderinizin
haftada en az bir kez geceleyin tam olarak sismesine olanak tanimanizi tavsiye eder. Minderinizi tekrar kullanmaya hazir oldugunuzda
“Minder Kurulum ve Ayarlamasi”islemlerini tekrarlayin.

Uriin Detaylari ve Teknik Ozellikleri

DIREK
MESNEDI

AYAR
PLAKASI

KIZAK

KAPAGI ISKELET

iSKELET

. VARILITE
MESNEDI

wl

Cacas ase o

KALICI
MONTAJ
DELIGi

MESNEDI

VARILITE sirt desteginin yapiminda kullanilan materyaller:
Urtinlerimizin yapiminin herhangi bir yerinde VARILITE tarafindan lateks ya da ftalatlar kullaniimaz.

Sirt Desteginin Kullanimi
SOKME

*NOT: Kalici Montaj
Vidalarinin disleri
gectiginde, Kizak
Mesnetleri Yuvadan
cikarilamaz.
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@ Icon” Sirt Sistemi / JUNIOR Sirt Destegi Talimat Kilavuzu

VARILITE

MINDER KURULUM VE AYARLAMASI:

Minderin Sisirilmesi:
1. Minderi sisirmek icin Gstundeki yika kaldirin.
2. Hava supabini saatin ters yoninde dondrerek agin.
3. Minder tamamen sistiginde, hava valfini saat yontinde déndurerek kapatin.

Minderin Ayarlanmasi:
1. VARILITE sirt destedi minderinin hava seviyesini ayarlamak icin, minder tamamen sisiriimis ve supap kapall durumda baglayin.
2. Kendinizi gtvenli bir sekilde tekerlekli sandalyenizde konumlandirin.
3. Havay! bosaltmak Uzere supabr agmak igin saatin ters yoninde dondurin.
4. En rahat ve destekleyici konum elde edildiginde supabi kapatin.

HAVA
SUPABI
Minderin Cikarilmasi:

1. Minderi yukari dogru cekerek kilifi iskeletten ayirin.

2. Kulp kulagini iskelet icindeki kulp mesnedinden ayirin ve kulag iskeletteki yarik icinden ¢ekin.
3. Sirt minderini, kilifin icinde bagli olan kulaktan cikarin.

Not: Montaj islemleri, cikarma islemlerinin tersidir.

SORUN GIDERME
Dzl Ek yardim icin lttfen Icon Sirt Sistemi ve JUNIOR Sirt Destegi Montaj Kilavuzuna bakin veya VARILITE musteri hizmetleriyle iletisime gegin.

TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON KULP KULAGI VE

iSKELET YARIGI
A Uyart: Sirt desteginizi dezenfekte etmek icin dortli amonyum, klor veya hidrojen peroksit tabanli Griinler kullanmayin. Bu Grdnler sirt

desteginize hasar verebilir.

Dezenfektanlar, stinger veya tahta gibi gézenekli ytzeyler icin etkili DEGILDIR. Gerekirse, bunlar nemli bir bez kullanip elle silerek
temizlenebilir. Bu yiizeyler etkili bir sekilde dezenfekte edilemez ve farkli bireyler tarafindan KULLANILMAMALIDIR. Kilif Temizleme ve

feksiyon Tali
<A+ VARILITE, dezenfektan olarak minimum %70 izopropil alkol ¢ézeltisi kullaniimasini énerir. Dezenfeksiyon Talimat:
6 iskeleti temizleyip dezenfekte ederken, kenar ¢itasinin altina sivi kacirmamaya dikkat edin. -

Minder ve iskelet
Temizleme Talimati

@B

Minder ve iskelet

Kilif Temizleme ve Dezenfeksiyon islemleri:
Bu belgenin yani sira bakim ve kullanim etiketinde verilen yikama sembollerine bakin.

&

Minder Temizleme ve Dezenfeksiyon islemleri:

1. Gortndrdeki tim kirler minderden giderilene kadar minderi sicak (40C) musluk suyu altinda elle yikayin. Gerekirse yumusak sivi
sabun kullanin. Gerekirse tekrarlayin.

2. Sabun minderden tamamen giderilene kadar minderi iyice durulayin.

3. Minderi en az 30 dakika kurumaya birakin.

4. Minderin tamamini %70 izopropil alkol (IPA) ile spreyleyin; alkoliin, pedin tamamina niifuz ettiginden emin olun.
5. Minderi 10 dakika %70 IPA icinde birakin.

6. Dorduincl ve besinci adimlari bir kez daha tekrarlayin.

Dezenfeksiyon
Normal kullanima devam etmeden énce minderin tamamen kurumasini saglayin. Talimati
iskelet Temizleme ve Dezenfeksiyon islemleri: | N
1. Gorlinurdeki tim kirler iskeletten giderilene kadar iskeleti sicak (40C) musluk suyuyla elle yikayin. Gerekirse yumusak sivi sabun ) PO E
kullanin. Gerekirse tekrarlayin. 6

<t 2, Dezenfekte etmek igin %70 Izopropil Alkol ile spreyleyin; alkoliin tiim ytizeylere niifuz ettiginden emin olun. Islak durumda
10 dakika bekletin.

Normal kullanima devam etmeden &nce iskeletin tamamen kurumasini saglayin.

TASIMA, BERTARAF ETME VE GERi KAZANIM

VARILITE riintintizi gdndermeniz gerekirse, kir ve yabanci maddeleri sirt desteginden uzak tutmak icin GriinG plastik bir torba igine ve torbayi
da mukavva gonderi kutusuna yerlestirin.

Faydali 6mriintin sonunda, VARILITE Grintini gegerli tiim yerel diizenlemeler uyarinca genel bir atik madde olarak bertaraf edin. Uriin icin geri
kazanim secenekleri mevcut olup olmadigini 6grenmek icin yerel geri kazanim mercileriyle iletisime gegin.

URETICi FIRMA VE GARANTI BILGILERI

VARILITE GrdinG garanti bilgisi icin lGtfen Griintntza satin aldiginiz bayi veya dagitici firma ile iletisime gegin.

Icon™ Sirt Sistemi ve JUNIOR Sirt Destegi Urtinleri dahil olmak tzere Urlnler, bir veya daha fazla ABD ve uluslararasi patent ve ticari marka
kapsaminda olabilir.

Ciddi bir sorun ya da yaralanma durumunda, ltitfen olayr VARILITE musteri hizmetlerine bildirin. Ek olarak, Avrupa Birliginde ikamet ediyorsaniz,
lutfen Gretici veya dagitici firmaya ve bulundugunuz Uye Ulkenin yetkili teskilatina bildirin.

Bu kilavuzdaki bilgiler, belgenin basildigi tarihten bu yana degismis olabilir.
Guncel bilgiler www.VARILITE.com adresindeki web sitemizde mevcuttur.

Uriin Kaydi www.VARILITE.com adresindeki web sitemizde yapilabilir.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41
Seattle, WA 98134 ABD 30175 Hannover, Aimanya c €

Tel: (800) 827-4548
Faks: +1(206) 343-5795
WWW.VARILITE.com
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@ MIKILVEGAR UPPLYSINGAR UM VORUNA

Icon™ bakkerfi / JUNIOR-bakstuoningur

MED VARILOCK™ BUNADI

Notendahandbdk

Mikilvaeg athugasemd fyrir soluadila:

Vinsamlegast afhendid notanda eda umoénnunaradila pessa handbok.
Soluadili:

Tryggio ad notandi pessa hjolastols fai og skilji bessar mikilvaegu
voruupplysingar.

Vara sem fjallad er um i pessari handbék

Icon™ Back Low, lcon™ Back Mid, Icon™ Back Tall, Icon™ Back Deep, JUNIOR Mid Back og
JUNIOR Deep Back

VARILITE

Fyrirhugud notkun og frabendingar

Icon- og JUNIOR-bakstudningur er hannadur fyrir notendur hjélastéla og gerdour til ad vera festur & hjélastol. Pessi
bakstudningskerfi bjoda upp & studning og stédustillingar fyrir bol og mjadmagrind og minnka prysting & maenu.

() () ()

100 1bs <30 cm 30cm-53cm >53 cm
300 Ibs 400 Ibs

45ke (<12to.) 136 kg (12 to. - 21 to.) 181 kg (>21 to.)

Til notkunar med hringlaga stodum sem eru 25 mm (1 to.), 22 mm (7/8 to.) eda 19 mm (3/4 to.) ad pvermali.

Mikilveegar vidvaranir og 6ryggisupplysingar

VARILITE-v6rur skulu valdar, settar upp og avisadar af fagfélki sem hefur reynslu af seetum og stddustillingum og er feert um ad
meta hvort varan komi til mots vid parfir hvers og eins. Yfirlysingin um fyrirhugada notkun naegir ekki ein og sér til ad segja fyrir
um petta.

TIL AD FORDAST SKADA parf ad lesa, skilja og fylgja 6llum leidbeiningum og vidvérunum i pessari handbok ddur en VARILITE-
varan er notud.

Heetta getur fylgt notkun hjélastéla og stodbunadar. Ef pl notar hjdlastélinn eda bakstudninginn & rangan hatt getur pu slasast
alvarlega.

/\ VIBVARANIR

e Adeins haefur fagadili ma annast uppsetningu, stillingar og breytingar & VARILITE-bakstudningnum.
e Geettu ad pvi ad pudinn og akleedid séu an adskotahluta sem geta skemmt pidann eda skapad stadbundinn prysting.

e Aldrei méa nota VARILITE-bakstudning ef einhvern buinad vantar, bunadur virkar ekki rétt eda er biladur. Leitid til fagadila
vegna vidgerda eda stillinga.

e Aldrei ma fara umfram pé pyngdargetu hjolastélsins sem framleidandi segir fyrir um.

e Aldrei ma fara umfram pyngdargetu bakstudningsins.

e Aldrei ma stunda styrktarpjalfun eda adrar athafnir dagslegs lifs sem geta valdio pvi ad farid er umfram pyngdargetu
hjolastolsins.

o Aldrei mé lyfta hjdlastélnum med bakstudninginum.

e Aldrei ma geyma bakstudninginn i miklum hita eda lata hann standa i sélarljési i langan tima. Yfirbord bakstudnings getur
0rdid mjog heitt ef hann er skilinn eftir i solarljési eda heitum bil.

e Ekki mé nota bakstudninginn an é&kleedis. Bakstudningurinn er eldfimari ef hann er notadur an akleedis. Pegar pudinn er
notadur dsamt aklaedi uppfyllir VARILITE-bakstudningur kréfur um eldfimi samkveemt ISO 7176-16 og ISO 8191-1.

e Aldrei mé lata renndu hlifarnar standa opnar. Ef pad er gert geta renndu festingarnar losnad ur slidrunum og valdid pvi ad
bakstudningurinn falli af hjélastélnum. pad getur valdid alvarlegum meidslum. Mynd A

N\
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Mynd A

Skyringar & taknum

Pyngdarmork

Vidvorun / varad

Viourkenndur
pjénustuadili innan
Evropusambandsins

Breidd voru

&g B

Dypt voru

W
—
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Botn vorunnar

Framhlid vorunnar

Afturhlid vorunnar

Framleidandi

Framleiosludagsetning

Lestu rafraenar
notkunarleidbeiningar

ZIEHEN AR

Lausn sem inniheldur
ad minnsta kosti 70%
isopropylalkohol.
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@ Icon™ bakkerfi / JUNIOR-bakstudningur Notendahandbok

VARILITE

ORYGGISVIDVORUN UM FLUTNING | OKUTAKI:

Oruggast er ad fara ur hjdlastolnum og i saeti sem sett hefur verid upp i ékuteekinu og notast vid arekstrarprofad
oryggiskerfi okuteekisins. Ef videigandi 6ryggisbunadur er ekki notadur getur pad leitt til alvarlegra slysa eda dauda.
e Stadlarnir ANSI RESNA WC-20 og ISO 16840-4 teljast ekki eiga vid um einstaka ihluti seetiskerfa. pessir stadlar eiga vid um
saetiskerfi i heild sinni, sem samanstanda af yfirbordi saetis og bakstudningi sem eru notud saman i tiltekinni uppsetningu.
e 46 cm (18 tommu) breidur Icon Tall-bakstudningur og 46 x 46 cm (18x18 tommu) djupt Evolution™ saetiskerfi voru sett upp i
stadgengilshjélastélsramma og stédust arekstarpréfun i samraemi vid profun sem lyst er i ANSI RESNA WC-20.
e Heefir fagadilar skulu framkveema ahaettumat ef soluadili vill setja VARILITE-vorur upp fyrir flutning i 6kutaeki.

/\ VARUDARORD

e |con Back Mid og Icon Back Tall samrymast VARILITE PAL og féstum hlidarstudningi. Ef bakstudningurinn var settur upp
med brjéstgrindarstudningi & hlioum skal lesa upplysingar um 6ryggi og notkun peirra i notkunarleidbeiningunum sem fylgdu
peim.

o Til ad tryggja ad pudinn virki eins og best verdur & kosid og heilleika fraudsins meelir VARILITE med pvi ad ventillinn
sé hafour opinn og VARILITE-bakptdinn latinn blasast upp yfir nétt ad minnsta kosti einu sinni i viku. Endurtaktu ferlio
. Uppsetning og stilling puda” pegar pu eetlar ad nota hann aftur.

Upplysingar og teeknilysing voru

STODARFESTING SILLIPLATA

RENND HLIF

SKELJARFESTING VARILITE

wl

Cacas ase o

FYRIR
VARANLEGA
FESTINGU

RENND
FESTING

Efni sem notid eru vid framleidslu VARILITE-bakstudnings:
Hvorki latex né palot eru notud & nokkru framleidslustigi VARILITE-vara.

Notkun bakstudningsins
FJARLAGING

*ATHUGID:

begar skrafur fyrir
varanlega festingu
eru notadar er ekki
heegt ad fjarleegja
renndar festingar ar
sliorinu

|

|
/=)
, o
(i I
l\’/- TQ
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@ Icon™ bakkerfi / JUNIOR-bakstudningur Notendahandbok

VARILITE

UPPSETNING OG STILLING PUDPA:

Prystingur puda:
1. PUdinn er blasinn upp med pvi ad losa pidann undan punga.
2. Opnadu loftventilinn med pvi ad sntia honum rangszelis.
3. begar pudinn hefur blasist upp ad fullu skaltu loka loftventlinum med pvi ad snta honum réttseelis.

Padinn stilltur:

1. Magn lofts i puda VARILITE-bakstudnings er stillt med pvi ad byrja & pvi ad hafa pidann blasinn upp ad fullu og
ventilinn lokadan.

2. Komdu pér érugglega fyrir { hjélastélnum.
3. Snudu ventlinum rangseelis til ad opna hann og hleypa Ut lofti.
4. Lokadu ventlinum pegar pu hefur fundid pa stédu sem veitir mest paegindi og studning.
Puadinn fjarleegdur:
1. Togadu pudann upp til ad losa akleedio fra skelinni.
2. Losadu handfangsflipann fra handfangsrenningnum innan i skelinni og togadu flipann i gegnum raufina i skelinni.
3. Fjarleegdu bakpudann af afesta flipanum innan i akleedinu.
Athugid: Uppsetning er gerd i 6fugri ré0 vid fjarleegingu.

BILANALEIT

Ef porf er & frekari adstod skaltu kanna leidbeiningar um uppsetningu Icon-bakkerfisins og JUNIOR-bakstudnings eda hafa
samband vid pjonustuver VARILITE.

PRIF OG SOTTHREINSUN HANDFANGSFLIPI

OG RAUF A SKEL

Vidvorun: Ekki hreinsa bakstudninginn med vorum sem innihalda fjérgreint ammaonium-, klor eda
vetnisperoxidossamband. Slikar vorur geta skemmt bakstudninginn.

A Sotthreinsisefni skila ekki godum &rangri @ gropnu yfirbordi & bord vid fraud eda vid. Ef naudsyn krefur ma hreinsa pad Leidbeiningar um
med rokum klut. Ekki er audvelt ad sétthreinsa pad og mismunandi einstaklingar mega EKKI nota pad. prif og sétthreinsun

< VARILITE meelir med pvi ad nota 70% lausn af isopropylalkohdli sem sotthreinsiefni. aklaedis
begar skelin er prifin og sétthreinsud skal fordast ad vokvi berist undir brdnina.

Ferli vid prif og sotthreinsun aklaedis: ! E

Sja takn um pvott i pessu skjali og & merkimida vérunnar.

Ferli vid prif og sotthreinsun puda:

1. Handpvodu pudann undir heitu kranavatni (40 °C) par til Il synileg ohreinindi hafa verid fjarleegd. Notadu mildan
upppvottaldg ef pess parf. Endurtaktu ef porf krefur.

2. Skoladu pudann vandlega og allar leifar af sépunni.

3. Lattu pudann porna i ad minnsta kosti 30 minutur.

4. Jdadu alla padann med 70% isépropylalkoholi og geettu pess ad allt yfirbordid sé tdad.

5. Lattu pudann bida i 10 minttur med 70% iséprépylalkdholinu.

6. Endurtaktu skref fidgur og fimm einu sinni i vidbét.

Geettu pess ad pudinn hafi pornad ad fullu &dur en pu tekur hann aftur i notkun.

Leidbeiningar um
prif a puda og skel

& =

prif og sétthreinsun
a skel

Ferli vid prif og sotthreinsun skeljar:

\ Q\r:}
1. Handpvodu skelina undir heitu kranavatni (40 °C) par til 6ll synileg 6hreinindi hafa verid fjarleegd. Notadu mildan 6 E
upppvottaldg ef pess parf. Endurtaktu ef porf krefur.

<+ 2.So6tthreinsad er med pvi ad ida med 70% isépropylalkohdli og tryggja ad allt yfirbord sé bleytt. Latid skelina vera vota |
10 minutur.

Geettu pess ad skelin hafi pornad ad fullu 4dur en pu tekur hann aftur i notkun.

FLUTNINGUR, FORGUN OG ENDURVINNSLA

Ef pu parft ad senda VARILITE-voruna skaltu setja hana i plastpoka til ad verja bakstudninginn fyrir gnum og éhreinindum og
setja hana svo i pappakassa fyrir flutning.

pegar nytingartima VARILITE-vérunnar er lokid skal medhondla hana sem almennan Urgang og farga i samraemi vid reglur sem
gilda & viokomandi stad. Hafdu samband vid naestu endurvinnslustod til ad komast ad pvi hvort haegt sé ad endurvinna voruna.

UPPLYSINGAR UM FRAMLEIDANDA OG ABYRGD

Hafdu samband vid séluadilann eda dreifingaradilann sem pu keyptir VARILITE-vruna fré til ad f& upplysingar um voéruabyrgd.

Ein eda fleiri bandarisk og alpjédleg einkaleyfi og vorumerki kunna ad gilda um vorur, par @ medal Icon™ bakkerfi og JUNIOR-
bakstudning.

Ef alvarlegt vandamal kemur upp eda notandi verdur fyrir meidslum skaltu tilkynna pjénustuveri VARILITE um pad. Ef pd byrd i
Evropusambandinu skaltu auk pess tilkynna um pad til framleidanda eda dreifingaradila og l6gbaeru yfirvaldi i pvi adildarriki sem
pu byrd i.

Upplysingar i pessari handbok geetu hafa breyst eftir prentun.

Nyjustu upplysingar mé finna & vefsveedi okkar, www.VARILITE.com.
Haegt er ad skré voruna & vefsvaedi okkar, www.VARILITE.com.

™ [EC[ReP]

Cascade Designs, Inc. MDSS GmbH
4000 1st Ave South Schiffgraben 41
Seattle, WA 98134, 30175 Hannover, byskalandi c E

Bandarikjunum

Simi: (800) 827-4548
Bréfasimi: (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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